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Einleitung
Ionisierende Strahlung ist eine natu¨rliche Konsequenz der physikalischen
Struktur der Materie und als solche ubiquita¨r. Die Biospha¨re auf unserem
Planeten stellt dabei mit einer vergleichsweise sehr niedrigen Intensita¨t ioni-
sierender Strahlung eine im Kosmos a¨ußerst seltene Ausnahme dar. Durch Er-
zeugung von Mutationen im Erbgut der Keimzellen hat ionisierende Strahlug
die Entwicklung des Lebens zumindest in fru¨hen Phasen gefo¨rdert, da diese
Mutationen die Variabilita¨t des Genotyps erho¨hen. Gleichzeitig stellt ioni-
sierende Strahlung fu¨r den einzelnen Organismus eine Gefahr dar, da die
Mutationen Ausgangspunkt von Kanzerogenese sein ko¨nnen.
Die Entdeckung ionisierender Strahlung und anderer kernphysikalischer
Pha¨nomene lo¨ste wegen deren zahlreichen tatsa¨chlichen und vermeintlichen
technischen und wissenschaftlichen Anwendungen zuna¨chst große Euphorie
aus. Bereits wenige Jahre nach Entdeckung von
”
X-Strahlen“ und Radioak-
tivita¨t wurden jedoch die ersten Strahlenscha¨den beschrieben, die vor allem
auch eine Folge eines zuna¨chst vo¨llig unbefangenen Umgangs mit diesen neu-
en Werkzeugen des Menschen waren. Seither ist die anfa¨ngliche Begeisterung
u¨ber ein neues physikalisches Pha¨nomen und seine vielfa¨ltigen Anwendun-
gen weithin in Ablehnung u¨bergegangen. Der tiefe und insgesamt u¨ber einige
Jahrzehnte andauernde Fall aus u¨bergroßer Euphorie in die ernu¨chternde
Realita¨t lebensbedrohlicher Risiken, die anfa¨ngliche Unwissenheit wie auch
die in der o¨ffentlichen Diskussion auf allen Seiten oft unsachliche Argumen-
tation mo¨gen Gru¨nde fu¨r die heute weit verbreitete und in ihrer Pauschalita¨t
ungerechtfertigte allgemeine
”
Technikfeindlichkeit“ sein.
Ablehnung und Misstrauen gegenu¨ber allem, was mit ionisierender Strah-
lung zu tun hat, werden ganz erheblich dadurch versta¨rkt, daß wir ionisieren-
de Strahlung mit keinem unserer Sinne direkt wahrnehmen ko¨nnen. Ihre qua-
litative und quantitative Erfassung ist nur mit physikalischen Meßmethoden
mo¨glich, die fu¨r einen Laien in der Regel weder zuga¨nglich noch transparent
sind.
Trotzdem ist ionisierende Strahlung in Wissenschaft, Medizin und Tech-
nik in vielfa¨ltigen Anwendungen unverzichtbares Werkzeug oder unvermeid-
liches Nebenprodukt. Aus ihrem Gefa¨hrdungspotential erwa¨chst die Notwen-
digkeit des Strahlenschutzes. Ausgangspunkt des Strahlenschutzes ist in der
Regel eine objektive qualitative und quantitative Erfassung eines Strahlungs-
1
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feldes. Dies ist ein rein messtechnisches Problem, das mit mehr oder weniger
aufwendigen physikalischen Methoden lo¨sbar ist.
In die Abscha¨tzung der Wirkung und des Gefa¨hrdungspotentials flies-
sen außerdem Kenntnisse u¨ber die biologische Wirkung der Strahlung ein.
Ein mikroskopisches und quantitatives Versta¨ndnis der zugrundeliegenden
Elementarprozesse existiert aber nur in Anfa¨ngen. Daher werden die Strah-
lenrisiken noch immer aus der Epidemiologie der Gruppe der Atombomben-
u¨berlebenden und weniger anderer großer Kollektive abgeleitet.
Die Bewertung des Gefa¨hrdungspotentials und Entscheidungen u¨ber zu
treffende Schutzmaßnahmen beru¨cksichtigen auch gesellschaftliche Gegeben-
heiten, wie etwa den Vergleich mit anderen Gefahrenquellen aus Alltag und
Beruf, und schließen eine Abwa¨gung zwischen dem Gefa¨hrdungspotential und
dem Nutzen fu¨r den einzelnen und die Gesellschaft mit ein. Ein verbindli-
cher rechtlicher Rahmen wird durch einschla¨gige Gesetze und Verordnungen
definiert.
In der Praxis muß Strahlenschutz mit einem angemessenen Aufwand zu
zuverla¨ssigen Ergebnissen kommen. Deshalb kommen beispielsweise zur Do-
sisu¨berwachung neben ortsfesten oder eingeschra¨nkt mobilen Ortsdosimetern
u¨berwiegend standardisierte Personendosimeter zum Einsatz, die von strah-
lenschutzu¨berwachten Personen am Ko¨rper getragen werden. Diese Dosime-
ter sind meist passiv, d. h. der erfasste Meßwert stellt die in einem vorgege-
benen Zeitintervall von beispielsweise einem Monat akkumulierte Dosis dar
und wird erst bei einer Auswertung am Ende dieses Zeitintervalls gewonnen.
Wenn eine U¨berschreitung eines Dosis-Grenzwerts festgestellt wird, darf sich
die betreffende Person fu¨r eine entsprechende Zeit in ihrem Beruf nicht mehr
ionisierender Strahlung exponieren. Diese retrospektive Dosisu¨berwachung
durch passive Dosimeter ist in den meisten Fa¨llen hinsichtlich der Meßge-
nauigkeit und des erzielbaren Schutzes hinreichend genau und zuverla¨ssig.
Passive Dosimeter sind fu¨r alle in Wissenschaft, Medizin und Technik rele-
vanten Strahlungsfelder verfu¨gbar.
Es gibt jedoch auch Situationen, in denen passive Dosimeter unzureichend
sind oder den subjektiv erwu¨nschten Grad an Sicherheit nicht bieten. Dies ist
beispielsweise bei Szenarien mit einer starken oder unverhersehbaren ra¨um-
lichen oder zeitlichen Variabilita¨t der Intensita¨t der ionisierenden Strahlung
der Fall. Ein Beispiel ist der Einsatz von Polizeibeamten bei Castor-Trans-
porten. Weder ist eine berufliche Strahlenexposition Teil des Berufsbildes, fu¨r
das sich Polizeibeamte entschieden haben, noch werden sie auf diese im Rah-
men ihrer Ausbildung vorbereitet. Obwohl eine U¨berwachung mit passiven
Dosimetern objektiv ausreichend ist, entsteht deshalb das nachvollziehba-
re Bedu¨rfnis, das von der Strahlenexposition ausgehende individuelle Risiko
selbst beobachten oder u¨berwachen zu ko¨nnen.
In den genannten Situationen ist der Einsatz
”
aktiver“ Personendosimeter
erforderlich oder zumindest wu¨nschenswert, welche die akkumulierte Dosis
3und die momentane Dosisleistung jederzeit anzeigen und bei U¨berschreitung
eines Grenzwertes sofort durch einen Alarm warnen. Wegen der offensicht-
lichen objektiven und subjektiv empfundenen Vorteile werden aktive Perso-
nendosimeter aber auch fu¨r andere Situationen und allgemein zunehmend
bevorzugt.
Aktive Personendosimeter sind fu¨r verschiedene Strahlunsarten, insbe-
sondere fu¨r Photonen bzw. γ-Strahlung, bereits verfu¨gbar. Es gibt jedoch
Strahlungsfelder fu¨r die bislang keine aktiven Personendosimeter existieren.
Dazu geho¨ren Neutronen- und gemischte Strahlungsfelder, die beispielsweise
im gesamten Kernbrennstoffkreislauf auftreten, insbesondere auch an Ca-
stor-Transportbeha¨ltern. Auch extraterrestrische Strahlungsfelder und die
Produkte von deren Wechselwirkung mit der Erdatmospha¨re sind gemischte
Strahlungsfelder mit vielen Komponenten. Ihnen sind nicht nur Astronauten
ausgesetzt – sie sind bereits in den u¨blichen Flugho¨hen der zivilen Luftfahrt
meßbar.
Da Neutronen keine elektrische Ladung tragen, ist ihre elektromagneti-
sche Wechselwirkung mit Materie sehr schwach. Ionisierend wirken sie nur
indirekt, beispielsweise indem sie bei Sto¨ßen mit Atomkernen Energie auf
diese u¨bertragen. Dieser Mechanismus ist stark abha¨ngig von der Masse des
getroffenen Kerns. Neutronen wechselwirken daher mit (wasserstoffreichem)
Gewebe vo¨llig anders als mit herko¨mmlichen Detektoren aus Germanium,
Aluminium, Stahl und Argon. Dies ist die Motivation zur Konstruktion ei-
nes Detektors aus Materialien, die in der Elementzusammensetzung mensch-
lichem Gewebe entsprechen.
Durch Strahlung hervorgerufene Ionisationen sind lokalisierte Ereignisse
deren Wirkung sehr stark von ihrer ra¨umlichen Verteilung abha¨ngt. Biolo-
gisch relevant ist nicht nur die mittlere vom Gewebe absorbierte Energie pro
Masseneinheit, die Dosis, sondern vielmehr die Statistik der Ereignisse in mi-
kroskopischen Volumina, wie einem Zellkern oder einem DNA-Doppelstrang,
da Anzahl, Art, ra¨umliche und zeitliche Verteilung von Scha¨den an der DNA
entscheidend sind. Die Mikrodosimetrie ist ein theoretisches Konzept zur
Beschreibung der Wechselwirkung ionisierender Strahlung mit Materie auf
mikroskopischen Gro¨ßenskalen. Mikrodosimetrische Detektoren dienen der
empirischen Erfassung der Meßgro¨ßen der Mikrodosimetrie.
Ein mikrodosimetrischer gewebea¨quivalenter Proportionalza¨hler (engl.:
”
tissue equivalent proportional counter“, Abk.
”
tepc“ oder
”
TEPC“) be-
steht (u¨berwiegend) aus gewebea¨quivalentem Material, und sein detektieren-
des Volumen simuliert – was die Wechselwirkung mit ionisierender Strahlung
betrifft – mikroskopische Volumina. Deshalb stellt er den idealen Detektor
zur direkten Erfassung der Wirkung ionisierender Strahlung auf Gewebe dar
und ist fu¨r Anwendungen im Strahlenschutz pra¨destiniert.
Herko¨mmliche TEPCs weisen jedoch konstruktiv bedingte Nachteile auf,
die ihre praktische Verwendbarkeit einschra¨nken. Insbesondere sind sie, wenn
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sie eine fu¨r den Strahlenschutz ausreichende Empfindlichkeit aufweisen, zu
groß und unhandlich fu¨r einen Einsatz in einem Personendosimeter. Da die
Gasfu¨llung dabei einen sehr niedrigen Druck aufweist, hat bereits eine geringe
Verunreinigung des Gases einen großen Einfluss auf das Verhalten des De-
tektors, insbesondere auf seine Energiekalibrierung. Der herko¨mmliche TEPC
entha¨lt deshalb eine radioaktive Quelle fu¨r eine regelma¨ßigen Kalibrierung.
Aufgrund dieser und weiterer Nachteile wurden TEPCs bislang nur zur Er-
fassung mikrodosimetrischer Spektren und vereinzelt als Ortsdosimeter ver-
wendet.
Die vorliegende Arbeit beschreibt die Entwicklung eines TEPCs nach ei-
ner neuen Konstruktionsidee, die dazu geeignet ist, diesem Detektortyp neue
Anwendungen zu erschließen, insbesondere auch in aktiven Personendosime-
tern. Kern der neuen Konstruktion ist die Verwendung einer Mehrzahl von
langen zylindrischen sensitiven Gasvolumina. Dadurch unterscheidet sie sich
grundlegend von herko¨mmlichen Konstruktionen, deren sensitive Gasvolu-
mina in der Regel die Form einer Kugel oder eines Zylinders, dessen Durch-
messer und Ho¨he na¨herungsweise gleich groß sind, aufweist. Die vorliegende
Arbeit belegt, daß dieser Unterschied lediglich vernachla¨ssigbare Nachteile
aber große praktische Vorteile hat.
Der neue Detektor ist modular aufgebaut und weist eine Vielzahl von De-
tektorelementen mit jeweils kleinen Gasvolumina auf. Deren große Gesamto-
berfla¨che hat eine große Nachweisempfindlichkeit des TEPCs zur Folge. Ein
durch die kleinen Abmessungen der einzelnen Gasvolumina bedingter hoher
Gasdruck im Detektor hat einen geringen Einfluss von Verunreinigungen des
Gases, eine große elektrische Stabilita¨t und eine große Stabilita¨t der Kali-
brierung auch u¨ber lange Zeitra¨ume zur Folge. Der Detektor kann deshalb
u¨ber lange Zeitra¨ume ohne Austausch der Gasfu¨llung und ohne Nachkali-
brierung betrieben werden, und muß deshalb insbesondere keine radioaktive
Quelle zur Kalibrierung enthalten. Eine weitere wichtige Eigenschaft ist der
einfache und robuste Aufbau.
Mit diesen Eigenschaften ermo¨glicht das neue Konzept erstmals einen
sehr kompakten und gleichzeitig hoch empfindlichen TEPC, der sich fu¨r den
Einsatz in einem Personendosimeter eignet. Der modulare Aufbau ermo¨glicht
aber auch eine Realisierung eines Detektors fu¨r ein Ortsdosimeter, der sich
durch eine noch ho¨here Empfindlichkeit auszeichnet. Wa¨hrend die Mikrodo-
simetrie bisher vor allem ein ma¨chtiges Hilfsmittel der Strahlenbiologie war,
findet sie nun in gro¨ßerem Maße eine ganz direkte praktische Anwendung.
In Kapitel 1 werden die theoretischen und konzeptionellen Grundlagen
dieser Arbeit in mo¨glichst allgemeinversta¨ndlicher Form skizziert. Es entha¨lt
Einfu¨hrungen in die Dosimetrie, die Mikrodosimetrie und die Neutronendo-
simetrie, sowie eine allgemeine Darstellung des gewebea¨quivalenten Propor-
tionalza¨hlers.
In Kapitel 2 werden alle wichtigen Aspekte des neuen TEPC-Konzepts
5beleuchtet, insbesondere die neue Geometrie und deren Auswirkungen, kon-
struktive Merkmale, die realisierten Baureihen fu¨r Personen- und Ortsdosi-
meter, die fu¨r eine Langzeitstabilita¨t der Kalibrierung ergriffenen Maßnah-
men und die bei Messungen verwendete Hard- und Software.
Ein erster Teil der Ergebnisse dieser Arbeit ist in Kapitel 3 dargestellt.
Neben der Kalibrierung der Detektoren werden vor allem Messungen zur
Langzeitstabilita¨t und zum Nulleffekt sowie eine Bestimmung der Genauig-
keit der Erfassung kleiner Dosen beschrieben. Die Ergebnisse belegen, daß
Detektoren des neuen Konzepts die erwarteten Vorteile tatsa¨chlich aufwei-
sen. Sie ko¨nnen u¨ber lange Zeitra¨ume betrieben werden ohne immer wieder
kalibriert werden zu mu¨ssen, was sich sehr positiv auf ihre Betriebskosten
auswirkt. Vor allem aber sind sie fu¨r die Messung der im Strahlenschutz
relevanten kleinen Dosen hervorragend geeignet.
In Kapitel 4 werden schließlich die Ergebnisse umfangreicher Messun-
gen in zahlreichen Neutronenfeldern dargestellt. Diese belegen nicht nur die
von herko¨mmlichen TEPCs
”
ererbte“ Eignung fu¨r Neutronenfelder und ge-
mischte Strahlungsfelder. Vor allem zeigen sie, daß die Sensitivita¨t bzw. das
Ansprechverhalten der neuen Detektoren nur in einem geringen Maße von
der Energie der Neutronen und von ihrer Richtung relativ zum Detektor
abha¨ngen. Mit den in den Kapiteln 3 und 4 dargestellten Ergebnissen ist
die hervorragende Eignung der Detektoren des neuen Konzepts umfassend
belegt.
Die vorgestellte Arbeit wurde teilweise mit Mitteln aus dem CEC-Con-
tract FI4P-CT95-0024
”
Advanced methods of active neutron dosimetry for
individual monitoring and radiation field analysis“ (
”
ANDO“) finanziert.
Ein Ziel des CEC-Contracts war die Entwicklung eines Prototyps fu¨r ein
Personendosimeter auf der Basis des in dieser Arbeit vorgestellten Detektors.
Dazu wurde von einer Gruppe der Universita¨t des Saarlands ein Prototyp ei-
ner integrierten und miniaturisierten Elektronikbaugruppe entwickelt und
an den Detektor angepaßt. Diese Elektronikbaugruppe entha¨lt von der Lei-
stungsversorgung bis zur alphanumerischen Anzeige alle Elemente, die fu¨r
ein autonomes aktives Personendosimeter erforderlich sind. Damit existiert
erstmals ein voll funktionsfa¨higer Prototyp eines aktiven Personendosime-
ters mit einem mikrodosimetrischen Detektor fu¨r Neutronen und gemisch-
te Strahlungsfelder. Der Schritt vom Prototyp zum Serienprodukt ist zwar
noch zu vollziehen, hierbei sind jedoch nur noch gewo¨hnliche technologische
und keinerlei grundsa¨tzliche Probleme zu u¨berwinden. Dem Strahlenschutz
stehen somit zuku¨nftig auch fu¨r Anwendungen in Kernkraftwerken und an
Forschungsrektoren, im gesamten Kernbrennstoffkreislauf und in der Luft-
und Raumfahrt aktive Personendosimeter zur Verfu¨gung.
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Kapitel 1
Grundlagen
”
Ionisierende Strahlung“ ist Oberbegriff fu¨r viele physikalische Pha¨nomene
verschiedener Herkunft und Natur, mit der Gemeinsamkeit auf Materie ioni-
sierend zu wirken. Ihrer physikalischen Natur nach ist ionisierende Strahlung
entweder elektromagnetische oder Partikel-Strahlung. Da Ionisationsprozesse
nur im Teilchen- und nicht im Wellenbild zu verstehen sind, besteht in die-
sem Zusammenhang auch elektromagnetische Strahlung aus Partikeln, den
Photonen.
Ein Photon kann nur dann ionisierend wirken, wenn seine Energie gro¨ßer
ist als die betreffende Ionisationsenergie, die meist einige zehn Elektronen-
volt (eV) betra¨gt. Die im Strahlenschutz ha¨ufigsten Quellen solcher Photo-
nen sind Ro¨ntgenro¨hren und γ-Quellen (60Co, 137Cs, . . . ), die in Medizin,
Technik und Wissenschaft vielfa¨ltige Verwendung finden. In Kernreaktoren
entsteht eine große Zahl instabiler Nuklide, die meist ebenfalls γ-Strahlung
emittieren und erheblich zur Strahlenbelastung am Reaktorkern und in den
verschiedenen Einrichtungen des Kernbrennstoff-Kreislaufs beitragen. Hoch-
energetische Photonen werden in Form von
”
Bremsstrahlung“ auch u¨berall
dort erzeugt, wo geladene Teilchen (vor allem Elektronen) stark beschleunigt
(bzw. abgebremst) werden, also rund um kern- und teilchenphysikalische Be-
schleuniger, vor allem auch in Abschirmwa¨nden, in denen geladene Teilchen
gestoppt werden.
Weitere Bestandteile ionisierender Strahlung sind Elektronen und Po-
sitronen, die von instabilen Kernen emittiert (
”
β-Strahlung“) oder in kern-
physikalischen Anlagen erzeugt werden. Entsprechender Herkunft sind auch
(meist leichte) Atomkerne und Kernbestandteile, zu deren wichtigsten Ver-
tretern α-Teilchen (4He), Proton und Neutron za¨hlen. Neutronen, deren Do-
simetrie in dieser Arbeit im Mittelpunkt steht, treten als Teil der nuklearen
Kettenreaktion in Kernkraftwerken und im gesamten Kernbrennstoff-Kreis-
lauf auf. Außerdem erzeugen sie einen betra¨chtlichen Teil der Strahlenbe-
lastung der Besatzungen hochfliegender Flugzeuge. Die Besonderheiten der
Wechselwirkung von Neutronen mit Materie und der Neutronendosimetrie
werden in Abschnitt 1.3 beschrieben.
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Jedes Strahlungsfeld erfa¨hrt durch die Wechselwirkung mit Materie durch
eine Vielzahl verschiedener Prozesse mehr oder weniger ausgepra¨gte quan-
titative und qualitative Vera¨nderungen. Die Teilchenflußdichten der einzel-
nen Komponenten des prima¨ren Strahlungsfeldes werden (meist unterschied-
lich stark) abgeschwa¨cht, die Energiespektren vera¨ndert, und ein sekunda¨res
Strahlungsfeld wird erzeugt. Dieses sekunda¨re Strahlungsfeld besteht, abha¨n-
gig von der prima¨ren Strahlung, vor allem aus Ru¨ckstoßkernen, Photonen
(Bremsstrahlung, Ro¨ntgen-Strahlung, etc.) und Elektronen (δ-Elektronen).
Die Vera¨nderungen des Strahlungsfeldes sind abha¨ngig von der Strah-
lung, vom Ort und von der Zusammensetzung der Materie. Sie wa¨ren bei
vollsta¨ndiger Kenntnis aller prima¨ren Strahlungsquellen, der Geometrie und
der chemischen Zusammensetzung aller Objekte sowie aller kernphysikali-
schen Reaktionen und der zugeho¨rigen Wirkungsquerschnitte (Wechselwir-
kungswahrscheinlichkeiten) fu¨r jeden Ort berechenbar (Transport-Theorie,
Monte-Carlo-Methoden). Dabei darf der Begriff
”
Feld“ nicht missverstanden
werden im Sinne einer deterministischen Beschreibung; Aussagen u¨ber ein
Strahlungsfeld sind immer stochastischer Natur, da alle Prozesse seiner Er-
zeugung und Vera¨nderung Quantenprozesse sind, fu¨r die nur Wahrscheinlich-
keiten angegeben werden ko¨nnen in Form von Lebensdauern von Zusta¨nden
oder Wirkungsquerschnitten von Reaktionen und anderen Wechselwirkun-
gen.
Die letzten physikalischen Schritte in der Wirkungskette ionisierender
Strahlung sind Anregungen oder Ionisationen einzelner Atome oder Moleku¨-
le. Im Falle lebender Gewebe sind sie Ausgangspunkte komplexer chemischer
und biologischer Prozesse an deren Ende ein biologischer Schaden stehen
kann.
Der Versuch u¨ber die gesamte skizzierte Wirkungskette hinweg einen Zu-
sammenhang zwischen physikalischen Parametern eines (prima¨ren) Strah-
lungsfeldes und seiner Wirkung (bzw. deren Erwartungswert) herzustellen
ist Aufgabe der Strahlenbiologie. Wegen der oft nicht vollsta¨ndigen Kennt-
nis aller eingehenden physikalischen Gro¨ßen (z. B. Wirkungsquerschnitte)
und wegen des unvollsta¨ndigen Versta¨ndnisses der chemischen und biologi-
schen Prozesse ist eine exakte mathematische Modellierung der Wirkungs-
kette nicht mo¨glich. Deshalb sind noch immer Tierversuche und vor allem
epidemiologische Daten großer Kollektive, die ionisierender Strahlung aus-
gesetzt waren, die wichtigsten Informationsquellen fu¨r die Abscha¨tzung von
Strahlenrisiken.
Von besonderem Interesse ist die Wirkung kleiner Strahlen-
”
Dosen“. Da
kleine Dosen im statistischen Mittel in einem Kollektiv auch kleine Wirkung
haben, tritt hierbei das grundsa¨tzliche Problem auf, daß diese kleine Wir-
kung in der Regel nur im Falle großer Kollektive mit statistischer Signifikanz
von den Fluktuationen der
”
natu¨rlichen“ Krebsmortalita¨t (20 bis 25%) und
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den Auswirkungen der zahlreichen anderen Einflu¨sse1 unterschieden werden
kann. Aussagen u¨ber die im Strahlenschutz relevanten kleinen Dosen wer-
den deshalb meist durch Extrapolation aus den Wirkungen gro¨ßerer Dosen
gewonnen.[47]
In diesem Kapitel werden einige Grundlagen fu¨r die folgenden Kapitel
beschrieben: Begriffe und Konzepte der Dosimetrie und der Mikrodosimetrie,
die Besonderheiten der Neutronendosimetrie und das allgemeine Prinzip des
TEPC.
1.1 Dosimetrie ionisierender Strahlung
Die elementaren physikalischen, chemischen und vor allem biologischen Vor-
ga¨nge der Scha¨digung einer Zelle sind – wie bereits erwa¨hnt – komplex,
nicht vollsta¨ndig bekannt und verstanden und stochastischer Natur. Betroffen
sind alle Bestandteile der Zelle, allerdings mit sehr unterschiedlichen Folgen.
Bei sehr hohen Dosen (H ≫ 1 Sv; Definitionen s. Abschn. 1.1.1) entste-
hen in großer Anzahl Scha¨den an allen Bestandteilen der Zelle, die quasi-
deterministisch und kurzfristig zu physiologischen Strahlenscha¨den fu¨hren.
Unter anderem werden die Zellmembranen so stark gescha¨digt, daß Zellflu¨s-
sigkeit in großen Mengen in die Zellzwischenra¨ume gelangt.
Bei Dosen von einigen Sievert folgen deterministische und kurz- bis mittel-
fristig auftretende Strahlenscha¨den aus dem massiven Untergang von Zellen.
Bei Dosen H ≪ 1 Sv treten keine deterministische und kurz- oder mittel-
fristige physiologische Strahlenscha¨den auf. Jedoch kann ionisierende Strah-
lung jeder Dosis Scha¨den am Erbgut der Zelle hervorrufen (stochastische
Strahlenwirkung). Das Erbgut in Form der DNA im Zellkern ist der emp-
findlichste Bestandteil der Zelle, da es die geringste Redundanz aufweist.
Jeder Schaden, unabha¨ngig davon, ob durch chemische Stoffe oder durch io-
nisierende Strahlung erzeugt, kann hier zu einer Entartung der Zelle fu¨hren
und damit Ausgangspunkt von Kanzerogenese sein. Da die meisten Zellen
u¨ber ein komplexes System von Reparaturmechanismen verfu¨gen und nicht
reparierte Scha¨den nicht zwangsla¨ufig zur Entartung der Zelle fu¨hren, mu¨n-
det tatsa¨chlich nur ein sehr kleiner Bruchteil aller prima¨ren DNA-Scha¨den in
Kanzerogenese.
Die Wirkung ionisierender Strahlung ist also von vielen Faktoren abha¨n-
gig: Art und Energie, Zusammensetzung, Richtung und Zeitabha¨ngigkeit des
Strahlungsfelds an jedem Ort im Organismus spielen eine Rolle, aber auch
Zustandsgro¨ßen des Gewebes, wie Aufbau, Funktion, Stoffwechsel, usw. Im
Strahlenschutz kann aus praktischen Gru¨nden nur eine stark vereinfachte
Modellierung Verwendung finden. Sie basiert auf den im Folgenden beschrie-
benen Dosisgro¨ßen mit gesetzlich festgelegten Grenzwerten.
1Nikotin, Alkohol, Erna¨hrung, sonst. Lebensgewohnheiten, genetische Einflu¨sse, . . .
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1.1.1 Dosisgro¨ßen
Als Maß fu¨r die Wirkung ionisierender Strahlung werden verschiedene
”
Do-
sis“-Begriffe definiert. Die grundlegende physikalische Gro¨ße ist die Energie-
dosis (engl.:
”
absorbed dose“) D, der Differentialquotient aus dem Erwar-
tungswert der in der Masse dm eines Stoffes von der ionisierenden Strahlung
deponierten Energie d〈ε〉 und dm.
D =
d〈ε〉
dm
=
d〈ε〉
ρ dV
. (1.1)
Sie ist – wie alle Dosisgro¨ßen – eine Funktion des lokalen Strahlungsfeldes
und damit des Orts, aber auch stark abha¨ngig vom jeweiligen Material, ins-
besondere von seiner Elementzusammensetzung.
Die Energiedosis ist direkt proportional zur Anzahl der Ionisationen und
damit ein gutes Maß fu¨r die physikalische Wirkung ionisierender Strahlung.
Die Erwa¨rmung einer bestrahlten Probe, die Schwa¨rzung eines Films, die
Anzahl der in einem Kristall erzeugten Gitterfehler sind monotone und in
gewissen Grenzen lineare Funktionen von D.
Eine der Energiedosis a¨hnliche Gro¨ße ist die Kerma (engl.:
”
kinetic
energy released per unitmass“) K, die sich auf ungeladene prima¨re Teilchen
bezieht, d. h. auf Neutronen und Photonen. Sie ist definiert als Differential-
quotient des Erwartungswerts der Summe dEtr der kinetischen Energien aller
geladenen Teilchen die vom prima¨ren Teilchen im Massenelement dm = ρ dV
direkt freigesetzt werden, und dm [38, sect. 4.1.1]
K =
d〈Etr〉
dm
=
d〈Etr〉
ρ dV
. (1.2)
Innerhalb der mehrstufigen Kaskade der Energieu¨bertragung in der Wechsel-
wirkung mit Materie bezieht sich die Kerma also nur auf die vom prima¨ren
Strahlungsfeld direkt an geladene Teilchen transferierte Energie. Da auch an
ungeladene Teilchen Energie u¨bertragen werden kann, da die geladenen Teil-
chen ihre Energie nicht (vollsta¨ndig) im selben Massen- (bzw. Volumen-)Ele-
ment abgeben mu¨ssen und umgekehrt außerhalb von dm erzeugte Teilchen
Energie in dm deponieren ko¨nnen, sind D und K zwei verschiedene Gro¨ßen,
die zwar oft a¨hnliche, aber nur in Ausnahmefa¨llen gleiche Werte annehmen.
Dosis D und Kerma K werden in Gray (Gy) gemessen, 1Gy = 1 Jkg−1.
Die biologische Wirkung einer Exposition mit ionisierender Strahlung ist
nicht nur von der akkumulierten Dosis (und der Dosisleistung) abha¨ngig,
sondern sehr stark auch von der Art und der Teilchenenergie der Strahlung.
Die Dosis D allein ist deshalb fu¨r eine quantitative Beschreibung der biolo-
gischen Wirkung oder des Erwartungswerts der biologischen Wirkung einer
Exposition nicht geeignet.
Als Maß fu¨r die biologische Wirkung bzw. fu¨r deren Erwartungswert wer-
den deshalb weitere, nachfolgend na¨her beschriebene Dosisgro¨ßen mit den
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Formelzeichen H und E eingefu¨hrt. Formal haben diese
”
biologischen“ Do-
sisgro¨ßen H , E die gleiche Dimension wie die
”
physikalische“ Energiedosis
D. Zur Betonung ihrer sehr unterschiedlichen Bedeutung wird die Einheit
der Dosisgro¨ßen H , E jedoch Sievert (Sv) genannt (1 Sv = 1 Jkg−1).
Die Dosisgro¨ßen H und E unterscheiden sich von der Dosis D jeweils
durch Faktoren, welche vor allem von der Art und der Teilchenenergie der
Strahlung abha¨ngen und deren unterschiedliche biologische Wirksamkeit ab-
bilden. Die Werte dieser Faktoren wurden auf der Grundlage von Ergebnis-
sen epidemiologischer Untersuchungen und strahlenbiologischer Versuche und
entsprechend den Vorschla¨gen[29] der internationalen Strahlenschutzkommis-
sion (ICRP) gesetzlich [76] festgelegt. Die Faktoren sind fu¨r jede Strahlungs-
art und jede Teilchenenergie festgelegt. Fu¨r ein beliebiges Strahlungsfeld wer-
den die Dosisgro¨ßen H , E dann unter bestimmten, vereinfachenden Annah-
men berechnet, beispielsweise unter der Annahme einer linearen Addition
der Wirkungen der Komponenten des Strahlungsfeldes.
Die Wirkung ionisierender Strahlung kann auf ein gesamtes Lebewesen,
ein einzelnes Organ, ein (infinitesimal) kleines Gewebestu¨ck, ein willku¨rlich
definierbares Modell eines Lebewesens oder eines Ko¨rperteils des Lebewesens
bezogen betrachtet werden. Ein Modell kann dabei sowohl ein mathemati-
sches Modell fu¨r numerische Berechnungen als auch ein materielles Modell
– ein Phantom – fu¨r Messungen sein. Entsprechend ko¨nnen die Dosisgro¨ßen
H , E verschieden definiert werden, und es existieren verschieden definierte
und fu¨r verschiedene Verwendungszwecke vorgesehene Faktoren, insbesonde-
re der Qualita¨tsfaktor Q, der mittlere Qualita¨tsfaktor Q¯ und der Strahlungs-
Wichtungsfaktor (engl.:
”
radiation weighting factor“) wR. Deren Werte wer-
den gestu¨tzt auf die empirisch bestimmte Relative Biologische Wirksamkeit
festgelegt.
Die Relative Biologische Wirksamkeit RBW ist das Verha¨ltnis der
Energiedosen zweier verschiedener Arten ionisierender Strahlung, welche die
gleiche Wirkung haben. In der Regel wird die RBW fu¨r eine Strahlung in Be-
zug auf eine Referenzstrahlung, meist Ro¨ntgen- oder γ-Strahlung, angegeben.
Die RBW ist Gegenstand der Forschung in Epidemiologie und Strahlenbio-
logie. Aufgrund der eingangs dieses Kapitels bereits genannten grundsa¨tzli-
chen Probleme der genauen Bestimmung der Wirkung ionisierender Strah-
lung ist die RBW mit deutlichen Unsicherheiten behaftet und deshalb auch
Gegenstand intensiver wissenschaftlicher Diskussion. Ideal wa¨re eine genaue
Kenntnis der RBW separat fu¨r jede mo¨gliche Komponente bzw. Teilchensor-
te ionisierender Strahlung, fu¨r jede Teilchenenergie und fu¨r jedes biologische
System. Daraus ko¨nnte dann unter der Annahme einer linearen Addition der
Wirkung verschiedenener Teilchensorten und Teilchenenergien die Wirkung
eines beliebig zusammengesetzten Strahlungsfeldes mit beliebigen Energie-
spektren berechnet werden. Gerade epidemiologische Untersuchungen liefern
jedoch in der Regel nur Aussagen u¨ber die Wirkung von Strahlungsfeldern
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mit mehreren Komponenten und meist breiten Spektren der Teilchenenergi-
en.
Der Qualita¨tsfaktor Q und der Strahlungs-Wichtungsfaktor wR be-
ziehen sich auf Dosisgro¨ßen, die durch Messungen und/oder Berechnungen
bestimmbar sind. Sie werden, wie erwa¨hnt, auf der Grundlage von Empfeh-
lungen von Fachgremien und per Gesetz fu¨r jede Teilchensorte und fu¨r jede
Teilchenenergie festgelegt (s. a. Abschn. 1.1.2). Sie sind also Teil eines ideali-
sierten und zugunsten der praktischen Anwendbarkeit vereinfachten Modells
der Strahlenwirkung.
Durch Empfehlungen der ICRP (International Commission on Radiati-
on Protection) [29] und der ICRU (International Commission on Radiation
Units) [37] sind zwei Gruppen von Gro¨ßen definiert:
Schutzgro¨ßen
Zu den Schutzgro¨ßen (engl.:
”
protection quantities“) za¨hlen die Energiedosis
DT und die Organdosis HT, die sich auf ein Organ oder Gewebe T beziehen,
und die effektive Dosis E, die sich auf den gesamten Ko¨rper bezieht. Sie bein-
halten eine direkte Aussage u¨ber die physikalische oder biologische Wirkung
einer Strahlung auf ein Organ bzw. den gesamten Ko¨rper. Die auf das Organ
oder ein Gewebe T bezogene Energiedosis DT [29, Par. 24] ist die u¨ber die
Masse mT des Organs oder des Gewebes T gemittelte Energiedosis
DT =
1
mT
∫
mT
D dm. (1.3)
Durch Multiplikation der auf das Organ T bezogenen Energiedosis DT,R
mit dem Strahlungs-Wichtungsfaktor wR erha¨lt man die Organdosis (engl.:
”
equivalent dose“) HT = wRDT. Der Strahlungs-Wichtungsfaktor wR ist ei-
ne Funktion der Art und der Energie des prima¨ren Strahlungfeldes R und
beru¨cksichtigt mit numerischen Werten zwischen 1 und 22 deren biologi-
sche Wirksamkeit (s. Abschn. 1.1.2). Im allgemeineren Fall eines gemischten
Strahlungsfeldes wird u¨ber dessen Bestandteile R mit den Dosisbeitra¨gen
DT,R summiert,
HT =
∑
R
wRDT,R. (1.4)
Die effektive Dosis E [29, Par. 28] ist die gewichtete Summe aller Or-
gandosen
E =
∑
T
wTHT. (1.5)
Die Wichtungsfaktoren wT fu¨r die Organe [29, Tab. 2] bilden mit Werten
zwischen 0.01 (z. B. Haut) und 0.20 (Gonaden) die unterschiedlichen Strah-
lensensitivita¨ten der Organe ab.
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Aus den Definitionen der Schutzgro¨ßen ist ersichtlich, daß sie einer einfa-
chen oder direkten Messung nicht zuga¨nglich sind. Insbesondere ist es prak-
tisch nicht mo¨glich Energiedosen in (allen) Organen eines (lebenden) Organis-
mus zu messen. Selbst bei Verwendung eines Phantoms wa¨re ihre empirische
Bestimmung extrem aufwendig.
Meßgro¨ßen
Im Gegensatz zu den Schutzgro¨ßen sind die Meßgro¨ßen (engl.:
”
operational
quantities“) durch Meßvorschriften definiert [37, sect. I.4.3], die Material und
Geometrie der Umgebung eines definierten Bezugs- bzw. Meßpunkts festle-
gen. Dadurch sind sie prinzipiell einer direkten Messung zuga¨nglich. Insbeson-
dere sind sie auch die Referenzgro¨ßen fu¨r die Kalibrierung von Dosimetern.
Aufgabe der Meßgro¨ßen ist es, die entsprechenden Schutzgro¨ßen
”
angemessen
abzuscha¨tzen“ [20, 30, sect. 5.3]. Dies bedeutet insbesondere, daß die Meß-
gro¨ßen die Schutzgro¨ßen nicht wesentlich unter- oder u¨berscha¨tzen du¨rfen.
Fu¨r den Zusammenhang zwischen einer Meßgro¨ße H und der Dosis D gilt
H = Q¯D. (1.6)
Dabei ist Q¯ der u¨ber das Strahlungsfeld am Ort der Messung geeignet ge-
mittelte Qualita¨tsfaktor (s. Abschn. 1.1.2, Gl. 1.12).
Zu den Meßgro¨ßen za¨hlen Ortsdosis-Gro¨ßen und Personendosis-Gro¨ßen.
Eine Ortsdosis-Gro¨ße soll die effektive Dosis E oder eine Organdosis HT
abscha¨tzen, die eine Person erhielte, wenn sie sich an einem bestimmten
Punkt in einem Strahlungsfeld aufhielte. Entsprechend muß das Ansprech-
verhalten eines Meßgera¨ts, das eine Ortsdosis-Gro¨ße erfassen soll, eine Mo-
difikation des Strahlungsfeldes durch die Person auf eine geeignete Weise
beru¨cksichtigen, beispielsweise indem das Meßgera¨t selbst eine entsprechende
Modifikation bewirkt. Zu den Ortdosis-Gro¨ßen za¨hlen die Richtungs-A¨quiva-
lentdosis H ′(d, α) und die Umgebungs-A¨quivalentdosis H∗(d).
Eine Personendosis-Gro¨ße soll die effektive Dosis E oder eine Organ-
dosis HT abscha¨tzen, die eine Person erha¨lt, die sich in einem Strahlungsfeld
aufha¨lt. Ein Meßgera¨t, das eine Personendosis-Gro¨ße erfassen soll, wird von
der Person am Ko¨rper getragen. Das Meßgera¨t ist somit dem bereits durch die
Person modifizierten Strahlungsfeld ausgesetzt. Das Meßgera¨t ist an einer re-
pra¨sentativen Stelle zu tragen, um die Schutzgro¨ße konservativ abzuscha¨tzen.
Zu den Personendosis-Gro¨ßen za¨hlt die Personen-A¨quivalentdosis Hp(d).
Fu¨r die Definitionen der Richtungs-A¨quivalentdosis H ′(d, α) und der Um-
gebungs-A¨quivalentdosis H∗(d) wird die
”
ICRU-Kugel“ verwendet.[36, 37]
Diese besteht aus weichteilgewebea¨quivalentem Material (nach ICRU report
44 [35], s. a. Tab. 1.1) und hat einen Durchmesser von 30 cm.
DieRichtungs-A¨quivalentdosis H ′(d,Ω) (engl.:
”
directional dose equi-
valent“) ist die A¨quivalentdosis, die von einem dem Strahlungsfeld am be-
trachteten Ort entsprechenden, jedoch ra¨umlich homogenen (ausgedehnten)
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Strahlungsfeld in der ICRU-Kugel in der Tiefe d unter der Oberfla¨che auf
einem Radius in der bestimmten Richtung Ω erzeugt wird (s. Abb. 1.1.a).
Die Umgebungs-A¨quivalentdosis H∗(d) (engl.:
”
ambient dose equi-
valent“) ist die A¨quivalentdosis, die von einem dem Strahlungsfeld am be-
trachteten Ort entsprechenden aber ra¨umlich homogenen (ausgedehnten) und
ausgerichteten (engl.:
”
aligned“) Strahlungsfeld in der ICRU-Kugel in der
Tiefe d unter der Oberfla¨che auf dem der Richtung dieses Feldes entgegenge-
setzten Radius erzeugt wird (s. Abb. 1.1.b). In einem unidirektionalen Strah-
lungsfeld, dessen Richtung der Richtung Ω des Radiusvektors entgegengesetzt
gleich ist, ist H∗(d) = H ′(d,Ω).
Die Personen-A¨quivalentdosis Hp(d) (engl.: ”
personal dose equiva-
lent“) ist definiert als A¨quivalentdosis in Weichteilgewebe in der Tiefe d unter
einem bestimmten Punkt auf der Ko¨rperoberfla¨che. Da sie somit vom Ko¨r-
perbau und vom Ort am Ko¨rper abha¨ngig ist, wird fu¨r die Kalibrierung von
Personendosimetern ein ebenfalls von der ICRU standardisiertes
”
Phantom“
verwendet. Das
”
ICRU slab“ ist ein 30 cm×30 cm×15 cm großer Quader aus
weichteilgewebea¨quivalentem Material.[36, 37] In der Praxis wird das Phan-
tom stattdessen oft in Polymethylmethacrylat2 (PMMA) ausgefu¨hrt, entwe-
der massiv [36] oder du¨nnwandig und mit Wasserfu¨llung.[58, 78] Das Dosi-
meter wird mittig auf einer der großen Fla¨chen des Phantoms angebracht,
deren Normale entgegengesetzt gleich der Richtung des Feldes ist. Die Gro¨ße
Hp(d, α) (auch Hp,slab(d, α)) bezieht sich auf das um den Winkel α aus dieser
Richtung gedrehte Phantom (s. Abb. 1.1.c).
α
d
d
dΩ
H ′(d,Ω) H∗(d) Hp(d, α)
Abbildung 1.1: Definitionen der Gro¨ßen H ′(d,Ω), H∗(d) und Hp(d, α) [30,
Fig. 4].
Die Tiefe d wird in der Regel in mm und ohne Einheit angegeben. Stan-
dard sind die Werte d = 10mm (fu¨r
”
durchdringende“) und d = 0.7mm (fu¨r
2Handelsnamen: Plexiglas, Perspex, Lucite
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nicht durchdringende Strahlung, fu¨r Haut) bzw. d = 3mm (Auge). Die dar-
gestellten Gro¨ßen entsprechen den aktuellen Empfehlungen der ICRU und
der ICRP. Daru¨ber hinaus existieren zahlreiche weitere Definitionen, die aus
a¨lteren Empfehlungen der beiden Kommission oder aus anderen (nationalen)
Gremien stammen.
Die Zeitableitungen d
dt
D ≡ D˙, d
dt
H ≡ H˙ , d
dt
K ≡ K˙ der verschiedenen
Dosis- bzw. Kermagro¨ßen heißen Dosis- bzw. Kermaleistung (engl.:
”
dose
rate“ bzw.
”
kerma rate“) und werden mit einem Punkt gekennzeichnet.
Konversionskoeffizienten
Der Anteil jeder Komponente bzw. Teilchensorte R in einem Strahlungfeld
an einem Ort kann durch den Fluß ΦR angegeben werden, der als Differential-
quotient der Anzahl dNR der Teilchen R, die in einem betrachteten Zeitraum
eine Kugel mit der Querschnittsfla¨che dA durchquert haben, definiert ist,
ΦR =
dNR
dA
. (1.7)
Die verschiedenen Dosis- bzw. Kermagro¨ßen stehen jeweils in einem li-
nearen Zusammenhang mit dem Teilchenfluß ΦR, z. B.
K = kf,RΦR. (1.8)
Empirisch und vor allem numerisch gewonnene Konversionsfaktoren sind
fu¨r zahlreiche Teilchen bzw. Strahlungsarten R und viele Teilchenenergien
tabelliert.[30, 83, 17, 18]
1.1.2 Strahlenqualita¨t
Da ionisierende Strahlung ubiquita¨r ist und daru¨ber hinaus auch eine Reihe
anderer Ursachen fu¨r Scha¨den am Erbgut existieren, besitzen Zellen ein kom-
plexes System von Reparaturmechanismen fu¨r diese Scha¨den. Die Wirksam-
keit dieser Mechanismen ha¨ngt jedoch – außer von physiologischen Faktoren
– stark von der Anzahl und von der ra¨umlichen und zeitlichen Verteilung der
Scha¨den in der DNA ab. Da die DNA als Doppelstrang Redundanz besitzt,
wird ein Einzelstrangbruch relativ sicher repariert. Die Gefahr eines bleiben-
den Schadens ist bei einem Doppelstrangbruch deutlich gro¨ßer und wa¨chst
mit der Zahl der Doppelstrangbru¨che in unmittelbarer ra¨umlicher Na¨he stark
an. Daraus resultiert die große Bedeutung der ra¨umlichen Verteilung der Io-
nisationsereignisse fu¨r die Entstehung von Strahlenscha¨den. Diese wiederum
ist eine Funktion der Teilchenart und -energie, aber auch der Dosis und der
Dosisleistung. Deshalb mu¨ssen auch die RBW, der Qualita¨tsfaktor Q und der
Strahlungs-Wichtungsfaktor wR stark abha¨ngig sein von Art und Energie der
Strahlung.
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Der Einfluß der Dosis auf die Wirkung ionisierender Strahlung wird beim
Qualita¨tsfaktor Q und beim Strahlungs-Wichtungsfaktor wR nicht beru¨ck-
sichtigt, es wird also eine bis auf konstante Faktoren fu¨r alle Strahlenquali-
ta¨ten identische Dosis-Wirkungs-Beziehung impliziert. Der Einfluß der Dosis-
leistung wird im Strahlenschutz aufgrund der niedrigen akkumulierten Dosen
ebenfalls vernachla¨ssigt. (Nicht so in der Strahlentherapie.) Beide Na¨herun-
gen stellen wichtige praktische Vereinfachungen dar.
Ein (grobes) Maß fu¨r die ra¨umliche Verteilung der von einem bestimmten
ionisierenden Teilchen deponierten Energie stellt das lineare Energieu¨ber-
tragungsvermo¨gen, abgeku¨rzt LET (von engl.
”
Linear Energy Transfer“),
L dar. Das LET ist definiert als Differentialquotient des Erwartungswerts der
pro La¨ngeneinheit dx an Materie u¨bertragenen Energie dE und dx [38, sect.
3.5]
L =
d〈E〉
dx
. (1.9)
L ist eine Funktion der Teilchenart und vor allem auch der Teilchenenergie.
Beim beschra¨nkten LET (engl.:
”
restricted LET“) L∆ wird in d〈E〉 Energie-
transfer E > ∆ an δ-Elektronen nicht beru¨cksichtigt. Fu¨r ∆ → ∞ geht L∆
in das unbeschra¨nkte LET (engl.:
”
unrestricted LET“) L∞ = L u¨ber.
Das LET L stellt tatsa¨chlich eine mit der biologischen Wirkung gut kor-
relierte Gro¨ße dar. Der Qualita¨tsfaktor Q wird deshalb als Funktion von L
ausgedru¨ckt. Von der ICRP (International Commission on Radiological Pro-
tection) wird folgende Funktion empfohlen [29] (L in keVµm−1):
Q(L) = 1; L ≤ 10
Q(L) = 0.32L− 2.2; 10 < L ≤ 100
Q(L) = 300/
√
L; L > 100,
(1.10)
die in Abb. 1.2 graphisch dargestellt ist. Bei kleinen Werten von L ist der
mittlere Abstand zweier Ionisationen groß. Zwei benachbarte Ionisationser-
eignisse betreffen meist zwei verschiedene oder sogar ra¨umlich beabstandete
Zellen, deren Reparaturmechanismen voneinander (fast) vo¨llig unabha¨ngig
sind. Die ra¨umliche Korrelation von Ionisationsereignissen hat somit keine
biologische Auswirkung. Im mittleren Intervall steigt die Wahrscheinlichkeit
fu¨r zwei oder mehr Ionisationen innerhalb eines biologisch relevanten Volu-
mens, beispielsweise einer Zelle, wodurch auch die Wahrscheinlichkeit eines
biologischen Schadens stark anwa¨chst. Bei noch gro¨ßeren Werten von L ver-
ringert sich die Wirksamkeit durch einen
”
Sa¨ttigungseffekt“.
Mit Hilfe der Funktion Q(L) kann fu¨r jedes Strahlungsfeld aus seinem
normierten differentiellen LET-Dosis-Spektrum
d(L) ≡ 1
D
dD
dL
(1.11)
der mittlere oder effektive Qualita¨tsfaktor Q¯ berechnet werden,
Q¯ =
∫
Q(L) d(L) dL (1.12)
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Abbildung 1.2: Der Qualita¨tsfaktor Q als Funktion des LET L nach Gl.
1.10 [29].
[30, Gl. 2.4].
Der Strahlungs-Wichtungsfaktor wR (Gl. 1.4) wird auf die Organdosis DT
angewendet (Gl. 1.4) und ist definiert als Funktion des prima¨ren Strahlungs-
feldes. Photonen, Elektronen und andere leichte Teilchen weisen ein klei-
nes LET auf – sie sind
”
locker ionisierend“. Mit Gleichungen 1.10 und 1.12
folgt daraus ein kleiner Qualita¨tsfaktor Q¯ ≈ 1.[29, Fig. A-2] Entsprechend
ist ihr Strahlungs-Wichtungsfaktor zu wR = 1 festgelegt. Protonen und α-
Teilchen weisen ein ho¨heres LET auf, sind
”
dicht ionisierend“, entsprechend
betra¨gt der Strahlungs-Wichtungsfaktor fu¨r Protonen mit einer Protonen-
energie Ep > 2MeV wR(p, Ep > 2MeV) = 5 und fu¨r α-Teilchen wR(α) = 20
[29, Tab. 1]. Neutronen erzeugen dicht ionisierende Sekunda¨rteilchen, v. a.
Ru¨ckstoßprotonen (s. Abschn. 1.3.2), fu¨r sie betra¨gt der Strahlungs-Wich-
tungsfaktor wR abha¨ngig von der Neutronenenergie En zwischen 5 und 22 (s.
Abb. 1.3, vgl. [29, Fig. A-3]).
Das hier dargestellte System der Schutz- und Meßgro¨ßen weist wesentli-
che Nachteile auf, deren Tragweite erst nach seiner Einfu¨hrung und gesetz-
lichen Festschreibung in vielen La¨ndern offenbar wurde. Als nachteilig hat
es sich vorallem herausgestellt, daß der Strahlungs-Wichtungsfaktor wR und
der Qualita¨tsfaktor Q(L) weder formal aufeinander bezogen noch koha¨rent
sind. Daru¨ber hinaus ist es zumindest unscho¨n, daß die auf das Organ T
bezogene Energiedosis DT,R eine Funktion des Stahlungsfeldes im Organ T
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Abbildung 1.3: Strahlungs-Wichtungsfaktor wR fu¨r Neutronen als
Funktion der (kinetischen) Teilchenenergie Tn. Neben einer tabellier-
ten, stufenfo¨rmigen Funktion ist eine analytische Funktion wR = 5 +
17 exp[−(ln(2En))2/6] definiert.[29]
ist, wa¨hrend der Strahlungs-Wichtungsfaktor wR als Funktion des externen
Strahlungsfelds R definiert ist (vgl. Gl. 1.4). Insbesondere die Bestimmung
der Organdosen HT und der effektiven Dosis E (Gl. 1.5) durch Messungen
kann dadurch deutlich erschwert werden.
Es wird deshalb eine Modifikation der Definition des Strahlungs-Wich-
tungsfaktors wR vorgeschlagen.[31] Der vorgeschlagene Strahlungs-Wichtungs-
faktors wR ist weiterhin vom externen Strahlungsfeld abha¨ngig. Fu¨r Neutro-
nen entspricht seine Energieabha¨ngigkeit bis auf einen konstanten Faktor
derjenigen des geeignet u¨ber den Ko¨rper gemittelten Qualita¨tsfaktors Q.
1.1.3 Grenzwerte
Der empirische Nachweis der Wirkung kleiner Strahlendosen in der Gro¨ßen-
ordnung der natu¨rlichen Hintergrundstrahlung oder der im Strahlenschutz
auftretenden Dosen von wenigen mSv ist bisher, wie bereits erwa¨hnt, auch
mit großem Aufwand nicht mo¨glich. Aufgrund der vorhandenen Kenntnis-
se der relevanten biologischen Prozesse geht man aber davon aus, daß auch
kleinste Dosen eine (entsprechend geringe) Erho¨hung des Krebsrisikos erzeu-
gen und keine Dosisschwelle existiert, unterhalb derer eine Exposition keine
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Wirkung hat. Diese Auffassung findet ihren Niederschlag in den beiden von
der ICRP empfohlenen grundlegenden Prinzipien des Strahlenschutzes.[29,
sect. 4.3]
 Der Nutzen einer Exposition muß gro¨ßer sein als der durch sie verur-
sachte Schaden (
”
justification of a practice“) und
 jede Exposition muß so niedrig gehalten werden, wie unter Beru¨ck-
sichtigung wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Aspekte mit vernu¨nf-
tigem Aufwand erreichbar (
”
optimisation of protection“).
Das zweite Prinzip ist unter dem Akronym
”
ALARA“ (engl.:
”
as low as
reasonably achievable“) bekannt (s. a. § 6(2) StrlSchV [76]).
Erga¨nzend, als zusa¨tzliche und objektive Kontroll- und Sicherheitskrite-
rien existieren Dosis-Grenzwerte deren Einhaltung bei
”
beruflich strahlenex-
ponierten“ Personen mit Hilfe amtlicher Personendosimeter u¨berwacht wird.
Ihre U¨berschreitung hat ein voru¨bergehendes Verbot der beruflichen Strah-
lenexposition zur Folge. Die ICRP empfiehlt fu¨r beruflich strahlenexponierte
Personen eine Begrenzung der Effektiven Dosis auf 20mSv/a u¨ber fu¨nf Jahre
gemittelt und 50mSv im einzelnen Jahr.[29] Fu¨r die Bevo¨lkerung wird ein
Grenzwert von 1mSv pro Jahr empfohlen. Diese Empfehlungen wurden mit
der am 1. August 2002 in Kraft getretenen neuen Strahlenschutzverordnung
[76] in deutsches Recht umgesetzt (§§ 46, 47, 55ff. StrlSchV).
1.1.4 Dosimeter
Praktische Grundlage des Strahlenschutzes ist die Messung der beschriebenen
Meßgro¨ßen. Im Idealfall bega¨nne die Dosismetrie eines gegebenen prima¨ren
Strahlungsfeldes mit dessen vollsta¨ndiger Spektroskopie. Aus den spektralen,
raumwinkelbezogenen Teilchenflußdichten φR(t, E,Ω, r) aller Komponenten
R (am Ort r zur Zeit t) ko¨nnen dann mit den Gleichungen 1.4 und 1.5 die
Organ-A¨quivalentdosis und die Effektive Dosis berechnet werden. Der meß-
technische Aufwand fu¨r dieses Vorgehen steht jedoch in der Regel in einem
sehr ungu¨nstigen Verha¨ltnis zur notwendigen und auch zur erzielbaren Ge-
nauigkeit. Dies gilt selbst dann, wenn das prima¨re Strahlungsfeld innerhalb
des gesamten Raumbereichs, in dem sich die u¨berwachte Person aufha¨lt, in
guter Na¨herung als homogen angenommen werden kann und damit ferner
E = HT gilt. Oft stellt die Spektroskopie beliebiger Strahlungsfelder mit
komplizierter Orts- und Richtungsabha¨ngigkeit auch ein technisch nicht be-
friedigend lo¨sbares Problem dar. Der Strahlenschutz ist deshalb meist auf
einfache, kostengu¨nstig und schnell durchzufu¨hrende Verfahren und entspre-
chende Instrumente angewiesen. Aus praktischen Gru¨nden sollten Dosimeter
außerdem klein, leicht, robust gegen Umwelteinflu¨sse und einfach zu bedienen
sein.
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In einer gegebenen Expositionssituation werden eine oder mehrere Meß-
gro¨ßen und zugeho¨rige Meßorte (im Raum oder am Ko¨rper einer exponierten
Person) ausgewa¨hlt, die geeignet sind die effektive Dosis und relevante Organ-
dosen abzuscha¨tzen. Die Aufgabe eines Dosimeters ist es, einen mo¨glichst gu-
ten Na¨herungswert fu¨r eine ausgewa¨hlte Meßgro¨ße auzugeben. Diese Aufgabe
ist mo¨glichst unabha¨ngig vom Strahlungsfeld zu erfu¨llen, dessen Parameter
zeitlich und ra¨umlich variieren und in der Regel nicht genau bekannt sind.
Spektroskopische Eigenschaften, Zeitauflo¨sung oder Ortssensitivita¨t spielen
meist keine oder nur indirekt eine Rolle.
Reale Dosimeter ko¨nnen diese Aufgabe grundsa¨tzlich nur eingeschra¨nkt
erfu¨llen. Gerade einfache und kostengu¨nstige Dosimeter, die routinema¨ßig am
ha¨ufigsten zum Einsatz kommen, sind meist nur fu¨r eine Art ionisierender
Strahlung – z. B. Photonen – und nur fu¨r ein bestimmtes Energieintervall
geeignet und zugelassen. Sie sind in allen Fa¨llen ausreichend, in denen von
vornherein aus technischen oder physikalischen Gru¨nden andere ionisieren-
de Strahlung ausgeschlossen werden kann. In komplexeren Strahlungsfeldern,
wie sie u. a. in der Umgebung kern- und teilchenphysikalischer Forschungs-
einrichtungen und an Einrichtungen des Kernbrennstoff-Kreislaufs auftreten,
kommen oft zwei Dosimeter gleichzeitig zum Einsatz, z. B. ein photonen- und
elektronenempfindliches
”
Filmdosimeter“ (s. u.) und ein neutronensensitives
”
Albedodosimeter“ (s. Abschn. 1.3.3).
Wie fast alle Detektoren fu¨r ionisierende Strahlung basieren auch Dosime-
ter auf der Registrierung der Ionisationen oder elektronischen Anregungen,
die ionisierende Strahlung direkt oder indirekt in einem Gas, einer Flu¨ssig-
keit oder einem Festko¨rper erzeugt. Einige wichtige Detektortypen mit An-
wendung in der Dosimetrie werden im Folgenden kurz dargestellt. Auf die
neutronensensitiven Detektoren bzw. Varianten wird nach der Darstellung
der Wechselwirkungen von Neutronen mit Materie in Abschnitt 1.3.3 na¨her
eingegangen.
Die Messung der Umgebungs-A¨quivalentdosis H∗(d) oder der Richtungs-
A¨quivalentdosis H ′(d,Ω) mit einem Ortsdosimeter ermo¨glicht die Abscha¨-
tzung der Dosisbelastung vor der tatsa¨chlichen Exposition von Menschen und
kann Grundlage fu¨r Entscheidungen u¨ber Strahlenschutzmaßnahmen sein.
Personendosimeter werden wa¨hrend der Exposition am Ko¨rper getragen
und erlauben die quantitative Kontrolle der tatsa¨chlichen Strahlenexposition.
Filmdosimeter, Lumineszenzdosimeter und Kernspurdosimeter (s. Ab-
schn. 1.3.3) werden nach der Exposition ausgewertet. Diese
”
passiven“ Do-
simeter kommen im Strahlenschutz am ha¨ufigsten zum Einsatz. Sie werden
in der Regel einen Kalendermonat lang wa¨hrend der Arbeitszeit am Ko¨r-
per getragen und anschließend von amtlichen Dosimeter-Auswertestellen in
automatisierten Verfahren ausgewertet. Passive Personendosimeter sind aus-
reichend in allen Fa¨llen, in denen die Dosisleistung oder die Gesamtdosis
aus technischen oder physikalischen Gru¨nden begrenzt und gering ist, was
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im Zweifelsfall oft durch vorherige Messung der Ortsdosis verifiziert werden
kann.
Dosimeter werden
”
aktiv“ genannt, wenn sie jederzeit die momentane
akkumulierte Dosis bzw. Dosisleistung anzeigen. Dies ist u. a. mo¨glich bei
Gasionisationsdetektoren, Halbleiterdioden und Szintillationsdetektoren. In
Situationen mit ra¨umlich oder zeitlich stark variablen Strahlungsfeldern bie-
ten aktive Personendosimeter einen erheblichen objektiven und subjektiven
Sicherheitsgewinn.
Filmdosimeter
”
Filmdosimeter“ enthalten eine Photoemulsion, deren Schwa¨rzung (optische
Dichte) eine monotone Funktion der akkumulierten Dosis ist. Mehrere Fel-
der des Films sind auf Vorder- und Ru¨ckseite von Kupfer- und Bleiblechen
verschiedener Dicke bedeckt, die als Filter wirken. Das Verha¨ltnis der opti-
schen Dichten unter den verschiedenen Filtern liefert spektrale Informatio-
nen, die zur Bestimmung der Strahlenqualita¨t und zur Korrektur der Ener-
gieabha¨ngigkeit des Ansprechvermo¨gens dienen. Das Filmdosimeter wird ein-
gesetzt fu¨r Photonenstrahlung mit Eγ = 20 keV . . . 3MeV und Betastrahlung
mit Ee > 300 keV und erfaßt Dosen im Bereich H = 200 µSv . . . 1 Sv.[60, S.
128]
Szintillations- und Lumineszenz-Detektoren
Nach elektronischer Anregung oder Ionisation eines Moleku¨ls oder Festko¨r-
pers durch ionisierende Strahlung ko¨nnen bei der Ru¨ckkehr in den Grundzu-
stand Photonen emittiert werden. Diese
”
Szintillation“ ist in verschiedenen
Flu¨ssigkeiten und Festko¨rpern zu beobachten und kann durch
”
Photomul-
tiplier“ sehr empfindlich registriert werden. Szintillationsdetektoren werden
unter anderem in Ortsdosimetern fu¨r Photonenfelder eingesetzt, gegen die
Verwendung in Personendosimetern sprechen vor allem Masse und Volumen
des Photomultipliers.
In einigen Materialien werden durch ionisierende Strahlung metastabi-
le Zusta¨nde mit großer Lebensdauer erzeugt. Erfolgen die Ru¨ckkehr in den
Grundzustand und die Emission eines Photons erst bei Erwa¨rmung so spricht
man von Thermolumineszenz. Auf Thermolumineszenz basierende passive
Dosimeter ko¨nnen nur einmal ausgelesen werden, danach ist die Dosisinfor-
mation
”
gelo¨scht“ und das Dosimeter kann wiederverwendet werden.
In manchen Gla¨sern entstehen durch Bestrahlung Fluoreszenzzentren, die
bei Bestrahlung mit UV-Licht im Sichtbaren fluoreszieren. Da die Fluores-
zenzzentren durch die UV-Bestrahlung kaum vernichtet werden, kann die-
se
”
Radiophotolumineszenz“ wiederholt beobachtet (und gemessen) werden.
Auf Radiophotolumineszenz basierende passive Dosimeter ko¨nnen deshalb
nur einmal verwendet aber mehrfach ausgelesen werden.
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Gasgefu¨llte Ionisationsdetektoren
Nach der Photoemulsion einer der a¨ltesten Detektortypen ist der gasgefu¨ll-
te Ionisationsdetektor. Die durch ionisierende Strahlung im Gas erzeugten
Elektron-Ion-Paare werden durch ein elektrisches Feld getrennt und driften
zur Anode bzw. zur Kathode. Es entsteht ein elektrisches Signal, das direkt
ausgewertet werden kann. Abha¨ngig von der Gro¨ße des elektrischen Feldes
bzw. der Ho¨he der angelegten Spannung werden mehrere Arbeitsbereiche
unterschieden. Bei sehr niedriger elektrischer Feldsta¨rke respektive kleiner
Driftgeschwindigkeit rekombiniert ein Teil der zuna¨chst erzeugten Ladungs-
tra¨ger vor Erreichen der Elektroden. Mit steigender Spannung erreicht ein
immer gro¨ßerer Teil der Ladungstra¨ger die Elektroden, und der von einem
bestimmten Strahlungsfeld im Detektor erzeugte Strom geht in Sa¨ttigung
(Ionisationskammer).
Ab einer bestimmten Feldsta¨rke ko¨nnen Elektronen wa¨hrend der Drift zur
Anode zwischen zwei Sto¨ßen mit Gasmoleku¨len im elektrischen Feld so viel
kinetische Energie gewinnen, daß sie beim na¨chsten Stoß ihrerseits ionisierend
wirken. Durch diese Vervielfa¨ltigung der Ladungstra¨ger (=Gasversta¨rkung)
kann sich eine Lawine ausbilden, deren Gro¨ße bei Erreichen der Anode zu-
na¨chst proportional zur Anzahl der prima¨ren Elektronen ist (Proportional-
za¨hler). Durch die Geometrie des Detektors oder durch Einbau zusa¨tzlicher
Elektroden wird der Bereich hohen elektrischen Feldes, in dem Sekunda¨r-
ionisationen stattfinden, ra¨umlich begrenzt. Alle prima¨ren Ionisationen au-
ßerhalb dieser Vervielfa¨ltigungszone werden dann innerhalb der Vervielfa¨lti-
gungszone um den gleichen Faktor versta¨rkt. Der große Vorteil des Propor-
tionalza¨hlers ist, daß sehr kleine Prima¨rsignale, bis hinab zu einer einzelnen
Ionisation, durch die Gasversta¨rkung fast rauschfrei so weit versta¨rkt werden,
daß sie mit gewo¨hnlicher Laborelektronik nachgewiesen werden ko¨nnen.
Wird die Elektronenlawine zu groß, so verzerrt sie zusammen mit der
gleichzeitig entstehenden Ionenwolke das elektrische Feld. Dies beeintra¨chtigt
die Proportionalita¨t zwischen der Anzahl der prima¨r erzeugten Ionisationen
und dem an den Elektroden abgegriffenen Signal. Da die Gro¨ße der Elektro-
nenlawine von der Gasversta¨rkung und von der Anzahl der prima¨ren Ionisa-
tionen abha¨ngt, ist diese obere Grenze des Betriebsbereichs des Proportio-
nalza¨hlers von der Art der detektierten Strahlung abha¨ngig.
Bei hinreichend hoher Feldsta¨rke erzeugt jedes prima¨re Ionisationsereig-
nis eine praktisch das gesamte Gasvolumen erfassende Lawine einheitlicher,
maximaler Gro¨ße. Entsprechend ist keine Erfassung der Energiedeposition in
einem Ionisationsereignis mo¨glich. Aufgrund der sehr großen erzeugten elek-
trischen Signale ist jedoch ein Za¨hlen von Ionisationsereignissen mit einer
einfachen Elektronik mo¨glich. Ionisationsdetektoren in diesem sog.
”
Auslo¨se-
bereich“ werden auch Geiger-Mu¨ller-Za¨hler genannt.
Ha¨ufig bestehen gasgefu¨llte Ionisationsdetektoren aus einem Zylinder,
dessen leitfa¨hige Innenwand die Kathode darstellt, und einem du¨nnen Draht
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als Anode auf der Zylinderachse. Da das achsen- und zylindersymmetrische
elektrische Feld invers proportional zum Radius und somit nahe der Anode
sehr groß ist, eignet sich diese Geometrie besonders fu¨r einen Proportio-
nalza¨hler.
Das weit verbreitete
”
Stabdosimeter“ ist eine Ionisationskammer, die
(als Kondensator) vor Gebrauch elektrostatisch aufgeladen wird. Die durch
ionisierende Strahlung erzeugten Ionenpaare entladen das Stabdosimeter. Ein
eingebautes Elektrometer erlaubt jederzeit das Ablesen der verbleibenden
Ladung und damit der akkumulierten Dosis. Das Stabdosimeter ist nicht
zur Dokumentation einer Exposition geeignet, sondern dient als einfach und
sofort vom Strahlenschutzu¨berwachten selbst ablesbares Kontrollinstrument.
Eine interessante Variante der Ionisationskammer bzw. des Stabdosime-
ters ist das
”
direct ion storage“ (DIS) Dosimeter.[41, 81, 50] Die Anode
wird vom offenliegenden Gate eines Feldeffekt-Transistors (MOSFET) ge-
bildet, das extrem hochohmig isoliert ist und anfangs eine definierte Ladung
tra¨gt. Die im Gas erzeugten Ionen wandern zur Anode, entladen sie damit
und beeinflußen so direkt den Source-Drain-Widerstand des Transistors. Ein
DIS-basierendes aktives Personendosimeter fu¨r Photonen- und Betastrahlung
ist kommerziell erha¨ltlich.3 Zur Weiterentwicklung zum neutronensensitiven
Gera¨t siehe Abschn. 1.3.3.
Eine Variante des Proportionalza¨hlers ist der gewebea¨quivalente Propor-
tionalza¨hler. Da er im Mittelpunkt dieser Arbeit steht, wird er in einem
eigenen Abschnitt (1.4) detailliert beschrieben.
Halbleiterdetektoren
Halbleiterdetektoren sind in Sperrichtung betriebene Dioden, in denen ioni-
sierende Strahlung Elektron-Loch-Paare erzeugt und so eine endliche Leit-
fa¨higkeit hervorruft. Da fu¨r die Erzeugung eines Elektron-Loch-Paares nur
etwa ein Zehntel der Ionisationsenergie eines Gasmoleku¨ls no¨tig ist, wird in
der Diode eine entsprechend gro¨ßere Anzahl von Ladungstra¨gern erzeugt. Die
statistischen Fluktuationen der Anzahl der Ionisationsereignisse bzw. der er-
zeugten Elektron-Loch-Paare sind folglich geringer als bei einem gasgefu¨llten
Ionisationsdetektor. Großvolumige Dioden, in denen ionisierende Strahlung
vollsta¨ndig absorbiert wird, eignen sich daher besonders fu¨r die Spektrosko-
pie. Um ihren
”
Dunkelstrom“ zu reduzieren, ko¨nnen sie mit flu¨ssigem Stick-
stoff geku¨hlt werden. Du¨nne Dioden von wenigen cm2 Fla¨che werden auch in
aktiven Personendosimetern verwendet, meist jedoch nur fu¨r Photonen- und
Betastrahlung.
3RADOS Technology Oy, Turku, Finnland
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1.2 Mikrodosimetrie
Strahlungsfelder bestehen aus Teilchen, deren Erzeugung wie auch deren
Wechselwirkungen mit Materie diskrete Ereignisse darstellen, die nichtde-
terministisch sind, u¨ber die also lediglich Wahrscheinlichkeitsaussagen mo¨g-
lich sind. Die in der
”
konventionellen“ Dosimetrie verwendeten Begriffe sind
Erwartungswerte, die die physikalische Wirklichkeit nur im Grenzfall großer
Teilchenzahlen und entsprechend kleiner statistischer Fluktuationen exakt
beschreiben. Die biologische Wirkung ionisierender Strahlung geht jedoch
von einzelnen Ionisationsereignissen aus und ha¨ngt empfindlich von deren
ra¨umlicher und zeitlicher Korrelation ab (s. a. Abschn. 1.1.2).
Das im wesentlichen von H. H. Rossi [64] und A. M. Kellerer entwickelte
Konzept der Mikrodosimetrie [46, 34, 65] beruht im Gegensatz zum Kon-
zept der Dosen und A¨quivalentdosen auf stochastischen Gro¨ßen und deren
Verteilungsfunktionen. Zentraler Begriff der zuna¨chst von H. H. Rossi ent-
wickelten
”
regional microdosimetry“ ist das
”
site“, das betrachtete Volumen
definierter Form und Gro¨ße mit der Masse m. Es repra¨sentiert ein relevantes
biologisches Volumen wie eine Zelle, einen Zellkern oder einen Abschnitt der
die Erbinformation tragenden DNA. Betrachtet werden alle Energiedeposi-
tionen in diesem Volumen, jedoch ohne Beru¨cksichtigung ihrer ra¨umlichen
Verteilung und Korrelation innerhalb dieses Volumens.
Daru¨ber hinaus wurde von A. M. Kellerer die komplexere
”
structural
microdosimetry“ entwickelt, die eine detailliertere und aussagekra¨ftigere Be-
schreibung der Wechselwirkung ionisierender Strahlung mit Materie bietet.
Den direkteren Bezug zum Experiment und somit sta¨rkere Relevanz fu¨r diese
Arbeit besitzt jedoch die
”
regional microdosimetry“. Sie wird im folgenden
skizziert.
1.2.1 Mikrodosimetrische Gro¨ßen
Die durch ein einzelnes Ereignis (z. B. Durchgang oder Absorption eines ioni-
sierenden Teilchens) im betrachteten Volumen bewirkte Energiedeposition
(engl.:
”
energy deposit“) εi betra¨gt
εi = Tin − Tout +Q∆m. (1.13)
Tin ist die kinetische Energie des in das betrachtete Volumen eintretenden
ionisierenden Teilchens, Tout ist die Summe der kinetischen Energien der das
Volumen daraufhin verlassenden Teilchen und Q∆m ist die der Differenz Q∆m
der Ruhemassen aller beteiligten Partner (ionisierende Teilchen und Atome)
vor bzw. nach der Wechselwirkung entsprechende Energie. Verringert sich die
Summe der Ruhemassen, so ist Q∆m > 0 und umgekehrt. Mehrere Ereignisse
deponieren zusammen die Energie
ε =
∑
i
εi (1.14)
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im betrachteten Volumen. Setzt man die Energiedeposition εi bzw. ε in Rela-
tion zur Masse m des betrachteten Volumens, so erha¨lt man die spezifische
Energie
zi =
εi
m
bzw. z =
ε
m
, [zi] = [z] = J kg
−1 = Gy. (1.15)
zi bezieht sich also auf ein einzelnes Ereignis, z beispielsweise auf einen be-
stimmten Zeitraum. Das Verha¨ltnis aus der Energiedeposition εi eines ein-
zelnen Ereignisses und der mittleren Wegla¨nge l¯ im Volumen ist die lineale
Energie
y =
εi
l¯
[y] = keVµm−1. (1.16)
Die mittlere Wegla¨nge l¯ ist hier der Mittelwert der Schnitte des betrach-
teten Volumens mit einem homogenen isotropen Feld gerader Bahnen (µ-
Randomness, s. Abschn. 1.2.3).
Nichtstochastische Gro¨ßen wie die Dosis D oder das LET L sind als Er-
wartungswerte definiert (vgl. Gl. 1.1, 1.9) und besitzen somit fu¨r ein be-
stimmtes Strahlungsfeld an einem bestimmten Ort einen bestimmten Wert
– der allerdings in Messungen prinzipiell nur mit einer statistischen Unsi-
cherheit und somit nur na¨herungsweise bestimmt werden kann. Die in einem
oder mehreren Ereignissen deponierte Energie εi bzw. ε und damit auch die
spezifische Energie z und die lineale Energie l sind als stochastische Gro¨ßen
definiert. Sie besitzen fu¨r ein bestimmtes Strahlungsfeld an einem bestimm-
ten Ort keinen bestimmten Wert, es existiert lediglich fu¨r das Auftreten eines
bestimmten Wertes eine bestimmte Wahrscheinlichkeit – die allerdings wie-
derum in Messungen prinzipiell nur na¨herungsweise bestimmt werden kann.
Es gibt zwei a¨quivalente mathematische Darstellungen fu¨r diese Wahr-
scheinlichkeiten. DieVerteilungsfunktion F (y) gibt die Wahrscheinlichkeit
an, daß bei einem Ereignis eine lineale Energie y′ ≤ y auftritt,
F (y) = P (y′ ≤ y). (1.17)
DieWahrscheinlichkeitsdichte f(y) ist die Ableitung der Verteilungsfunk-
tion nach der linealen Energie
f(y) =
dF (y)
dy
. (1.18)
f(y)dy ist demnach die Wahrscheinlichkeit, daß bei einem Ereignis eine linea-
le Energie y′ im Intervall [y, y+dy) auftritt. Da nach Gl. 1.17 limy→∞ F (y) =
1 gelten muß, ist f(y) normiert.
Das normierte Produkt aus der Wahrscheinlichkeitsdichte f(y) und der
linealen Energie y ist die Dosisverteilung
d(y) =
y f(y)∫
y f(y) dy
. (1.19)
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d(y)dy ist der Anteil, den Ereignisse im Intervall [y, y + dy) an der Gesamt-
dosis haben.
Die wichtigsten Momente der Wahrscheinlichkeitsdichte f(y) sind die
”
fre-
quenzgemittelte lineale Energie“
yf =
∫
y f(y) dy (1.20)
und die
”
dosisgemittelte lineale Energie“
yd =
∫
y d(y) dy =
∫
y2 f(y) dy∫
y f(y) dy
. (1.21)
Analoge Verteilungsfunktionen, Wahrscheinlichkeitsdichten, Dosisvertei-
lungen und Momente sind auch fu¨r die Energiedeposition ε bzw. die spe-
zifische Energie z definiert aber teilweise weniger gebra¨uchlich. Im Grenz-
fall eines infinitesimal kleinen sites geht der Erwartungswert der spezifischen
Energie 〈z〉 = ∫ z f(z) dz in die Energiedosis u¨ber
D = lim
m→0
〈z〉. (1.22)
1.2.2 Mikrodosimetrische Spektren
Die in einem mikroskopischen Volumen in einem einzelnen Ereignis depo-
nierte Energie variiert typischerweise um drei bis fu¨nf Gro¨ßenordnungen. Fu¨r
mikrodosimetrische Spektren wird deshalb anstelle einer linearen Darstellung
(Abb. 1.4.a) fast ausschließlich eine Darstellung u¨ber einer logarithmisch ge-
teilten Abszisse gewa¨hlt (Abb. 1.4.b). Diese Darstellung von f(y) ist jedoch
nicht fla¨chentreu. Dies ist in der halblogarithmischen Darstellung von y f(y)
der Fall, in der gleiche Fla¨chen unter der Kurve gleiche Anzahlen von Ereig-
nissen in den entsprechenden y-Intervallen entsprechen (Abb. 1.4.c). Ereig-
nisse kleiner linealer Energie sind zwar sehr ha¨ufig, sie tragen jedoch oft nur
wenig zur Gesamtdosis bei; Ereignisse großer linealer Energie treten zwar viel
seltener auf, deponieren jedoch viel mehr Energie. Am gebra¨uchlichsten ist
deshalb die halblogarithmische Darstellung von y d(y) (Abb. 1.4.d). Sie ist
fla¨chentreu bzgl. der Dosisverteilung.
1.2.3 Wegla¨ngenverteilung
In die Definition der linealen Energie y (Gl. 1.16) geht die mittlere Wegla¨nge
l¯ ein. Die Wegla¨nge l ist die La¨nge des Schnitts einer Geraden mit dem
betrachteten Ko¨rper. Sie kann jeden positiven Wert bis zu einem Maximal-
wert lmax annehmen, 0 < l ≤ lmax. Die maximale Wegla¨nge lmax ist durch
die Gestalt des betrachteten Volumens gegeben. Beispielsweise ist im Fall
einer Kugel des Durchmessers d die maximale Wegla¨nge gleich dem Durch-
messer, lmax = d. Die Energie, die ein geladenes Teilchen beim Durchgang
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Abbildung 1.4: Verschiedene Darstellungen eines gemessenen mikrodosi-
metrischen Spektrums (Neutronen, 14.8MeV): lineare Darstellung von f(y)
(a), halblogarithmische Darstellung von f(y) (b), von yf(y) ∝ d(y) (c;
fla¨chentreu bzgl. f(y)) und von yd(y) (d; fla¨chentreu bzgl. d(y)).
durch das betrachtete Volumen in diesem deponiert, ha¨ngt unter anderem
von der Wegla¨nge l bei diesem Durchgang ab. Das Ereignisspektrum wird
somit direkt beeinflußt durch die Wegla¨ngenverteilung, die mathematisch
durch die Wahrscheinlichkeitsdichte c(l) der Wegla¨nge l dargestellt wird. Die
Wegla¨ngenverteilung wiederum ist von der Form des betrachteten Volumens
und von der Verteilung der Bahnen im Raum abha¨ngig.
Jede Bahn (Gerade) wird durch einen (nicht eindeutigen) Aufpunkt und
eine Richtung eindeutig beschrieben.
 Eine homogene und isotrope Verteilung der Bahnen – d. h. die Ver-
teilungen der Aufpunkte und der Richtungen sind voneinander un-
abha¨ngig und gleichfo¨rmig – heißt µ-Verteilung (c
µ
(l)). Die Teilchen-
bahnen in einem isotropen (d. h. kugelsymmetrischen) Volumen in ei-
nem homogenen Feld oder die Teilchenbahnen in einem beliebigen Vo-
lumen in einem homogenen und isotropen Feld sind µ-verteilt, wenn
man von langen geraden Teilchenbahnen ausgeht, die in dem Ko¨rper
weder starten noch stoppen.
 Bahnen, deren Aufpunkte auf der Oberfla¨che des betrachteten Volu-
mens homogen verteilt sind, und deren Richtungen fu¨r jeden dieser
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Aufpunkte isotrop verteilt sind, heißen S-verteilt (cS(l)). Von einer auf
der Oberfla¨che eines Volumens du¨nn und gleichma¨ßig verteilten Strah-
lungsquelle ausgehende gerade Teilchenbahnen sind S-verteilt, wenn sie
innerhalb des Volumens nicht stoppen.
 Bahnen, deren Aufpunkte im Inneren eines Volumens homogen verteilt
sind, und deren Richtungen fu¨r jeden dieser Aufpunkte isotrop verteilt
sind, heißen I-verteilt (cI(l)). Von einer im Inneren des Volumens ho-
mogen verteilten Strahlungsquelle ausgehende gerade Teilchenbahnen
sind I-verteilt, wenn sie in dem Volumen nicht stoppen.
Zwischen diesen und weiteren Verteilungen und ihren Momenten existieren
teilweise u¨berraschend einfache Zusammenha¨nge.[43, 45]
Im Fall der µ-Verteilung ist die Berechnung der Wahrscheinlichkeitsdich-
te c
µ
(l) fu¨r Kugel und Spha¨roid [45] exakt mo¨glich. Fu¨r den Kreiszylinder
erha¨lt man die Wahrscheinlichkeitsdichte c
µ
(l) durch numerische Integration
eines analytischen Ausdrucks.[43, 56] Die Wahrscheinlichkeitsdichten c. . . (l)
beliebiger Verteilungen in beliebigen Volumina ko¨nnen mit Monte-Carlo-Me-
thoden berechnet werden.
Im Fall der µ-Verteilung gilt fu¨r die mittlere Wegla¨nge l¯ in konvexen
Volumina des Inhalts V und der Oberfla¨che S nach Cauchy [19, 43] allgemein
der einfache Zusammenhang
l¯ =
4V
S
. (1.23)
Die einfachste Wegla¨ngenverteilung besitzt die Kugel mit dem Durchmes-
ser d. Die Wahrscheinlichkeitsdichte betra¨gt c
µ
(l) = 2l/d2 ∀l ∈ (0, d] und ist
in Abb. 1.5 dargestellt. Zur Illustration des Einflusses der Wegla¨ngenvertei-
lung auf die Form des Ereignisspektrums ist auch das mikrodosimetrische
Spektrum von α-Teilchen mit einer Energie von 5.3MeV in einer Kugel von
1µm Durchmesser dargestellt.
Wie bereits erwa¨hnt wurde, erzeugen Teilchen eines prima¨ren Strahlungs-
feldes beim Durchgang durch Materie ein sekunda¨res Strahlungsfeld. Die
u¨berwiegende Anzahl von Ionisationsereignissen, die ein Teilchen eines pri-
ma¨ren Strahlungsfeldes in einem Volumen erzeugt, werden in der Regel nicht
direkt von dem Teilchen sondern vielmehr von sekunda¨ren Teilchen erzeugt.
Die Richtung eines sekunda¨ren Teilchens ist mit der Richtung des prima¨ren
Teilchens nicht mehr stark korreliert. Der Einfluß der Richtung des prima¨-
ren Strahlungsfeldes auf die fu¨r ein mikrodosimetrisches Spektrum relevante
Wegla¨ngenverteilung ist deshalb begrenzt.
Fu¨r einen in einem Strahlungsfeld zufa¨llig orientierten Detektor ist die µ-
Verteilung eine erste Na¨herung. Wird der Detektor im Strahlungsfeld
”
zu-
fa¨llig“ verschoben und gedreht (wie z. B. ein von einer strahlenschutzu¨ber-
wachten Person getragenes Personendosimeter), so gilt die µ-Verteilung im
zeitlichen Mittel umso besser.
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Abbildung 1.5: Wegla¨ngenverteilung c
µ
(l) der Kugel (durchgezogene Kur-
ve). In punktierter Darstellung ist das skalierte mikrodosimetrische Spektrum
von 5.3MeV α-Teilchen in einer simulierten Kugel von 1µm Durchmesser
u¨berlagert (nach [24]).
1.3 Neutronendosimetrie
Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit ist die Dosimetrie von Neutronenfel-
dern. Im folgenden werden die im Strahlenschutz wichtigen Neutronenquel-
len, die Wechselwirkung von Neutronen mit Materie und die in der Neutro-
nendosimetrie verwendeten Detektoren na¨her beschrieben.
1.3.1 Neutronenquellen
Die meisten Objekte im Universum, insbesondere unsere Sonne und andere
Sterne, sind Quellen ionisierender Strahlung. Diese entha¨lt neben Protonen
und Photonen auch Helium-, Sauerstoff-, Eisen- und viele andere Kerne mit
Energien bis zu 1020 eV pro Nukleon.[7, 6] Die mit einer Periode von elf Jahren
oszillierende Sonnenaktivita¨t hat direkt und indirekt u¨ber die Modulation des
Magnetfelds der Erde starken Einfluß auf Zusammensetzung und Intensita¨t
des von der Sonne ausgehenden und die Biospha¨re erreichenden Strahlungs-
feldes. Bei der Wechselwirkung mit Wasserstoff-, Stickstoff- und Sauerstoff-
Atomen der Erdatmospha¨re, vor allem mit den Atomkernen, entstehen viel-
fa¨ltige sekunda¨re Komponenten, vor allem Neutronen, Protonen, γ-Quanten,
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Elektronen, Myonen und Pionen. Das Erdmagnetfeld, das geladene Teilchen
ablenkt, und die Atmospha¨re schirmen die Erdoberfla¨che gegen den gro¨ßten
Teil der Ho¨henstrahlung ab. Die abschirmende Wirkung des Magnetfeldes
nimmt zu den magnetischen Polen hin ab, die abschirmende Wirkung der
Atmospha¨re nimmt mit zunehmender Ho¨he ab.
In den fu¨r Verkehrsflugzeuge u¨blichen Flugho¨hen von ca. 10 km betra¨gt
die durch Ho¨henstrahlung erzeugte Dosisleistung abha¨ngig von der momen-
tanen Sonnenaktivita¨t und dem Breitengrad einige µSvh−1.[55, 16, 79] Da
Piloten und Flugbegleiter typisch ca. 1 bis 5mSv pro Jahr akkumulieren,
wird von der ICRP eine Strahlenschutzu¨berwachung der betroffenen Be-
rufsgruppen empfohlen.[29, Par. 136] § 103 StrlSchV schreibt vor, daß fu¨r
fliegendes Personal die wa¨hrend des Fluges akkumulierte effektive Dosis zu
ermitteln ist.[76] Die Strahlenschutzkommision des Bundesministeriums fu¨r
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit schla¨gt vor, die Ortsdosis oder
die effektive Dosis anhand der Flugdaten (vor allem geomagnetische Breite,
Flugho¨he, Datum, Uhrzeit) zu berechnen.[75] Ein großer Teil der A¨quiva-
lentdosisleistung wird durch Teilchen mit hohem LET (L > 10 keVµm−1)
erzeugt, einen Großteil tragen Neutronen mit Energien En bis zu 500MeV
bei.
Fu¨r Besatzungen von Raumfahrzeugen entfa¨llt die Abschirmung durch
die Erdatmospha¨re vo¨llig, lediglich das Erdmagnetfeld hat in erdnahen Or-
bits noch eine (reduzierte) abschirmende Wirkung.[21] Das Strahlungsfeld
im Raumfahrzeug entha¨lt neben den oben beschriebenen prima¨ren Kompo-
nenten die Albedo der Erdatmospha¨re (v. a. Neutronen) und im Raumschiff
erzeugte Sekunda¨rteilchen. In erdnahen Orbits nehmen Teilchenflu¨sse und
erzeugte Dosisleistungen mit der Ho¨he stark zu und sind von der Inklination
des Orbits und der Orientierung des Raumschiffs (
”
Ost-West-Asymmetrie“)
abha¨ngig. Die durchschnittliche Dosisleistung bei Shuttle-Versorgungsflu¨gen
zur russischen Raumstation
”
Mir“ (Inklination 51.6°, Ho¨he 380 km) lag bei-
spielsweise bei H˙ ≈ 0.6mSvd−1 . . . 0.7mSvd−1.[11]
Neutronen sind Bestandteil der dem Kernreaktor zugrundeliegenden Ket-
tenreaktion. Bei jeder Kernspaltung entstehen im Mittel zwei bis drei Neu-
tronen mit kinetischen Energien von u¨berwiegend 1MeV. . . 2MeV, die durch
Sto¨ße mit leichten Kernen (s. a. Abschn. 1.3.2) abgebremst werden und als
langsame (
”
thermische“) Neutronen weitere Kernspaltungen induzieren. Ent-
sprechend umfaßt das Neutronenspektrum in einem Kernreaktor Energien
zwischen Bruchteilen eines eV und einigen MeV mit ausgepra¨gten Flußmaxi-
ma bei 10−1eV und 2MeV.[40, Abb. 5-29] α- und β-Strahlung und viele ande-
re Arten ionisierender Strahlung werden weitgehend im Reaktorkern oder im
Druckbeha¨lter absorbiert. Das Strahlungsfeld in der Umgebung eines Kernre-
aktors wird deshalb durch Photonen (γ-Strahlung) und Neutronen dominiert.
Wa¨hrend Photonen als locker ionisierende Teilchen eine geringe RBW und
einen niedrigen Strahlungs-Wichtungsfaktor aufweisen, weisen Neutronen als
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dicht ionisierende Teilchen eine große RBW und einen hohen Strahlungs-
Wichtungsfaktor auf. Im Sicherheitscontainment eines Druckwasserreaktors
(das kurzzeitig betreten werden darf) wurden in der Na¨he des Reaktorkerns
Dosisleistungen bis zu Bruchteilen eines mSv/h gemessen (z. B. [52]), die
vorwiegend von Neutronen stammen.
Nicht nur bei der nuklearen Kettenreaktion im Kernkraftwerk sondern
im gesamten Kernbrennstoffkreislauf entsteht ionisierende Strahlung.[48] Bei
frischen, nicht durch Wiederaufbereitung abgebrannter Kernbrennelemente
hergestellten Kernbrennelementen dominiert die natu¨rliche Radioaktivita¨t
von 238U, 235U und den Tochternukliden aus deren Zerfallsreihen. Insgesamt
liegt eine vergleichsweise geringe α-, β- und γ-Aktivita¨t vor. Im Fall abge-
brannter Kernbrennelemente kommt die wesentlich sta¨rkere Radioaktivita¨t
der Produkte der Kernspaltung und von deren Zerfallsprodukten hinzu. Bei
der Kernspaltung entstehen mit erheblicher Ha¨ufigkeit Spaltprodukte weit
abseits des
”
Stabilita¨tstals“. Insbesondere entstehen Kerne mit großem Neu-
tronen-U¨berschuß. Abgebrannte Kernbrennelemente weisen deshalb eine er-
hebliche Neutronen-Aktivita¨t auf.
In den vergangenen Jahren wurde in der O¨ffentlichkeit vor allem die Be-
lastung der Bevo¨lkerung und von Polizeibeamten durch Transporte von ab-
gebrannten Kernbrennelementen diskutiert. Die Ortsdosisleistung unmittel-
bar an der Außenwand eines Transportbeha¨lters liegt typischerweise in der
Gro¨ßenordnung von 0.1mSv/h. An einem typischen Aufenthaltsort eines be-
gleitenden Polizisten in einem Abstand von mindestens wenigen Metern ist sie
entsprechend geringer. Die bei der Begleitung von Castor-Transporten akku-
mulierte effektive Dosis eines Polizisten betra¨gt damit maximal ca. 1mSv/a.
[74] Die zusa¨tzliche Strahlenbelastung eines begleitenden Polizisten hat somit
die Gro¨ßenordnung der natu¨rlichen Strahlenbelastung und liegt innerhalb des
fu¨r die Allgemeinbevo¨lkerung zula¨ssigen Bereichs. Trotzdem wa¨re es zumin-
dest zur Verbesserung des Sicherheitsgefu¨hls wu¨nschenswert, Polizisten mit
aktiven Dosimetern ausstatten zu ko¨nnen, die ihnen eine sta¨ndige Beobach-
tung der Dosis und der Dosisleistung ermo¨glicht.
Eine weitere Neutronenquelle sind Teilchenbeschleuniger in kern- und teil-
chenphysikalischen Forschungseinrichtungen. In der den Teilchenstrahl um-
gebenden Materie (Strahlrohre, Magnete, Blenden, Targets, Abschirmwa¨nde,
etc.) werden von hochenergetischen Teilchen und Photonen Kernreaktionen
ausgelo¨st, bei denen unter anderem Neutronen freigesetzt werden ko¨nnen.
In Abschirmwa¨nden spielt der Kernphotoeffekt eine wichtige Rolle. Entste-
hen dort Bremsstrahlungsphotonen, deren Energie die Bindungsenergie der
Nukleonen im Kern (8MeV. . . 9MeV fu¨r Z ≫ 1) u¨berschreitet, so werden
bei der Absorption der Photonen – unter anderem – Neutronen freigesetzt.
Diese Neutronen ko¨nnen sich aufgrund ihrer Durchdringungsfa¨higkeit weit
von ihrem Entstehungsort in der Abschirmwand entfernen und erzeugen so
ein weiteres Abschirmproblem.
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In der Umgebung aller genannten Neutronenquellen werden Strahlen-
schutzmaßnahmen getroffen, so daß die Dosisleistungen zumindest zu den
Zeitpunkten, zu denen, und an den Orten, an denen Menschen sich aufhal-
ten du¨rfen, die Dosisleistung in der Regel gering oder sehr gering ist. Diese
geringe Dosisleistung bildet bei der Dosimetrie ein meßtechnisches Problem.
Die besondere Natur der Wechselwirkung von Neutronen mit Materie, die
im na¨chsten Abschnitt beschrieben wird, bildet ein weiteres Problem der
Dosimetrie.
1.3.2 Wechselwirkung von Neutronen mit Materie
Neutronen tragen im Gegensatz zu Elektronen, Helium-Kernen, Protonen
und vielen anderen Bestandteilen ionisierender Strahlung keine elektrische
Ladung. Elektromagnetisch wechselwirken sie mit Materie nur vermittels ih-
res magnetischen Dipolmoments und somit sehr viel schwa¨cher als geladene
Teilchen. Ein direkter Energieu¨bertrag von einem Neutron auf ein Elektron
durch einen Stoßprozess findet deshalb nur extrem selten statt, d. h. Neutro-
nen wirken (fast) nicht direkt ionisierend.
Neutronen wechselwirken mit Kernen und ihren Bestandteilen u¨ber die
”
starke Kernkraft“, die kurzreichweitig, bei kleinen Absta¨nden aber sehr groß
ist. Bei einem Stoß mit einem Atomkern kann ein Neutron einen Teil seiner
kinetischen Energie und seines Impulses auf diesen u¨bertragen. Erha¨lt der
”
Ru¨ckstoßkern“ ausreichend kinetische Energie, so wirkt er selbst ionisierend.
Ein Stoß heißt elastisch, wenn im Ru¨ckstoßkern keine inneren Freiheits-
grade angeregt werden. In diesem Fall folgt aus Energie- und Impulserhaltung
fu¨r den Energieu¨bertrag ∆T auf einen Kern der Massenzahl A in Abha¨ngig-
keit vom Stoßwinkel Θ
∆T =
2A
(1 + A)2
Tn(1− cosΘ). (1.24)
Dabei ist Tn die kinetische Energie des Neutrons vor dem Stoß und A die
Massenzahl des Kerns. Der Energieu¨bertrag ist also maximal (∆T = Tn)
beim zentralen Stoß (Θ = π) mit einem Kern der Massenzahl A = 1 und
nimmt fu¨r schwerere Kerne und endliche Stoßwinkel rasch ab. Neutronen
wechselwirken deshalb umso sta¨rker mit Materie, je ho¨her deren Gehalt an
leichten Elementen, insbesondere Wasserstoff (1H), ist.
Ist die kinetische Energie des Neutrons hoch genug, ko¨nnen beim Stoß
auch innere Freiheitsgrade des Kerns angeregt werden oder Nukleonen aus
dem Kern herausgeschlagen werden. Angeregte Kernzusta¨nde liegen bei Ener-
gien ab einigen hundert keV, bei leichten Kernen ho¨her. Die Herauslo¨sung
eines Nukleons aus einem Kern erfordert meist Energien im Bereich einiger
MeV.
Solange die kinetische Energie Tn eines Neutrons gro¨ßer als die kineti-
sche Energie TA seiner Stoßpartner ist, verliert es bei jedem Stoß Energie.
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Neutronen, deren kinetische Energie etwa gleich groß ist wie die mittlere kine-
tische Energie 〈TA〉 der Atome ihrer Umgebung, befinden sich im thermischen
Gleichgewicht mit ihrer Umgebung. Sie sind
”
thermalisiert“ und werden ther-
mische Neutronen genannt. Ihre kinetische Energie Tn a¨ndert sich im Mit-
tel nicht mehr. Bei Raumtemperatur betra¨gt die mittlere kinetische Energie
thermischer Neutronen 〈Tn〉 ≈ 25mK. Da diese Energie wesentlich gerin-
ger ist als die chemische Bindungsenergie von bei Raumtemperatur stabilen
Moleku¨len, entstehen bei Sto¨ßen thermischer Neutronen keine ionisierenden
Ru¨ckstoßkerne mehr.
Die Wirkungsquerschnitte σ von Einfangprozessen
A
ZX+ n→ A+1Z X′, (1.25)
sind in der Regel invers proportional zur Energie Tn des Neutrons n (σ ∝
T−1n ) und werden deshalb bei kleinen Energien in einigen Fa¨llen sehr groß.
Bei thermischen Neutronen sind Einfangprozesse deshalb die dominanten
kernphysikalischen Wechselwirkungen mit Materie.
Da beim Einfang eines Neutrons Bindungsenergie frei wird, entsteht der
Kern A+1Z X meist in einem kurzlebigen angeregten Zustand. Der Kern kann
seine Anregungsenergie abgeben durch Emission eines γ-Quants, Protons
(p), Neutrons (n), α-Teilchens, etc. Der Gesamtprozess aus Neutronenab-
sorption und γ-, Proton-, Neutron- oder α-Emission wird entsprechend mit
A
ZX(n, γ)
A+1
Z X,
A
ZX(n, p)
A
Z−1X,
A
ZX(n, n)
A
ZX,
A
ZX(n, α)
A−3
Z−2X abgeku¨rzt. Daru¨ber
hinaus ist die Emission mehrerer Nukleonen oder anderer Teilchen mo¨glich.
Diese, wie auch die durch hochenergetische Neutronen ausgelo¨sten Kernre-
aktionen werden in a¨hnlicher abku¨rzender Schreibweise dargestellt.
Da alle beschriebenen Reaktionen zwischen Neutronen und Atomker-
nen auf der starken Kernkraft beruhen, deren Reichweite kurz ist, sind die
Wirkungsquerschnitte meist sehr klein. Neutronenstrahlung ist deshalb a¨hn-
lich durchdringend wie Photonenstrahlung und schwerer abzuschirmen als
beispielsweise α-, β- oder Protonenstrahlung. Die von Neutronen erzeug-
ten Ru¨ckstoßprotonen sind jedoch dicht ionisierend, ihr LET betra¨gt bis zu
83 keV/µm (im
”
Bragg-Peak“).[80] Deshalb weisen RBW und Strahlungs-
Wichtungsfaktor wR fu¨r Neutronenstrahlung hohe Werte auf (vgl. Abb. 1.3).
Die Kombination hoher Durchdringungsfa¨higkeit bzw. Reichweite mit hoher
RBW begru¨ndet die Bedeutung von Neutronen im Strahlenschutz.
Es gibt einige wenige von thermischen Neutronen ausgelo¨ste Reaktio-
nen mit außergewo¨hnlich großen Reaktionswahrscheinlichkeiten bzw. Wir-
kungsquerschnitten ([σ] = 1b = 10−24cm2). Dazu geho¨ren die Reaktionen
3
2He(n, p)
3
1H (5.33 kb),
6
3Li(n, α)
3
1H (940 b),
10
5 B(n, α)
7
3Li (3.84 kb),
113
48 Cd(n, γ)
114
48 Cd (2.06 kb) und
157
64 Gd(n, γ)
158
64 Gd (254 kb) .[70] Bor
10B und Cadmium
113Cd finden als Neutronenabsorber vielfa¨ltige Anwendung zur Abschirmung
von Neutronenquellen und in Kernkraftwerken zur Steuerung der Kettenreak-
tion. 3He und 6Li werden in Detektoren fu¨r thermische Neutronen verwendet
(s. Abschn. 1.3.3).
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Die Problematik der Neutronendosimetrie besteht in der Vielfalt der
Wechselwirkungsprozesse von Neutronen mit Materie und der Abha¨ngigkeit
dieser Prozesse von der Elementzusammensetzung der Materie und von der
Neutronenenergie. Im Gegensatz zu Neutronen wechselwirken Photonen oder
Elektronen direkt mit den Elektronen der Atome oder Moleku¨le, deren Bin-
dungsenergien relativ klein sind. Deshalb sind beispielsweise die Wirkungs-
querschnitte der Comptonstreuung oder der Paarbildung glatte Funktionen
der Photonenenergie und na¨herungsweise einfache Potenzen der Ordnungs-
zahl des beteiligten Elements. Daru¨ber hinaus ist die biologische Wirkung
von Photonen und Elektronen relativ schwach und energieunabha¨ngig, der
Strahlungs-Wichtungsfaktor wurde unabha¨ngig von der Energie des Photons
oder Elektrons zu wR = 1 festgelegt.
Die Wirkungsquerschnitte der oben genannten Neutronenreaktionen sind
hingegen stark von der quantenmechanischen Struktur der betreffenden Ker-
ne abha¨ngig, die wiederum von Nuklid zu Nuklid stark variiert. Die Folge ist,
daß verschiedene Nuklide fu¨r analoge Reaktionen Wirkungsquerschnitte auf-
weisen ko¨nnen, die sich um viele Gro¨ßenordnungen unterscheiden. Schnelle
Neutronen durchlaufen, wa¨hrend sie im (wasserstoffreichen) Gewebe mode-
riert werden, ein Energieintervall, in dem typischerweise auch die Energieni-
veaus der Atomkerne liegen.
1.3.3 Neutronendosimeter
Wa¨hrend fu¨r Photonen- und Elektronenstrahlung eine Vielfalt von Detekto-
ren und von passiven und aktiven Personendosimetern mit guten meßtech-
nischen und praktischen Eigenschaften verfu¨gbar sind, ist die Situation fu¨r
Neutronenfelder noch immer sehr unbefriedigend.[10] Dies liegt einerseits an
der erwa¨hnten Vielfalt der Wechselwirkungsprozesse und ihrer ausgepra¨gten
Abha¨ngigkeit von Materialzusammensetzung und Neutronenenergie. Dazu
kommt die große (und energieabha¨ngige) RBW, die bei den meisten Detek-
torkonzepten eine Diskriminierung von Neutronen und Photonen erforderlich
macht.
Im Folgenden werden einige existierende Neutronendosimeter beschrie-
ben.
Albedodosimeter
Im wasserstoffreichen Gewebe eines menschlichen Ko¨rpers werden Neutro-
nen, wie bereits beschrieben, abgebremst. Die
”
Albedo“ ist der Anteil der
Neutronen, die anschließend den Ko¨rper – u¨berwiegend thermalisiert – wie-
der verlassen. Die sehr weit verbreiteten passiven Albedodosimeter bestehen
aus Detektoren, die fu¨r thermische Neutronen empfindlich sind. Sie messen
die Albedo, aus der auf den prima¨ren Neutronenfluß ru¨ckgeschlossen wird.
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Ein typisches passives Albedodosimeter entha¨lt z. B. einen auf der Reak-
tion 6Li(nth,α)
3He beruhenden Thermolumineszenzdetektor. Da dieser auch
fu¨r Photonen empfindlich ist, wird zur Korrektur der Meßwert eines integrier-
ten reinen Photonendetektors vom Meßwert des Neutronendetektors abge-
zogen. Die Energieabha¨ngigkeit des Ansprechvermo¨gens wird durch Verwen-
dung mehrerer Detektoren hinter verschiedenen Materialschichten und durch
Erga¨nzung mit einem Kernspurdetektor (s. u.) verbessert.
Ein Ansatz fu¨r ein aktives Albedodosimeter besteht in der Verwendung
zweier in Koinzidenz geschalteter Dioden, zwischen denen sich eine du¨nne
6Li-Schicht befindet.[2, S. 17 ff.] α-Teilchen und 3He-Kern aus der durch
thermische Neutronen ausgelo¨sten Reaktion 6Li(n,α)3He laufen in entgegen-
gesetzter Richtung auseinander und erzeugen deshalb geometriebedingt mit
großer Wahrscheinlichkeit in beiden Detektoren gleichzeitig Signale. Dadurch
sind Neutronen leicht von Photonen zu unterscheiden.
Ein wichtiger Vorteil dieses Systems ist die relativ hohe Empfindlichkeit,
die aus dem hohen Wirkungsquerschnitt der genannten Reaktion fu¨r thermi-
sche Neutronen folgt. Ein bedeutendet Nachteil ist, daß das Dosimeter am
Ko¨rper getragen nur als
”
Albedoza¨hler“ verwendbar ist und zusa¨tzliche spek-
trale Information no¨tig ist um den gemessenen Fluß der Albedo-Neutronen
richtig bewerten zu ko¨nnen. Diese spektrale Information kann von einem
identisch aufgebauten Detektor gewonnen werden, der ortsfest und ohne mo-
derierende Umgebung aufgestellt ist. (Allerdings ist die Empfindlichkeit des
Detektors als Spektrometer wesentlich geringer.) Das Dosimetersystem wird
also notwendig aus einem ortsfesten Spektrometer und einem am Ko¨rper ge-
tragenen
”
Za¨hler“ bestehen, die in Echtzeit Information austauschen. Das
System ist deshalb auch nur verwendbar sofern deutliche ra¨umliche Variatio-
nen des Spektrums ausgeschlossen sind, oder eine hinreichend hohe Zahl von
Spektrometern aufgestellt ist.
Kernspurdosimeter
Ru¨ckstoßprotonen oder andere dicht ionisierende Teilchen aus neutronen-
induzierten Reaktionen hinterlassen in photographischen Emulsionen oder
auch Kunststoffolien charakteristische mikroskopische Spuren, die durch Ent-
wickeln bzw. A¨tzen sichtbar gemacht und dann geza¨hlt werden. Die Energie-
abha¨ngigkeit des Ansprechvermo¨gens ist abha¨ngig vom verwendeten Material
bzw. von den enthaltenen Nukliden.
Konverter-Dioden-Systeme
Ein weiterer Ansatz fu¨r ein neutronensensitives Dosimeter ist die Kombinati-
on eines wasserstoffhaltigen
”
Konverters“, in dem Neutronen Ru¨ckstoßproto-
nen erzeugen, mit einem Detektor fu¨r Protonen. Ein einfaches und robustes
Dosimeter kann aus einer Diode unter einer Kunststoffschicht bestehen. Pho-
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tonen erzeugen in einer einfachen Diode Signale, die denen der Ru¨ckstoßpro-
tonen in Form und Gro¨ße a¨hnlich sind. Eine meßtechnische Unterscheidung
ist mo¨glich durch Unterdru¨ckung kleiner und mittlerer Pulsho¨hen (zulasten
des Einsatzbereichs in niederenergetischen Neutronenfeldern) oder mittels
Pulsform-Analyse oder durch Verwendung sehr kleiner Dioden [8], in denen
dicht ionisierende Ru¨ckstoßprotonen deutlich gro¨ßere Signale erzeugen als
locker ionisierende Photonen. Anstelle einer Unterdru¨ckung von Photonensi-
gnalen ist auch eine Subtraktion der Photonendosis mo¨glich. Letztere wird
beispielsweise mit einer weiteren Diode ohne Konverter erfasst.[9]
Ein DIS-basierendes Neutronendosimeter
Das in Abschnitt 1.1.4 beschriebene
”
Direct Ion Storage“-Dosimeter wird fu¨r
die Dosimetrie von Neutronen- und gemischten Feldern weiterentwickelt.[82]
Da jede Ionisationskammer auch ein endliches Ansprechvermo¨gen gegenu¨ber
Photonen besitzt, kommen zwei Kammern zum Einsatz, eine mit hohem und
eine mit niedrigem Ansprechvermo¨gen gegenu¨ber Neutronen, deren Meßwer-
te subtrahiert werden. Ein hohes Ansprechvermo¨gen gegenu¨ber Neutronen
weisen Kammern mit Wa¨nden aus A150 (s. Abschn. 1.4.1) oder Polyethy-
len auf. Um das Ansprechvermo¨gen gegenu¨ber thermischen Neutronen zu
erho¨hen wird Bornitrid (BN) oder Litiumnitrat (LiNO3) beigemischt (s. Ab-
schn. 1.3.2). Ein besonders niedriges Ansprechvermo¨gen gegenu¨ber Neutro-
nen weisen Kammern aus Graphit auf.
Die Problematik dieses Systems besteht darin, eine geeignete Material-
paarung fu¨r die Kammerwa¨nde zu finden. Die Ansprechvermo¨gen der bei-
den Kammern gegenu¨ber Photonen sollten gleich sein, gegenu¨ber Neutronen
sollten sie sich um eine konstante, von der Neutronenenergie unabha¨ngige
Differenz unterscheiden. Diese Bedingung ist nur na¨herungsweise und nur
fu¨r bestimmte Energieintervalle erfu¨llbar. Wegen der statistischen Fehler der
Meßwerte der beiden Kammern steigt mit zunehmendem Photonenanteil der
Meßfehler fu¨r die Bestimmung der Neutronendosis. Die Sta¨rken des DIS-
Dosimeters fu¨r Neutronenfelder sind vor allem die etablierte, ausgereifte und
robuste Technik und die fu¨r ein aktives Dosimeter konkurrenzlos kleinen Ab-
messungen.
”
Bubble-Detektoren“
Ionisierende Strahlung kann die Verdampfung u¨berhitzter Flu¨ssigkeiten aus-
lo¨sen.
”
Bubble-Detektoren“ bestehen aus feinen, in einem Gel eingelagerten
Tro¨pfchen verschiedener Halogenkohlenwasserstoffe, die sich bei Raumtempe-
ratur und Atmospha¨rendruck in Siedeverzug befinden.[5, 22, 39] Zur irreversi-
blen Verdamfung der Flu¨ssigkeit ist die Deposition einer bestimmten (tempe-
raturabha¨ngigen) Mindestenergie in einem kritischen Volumen no¨tig. Deshalb
sind Bubble-Detektoren gute Detektoren fu¨r dicht ionisierende Strahlung,
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insbesondere auch Neutronen, und insensitiv gegenu¨ber locker ionisierender
Strahlung wie Photonen und Elektronen. Die entstandenen Blasen ko¨nnen
nach der Bestrahlung entweder mikroskopisch geza¨hlt oder durch volume-
trische Messung quantifiziert werden. In einem aktiven Dosimeter wird die
Blasenbildung akustisch detektiert.
Bubble-Detektoren sind empfindliche Neutronendosimeter und wegen ih-
rer ausgezeichneten Photonendiskriminierung auch fu¨r gemischte Felder mit
sehr hohem Photonenanteil geeignet. Spektrale Information kann allerdings
nicht ohne weiteres erhalten werden.
1.4 Der gewebea¨quivalente
Proportionalza¨hler (TEPC)
Das Prinzip des Proportionalza¨hlers wurde bereits in Abschnitt 1.1.4 be-
schrieben. Der gewebea¨quivalente Proportionalza¨hler (engl.:
”
tissue equiva-
lent proportional counter“, Abk.
”
TEPC“) ist das Instrument zur Messung
mikrodosimetrischer Spektren. Wegen seiner Bedeutung fu¨r diese Arbeit wird
er hier in einem eigenen Abschnitt beschrieben.
Die hervorragende Eignung des TEPC fu¨r die Dosimetrie sehr vieler und
auch gemischter Strahlungsfelder beruht auf den Prinzipien der Gewebea¨qui-
valenz und der Simulation kleiner Volumina. Beide sind bisher in einem Pro-
portionalza¨hler am konsequentesten vereinbar.
1.4.1 Gewebea¨quivalenz
Die Wechselwirkung ionisierender Strahlung mit Materie ha¨ngt sehr stark
von der Strahlung, ihrer Art und Energie, wie auch von der Materie, ins-
besondere von deren Elementzusammensetzung ab. Dies gilt besonders fu¨r
Neutronenfelder, deren Dosimetrie deshalb am u¨berzeugendsten mit einem
gewebea¨quivalenten Detektor gelingt. Der chemische Zustand der Materie
spielt bei den meisten Wechselwirkungen zwischen Strahlung und Materie
nur eine geringe Rolle, da die Energien aller Komponenten von Strahlungs-
feldern typischerweise deutlich gro¨ßer als chemische Bindungenergien sind.
Die Gewebea¨quivalenz bezieht sich deshalb nur auf die Elementzusammen-
setzung.
Einen deutlichen Einfluß hat der chemische Zustand jedoch auf die Ener-
gie W , die im Mittel fu¨r die Erzeugung eines Elektron-Ion-Paares no¨tig ist.
Sie ist definiert als der Quotient der Energie E, die ein geladenes Teilchen
bei vollsta¨ndiger Abbremsung an die betrachtete Materie abgibt, und der
mittleren Anzahl N der dabei erzeugten Ionenpaare [33],
W =
E
N
. (1.26)
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Der
”
W -Wert“ liegt meist in der Gro¨ßenordnung von 30 eV und ist fu¨r ver-
schiedene Gase, Strahlungsarten und -energien tabelliert.[33] Fu¨r genaue mi-
krodosimetrische Messungen kann der jeweilige Unterschied in W zwischen
dem Gas des Detektors und menschlichem Gewebe rechnerisch korrigiert wer-
den.
Die verschiedenen Gewebe des menschlichen Ko¨rpers unterscheiden sich
in ihrer Elementzusammensetzung (s. [28, 35, Tab. 4.1 bis 4.4]. Fu¨r die wich-
tigsten Gewebe existieren na¨herungsweise a¨quivalente gasfo¨rmige, flu¨ssige
oder feste (Kunststoff-)Surrogate.[35, Tab. 5.1] Materialien fu¨r Phantome
und Detektoren werden meist einem mittleren Weichteilgewebe angena¨hert.
Die Anforderungen an die Perfektion der Gewebea¨quivalenz sind vom Strah-
lungsfeld abha¨ngig. Die Auswahl des Surrogats ist aber auch von weiteren
Anforderungen – Agregatszustand, elektr. Leitfa¨higkeit, etc. – abha¨ngig. So
werden beispielsweise in Neutronenfeldern ha¨ufig du¨nnwandige wassergefu¨llte
oder aber massive Plexiglas-Phantome verwendet, die als hinreichend gewe-
bea¨quivalent angesehen werden.
Die Kathode ist das massereichste Bauteil eines Proportionalza¨hlers. Ge-
webea¨quivalenz ist deshalb besonders wichtig. Die Kathode muß daneben
aber auch mechanisch stabil und elektrisch leitfa¨hig sein.
”
A150“4 ist das
weichteil- bzw. muskelgewebea¨quivalente Material, das beide Anforderun-
gen gleichzeitig erfu¨llt. Es besteht aus 45.14% Polyethylen, 32.22% Nylon,
16.06% ungebundenem Kohlenstoff (Graphit) und 3.58% Kalziumfluorid.[71]
In Tabelle 1.1 ist die Element-Zusammensetzung des A150 den Element-
Zusammensetzungen der von der ICRU empfohlenen Weichteilgewebe [32, 35]
gegenu¨bergestellt. Die deutlichste Abweichung tritt bei Kohlenstoff und Sau-
erstoff auf. Weichteilgewebe entha¨lt einen Wasseranteil von fast 80%, deshalb
vor allem liegt der Sauerstoff-Massenanteil bei u¨ber 70%. Ein elektrisch leit-
fa¨higer, bei Raumtemperatur chemisch und mechanisch stabiler Festko¨rper
mit diesem Sauerstoffgehalt existiert nicht. Deshalb ist der Sauerstoffgehalt
in A150 gegenu¨ber dem Standardgewebe zugunsten des Kohlenstoffgehalts
verringert. In der Wechselwirkung mit Photonen unterscheiden sich Kohlen-
stoff und Sauerstoff nur geringfu¨gig, da sie a¨hnliche Ordnungszahlen besit-
zen. Die Neutronenwirkungsquerschnitte sind im wichtigen Energieintervall
von 0.025 eV bis 2MeV ebenfalls a¨hnlich. Der Kerma-Faktor kf,n = K/Φn
ist in diesem Energieintervall fu¨r Kohlenstoff meist na¨herungsweise doppelt
so groß wie fu¨r Sauerstoff, oberhalb von ca. 80 keV ist der Unterschied fast
durchgehend noch geringer.[17, 18]
Da die Energiedeposition (schneller) Neutronen in Gewebe u¨berwiegend
u¨ber Ru¨ckstoßprotonen geschieht, kommt in diesem Zusammenhang dem
Wasserstoffanteil die gro¨ßte Bedeutung zu. Stickstoff, Kalzium und einige
Spurenelemente spielen aufgrund ihrer etwas ho¨heren Wirkungsquerschnitte
fu¨r thermische Neutronen eine wichtige Rolle. Zu den Unterschieden in den
4Hersteller: Exradin, 1950 University Lane, Lisle, Illinois 60532–4148, USA
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ICRU10b ICRU51 A150 Methan-TE Propan-TE
H 10.2 10.1 10.2 10.2 10.3
C 12.3 11.1 76.8 45.6 56.9
N 3.5 2.6 3.6 3.5 3.5
O 72.9 76.2 5.9 40.7 29.3
S 0.5 — — — —
K 0.39 — — — —
P 0.2 — — — —
Na 0.08 — — — —
Ca 0.07 — 1.8 — —
Mg 0.02 — — — —
F — — 1.7 — —
Tabelle 1.1: Massenanteile der Elemente in den Standard-Geweben nach
ICRU10b und ICRU33, in A150 und in Methan- bzw. Propan-basiertem
gewebea¨quivalentem Gas. [32, 37, 71, 63, 72]
mikrodosimetrischen Spektren in verschiedenen Geweben und ihren Surroga-
ten s. a. [35, 65, Tab. IV.4]
Die Anode eines kreiszylindrischen oder spha¨rischen Proportionalza¨hlers
besteht aus einem du¨nnen Metalldraht. Seine gute elektrische Leitfa¨higkeit
und mechanische Zugfestigkeit sind meßtechnisch bzw. konstruktiv wichtig.
Da sein Durchmesser meist weit unter einem Millimeter liegt (vgl. Abschnitt
2.2.3), beeinflußt er das Strahlungsfeld kaum.
Die Funktion eines Proportionalza¨hlers ha¨ngt davon ab, daß die durch
ionisierende Strahlung erzeugten freien Elektronen mo¨glichst vollsta¨ndig den
Bereich der Gasversta¨rkung und letztlich die Anode erreichen ohne mit Gas-
moleku¨len negative Ionen zu bilden. Außerdem sollten der Proportionali-
ta¨tsbereich breit und eine hohe Gasversta¨rkung ohne spontane Entladung
mo¨glich sein. In TEPCs finden neben einigen anderen vor allem gewebea¨qui-
valente Gase (
”
TE-Gase“) auf Methan- oder Propan-Basis Anwendung (s. a.
Tab. 1.1). Methan-TE-Gas besteht aus 64.4% Methan, 32.4% Kohlenstoffdi-
oxid und 3.2% Stickstoff (jeweils Stoffmengen- bzw. Volumenanteil).[63, 35]
Propan-TE-Gas besteht aus 55.0% Propan, 39.6% Kohlenstoffdioxid und
5.4% Stickstoff.[72, 35] Die Eigenschaften des Methan-TE-Gases sind etwas
besser bekannt. Propan-TE hat den Vorteil einer ho¨heren Gasversta¨rkung
bei der gleichen Hochspannung.
1.4.2 Simulation mikroskopischer Volumina
Der Erwartungswert 〈NWW〉 der Anzahl der Wechselwirkungen, die ein be-
liebiges Teilchen beim Durchgang durch Materie der Dichte ρ erfa¨hrt, ist
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proportional zur Dichte der Materie und zum durchlaufenen Weg x:
〈NWW〉 ∝ ρ · x.
Daraus folgt, daß in zwei geometrisch a¨hnlichen Ko¨rpern der Dichten ρ1 bzw.
ρ2 und der linearen Abmessungen x1 bzw. x2 im gleichen a¨ußeren Strahlungs-
feld die Erwartungswerte aller mo¨glichen Wechselwirkungsprozesse gleich
sind und folglich im statistischen Mittel das gleiche sekunda¨re Strahlungsfeld
erzeugt wird, wenn gilt
ρ1x1 = ρ2x2.
Ein (makroskopischer) Proportionalza¨hler mit der Gasdichte ρg und dem
Durchmesser dg simuliert also ein geometrisch a¨hnliches, mikroskopisches Vo-
lumen der Dichte ρt und des Durchmessers
dt =
ρg
ρt
dg. (1.27)
Wandeffekte
Die beschriebene Simulation eines mikroskopischen Volumens ist exakt, wenn
die Dichte in seiner Umgebung mit dem gleichen Faktor skaliert ist. Im Fall
des weit verbreiteten Proportionalza¨hlers mit festen Wa¨nden ist dies nicht
gegeben, deshalb treten sogenannte Wandeffekte auf.[42] Zwei schematisierte
Beispiele sind in Abbildung 1.6 dargestellt. Links ist jeweils die Teilchenspur
in Gewebe der Dichte ρt = 1 dargestellt, rechts in ”
Gas“ der Dichte ρg =
1/5. Die rechte Situation ist entsprechend der Gleichung 1.27 jeweils eine
einfache Skalierung der linken Situation um den Faktor 5, insbesondere finden
in den einander entsprechenden betrachteten Volumina (Kreise) die gleichen
Wechselwirkungen statt. In der Mitte ist die Situation in einem gasgefu¨llten
Hohlraum (hell, ρg = 1/5) innerhalb eines Festko¨rpers (dunkel) der Dichte
ρt = 1 dargestellt.
In der oberen Reihe in Abbildung 1.6 ist der
”
re-entry effect“ dargestellt.
Ein Teilchen, das im Gewebe (oben links) oder im homogen skalierten Fall
(oben rechts) das betrachtete Volumen (Kreis) nur einmal durchquert ha¨tte,
durchla¨uft dieses im inhomogen skalierten Fall (= Detektor; oben Mitte) ein
zweites Mal. Die Ionisationen in beiden Wegabschnitten geschehen zeitlich
so dicht hintereinander, daß sie als ein Ereignis detektiert werden. Der
”
re-
entry effect“ spielt bei Ionen oder schnellen Elektronen, bei denen gro¨ßere
Streuwinkel selten sind, keine Rolle. Bei Elektronen unter ca. 1MeV kann
seine Ha¨ufigkeit bis ca. 1/5 betragen.[42] Da in beiden Wegabschnitten un-
gefa¨hr die gleiche Energiedeposition zu erwarten ist, verfa¨lscht dieser Effekt
das Ereignisspektrum deutlich.
In der unteren Reihe in Abbildung 1.6 ist der
”
δ-ray-effect“ dargestellt.
Obwohl im Gewebe (unten links) oder im homogen skalierten Fall (unten
rechts) nur das δ-Elektron durch das betrachtete Volumen gelaufen wa¨re,
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Abbildung 1.6: Zwei schematische (
”
konstruierte“) Beispiele fu¨r denWand-
effekt, oben der
”
re-entry effect“, unten der
”
δ-ray effect“. Gewebe der Dichte
ρt = 1 ist dunkelgrau dargestellt, ”
Gas“ der Dichte ρg = 1/5 hellgrau. (Nach
[65].)
wird der Detektor (unten Mitte) gleichzeitig von dem δ-Elektron und von dem
dieses erzeugenden prima¨ren Teilchen durchquert. Die Ha¨ufigkeit des
”
δ-ray-
effect“ betra¨gt fu¨r 5MeV Protonen ca. 15%.[42] Da die Energiedepositionen
im Protonenast und im δ-Elektronenast sehr unterschiedlich sind, ist der
Einfluß auf das Ereignisspektrum geringer als der des
”
re-entry effects“.
1.4.3 Geometrie und Wegla¨nge
Die Gestalt des betrachteten Volumens bzw. des Detektors wurde bis jetzt
noch nicht spezifiziert. Die mikrodosimetrische Skalierung ist von der Geome-
trie unabha¨ngig, die Bedeutung der Wandeffekte kann jedoch in ungu¨nstiger
Geometrie zunehmen. Der spha¨rische TEPC ist in mehrerlei Hinsicht ideal.
Er besitzt bzgl. der µ-Verteilung die einfachste und scha¨rfste mo¨gliche Weg-
la¨ngenverteilung, ist – von konstruktiv no¨tigen Abweichungen abgesehen –
isotrop, und seine Form ist wichtigen biologischen Strukturen, wie dem Zell-
kern, a¨hnlich.
Der zylindrische TEPC ist dem spha¨rischen in allen genannten Kriteri-
en (leicht) unterlegen, jedoch konstruktiv noch einfacher. Er stellt oft einen
guten Kompromiß dar, vor allem wenn Ho¨he und Durchmesser gleich sind.
Einige weitere Formen sind fu¨r wenige Spezialanwendungen realisiert (z. B.
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[15]).
Bei der Abwa¨gung mikrodosimetrischer und praktischer Eigenschaften
verschiedener Detektorgeometrien stellt sich die Frage nach ihrer Vergleich-
barkeit unter mikrodosimetrischen Gesichtspunkten. Die simulierte mittlere
Wegla¨nge l kann fu¨r jeden Detektor u¨ber den Gasdruck in gewissen Grenzen
eingestellt werden. Ein fu¨r die biophysikalische Interpretation mikrodosime-
trischer Spektren wichtigerer Parameter ist die dosisgemittelte deponierte
Energie ε¯D. Das von A. M. Kellerer aufgestellte Kriterium fu¨r die mikro-
dosimetrische A¨quivalenz zweier verschiedener Detektorgeometrien fordert
gleiche Werte fu¨r ε¯D.[44] A. M. Kellerer zeigte, daß beispielsweise eine Kugel
des Durchmessers dK und ein Zylinder der Ho¨he hZ und des Durchmessers
dZ = hZ = 0.895dK die gleiche dosisgemittelte deponierte Energie ε¯D aufwei-
sen und somit nach diesem Kriterium a¨quivalent sind.
1.4.4 Bauformen
Die ha¨ufigsten und einfachsten Bauformen des TEPC sind der kurze Kreis-
zylinder (d ≈ h) und die Kugel, jeweils mit massiven Wa¨nden aus A150.
Zur Vermeidung des Wandeffekts werden daneben
”
wandlose“ TEPCs ge-
baut und verwendet. Ihre Kathode besteht aus einem mo¨glichst transparen-
ten kugelfo¨rmigen Gitterka¨fig aus A150. Der Detektor ist von einem wesent-
lich gro¨ßeren gasdichten und druckfesten Beha¨lter umgeben.[65, Fig. IV.17,
IV.18] Das detektierende Gasvolumen kann statt durch die Form der Katho-
de aber auch durch die ra¨umliche Gestalt des elektrischen Feldes definiert
sein.[24, Fig. 1]
Voraussetzung fu¨r die erwu¨nschte Unabha¨ngigkeit der Gasversta¨rkung
vom Ort der prima¨ren Ionisation sind im Fall einer Draht-Anode Zylinder-
symmetrie (Translationsinvarianz bzgl. der Detektorachse) und Rotations-
symmetrie (Rotationsinvarianz bzgl. der Detektorachse) des elektrischen Fel-
des. Im spha¨rischen Detektor weicht das elektrische Feld – vor allem nahe den
Enden der Elektroden – erheblich von dieser Symmetrie ab. Der klassische
Rossi-Counter (Abbildung 1.7) entha¨lt deshalb eine zur Anode konzentrische
du¨nne Drahtspirale (
”
Helix“), deren elektrostatisches Potential zwischen dem
der Kathode und dem der Anode liegt. Innerhalb der Helix entsteht das ge-
wu¨nschte na¨herungsweise zylindersymmetrische Feld.
Auch im kreiszylindrischen TEPC weicht das elektrische Feld nahe den
Enden der Elektroden von der idealen Symmetrie ab. Im kreiszylindrischen
Detektor werden die Abweichungen des elektrischen Feldes von der Zylinder-
symmetrie meist durch zusa¨tzliche rotationssymmetrische und konzentrische
Elektroden an den beiden Enden der Anode korrigiert. Diese rohrfo¨rmigen
”
field (shaping) tubes“ liegen ebenfalls auf einem definierten Potential zwi-
schen Anode und Kathode, das gewo¨hnlich durch einen Spannungsteiler er-
zeugt wird.
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Anode
Helix
Kathode
Abbildung 1.7: Schematische Darstellung eines
”
Rossi-Counters“ im Quer-
schnitt. Die kugelfo¨rmige Kathode besteht aus leitfa¨higem gewebea¨quivalen-
tem Kunststoff (A150). Konzentrisch zur Anode liegt die Helix. Halteeinrich-
tungen fu¨r Anode und Helix, Gaszufu¨hrung, Kalibrierquelle etc. sind nicht
dargestellt.
1.4.5 Der TEPC im Strahlenschutz
Da ein TEPC in der Wechselwirkung mit ionisierender Strahlung ein mikro-
skopisches Gewebevolumen simuliert, ha¨ngen seine Meßgro¨ßen engstens mit
der biologischen Wirkung der Strahlung zusammen. Unter diesem Gesichts-
punkt ist der TEPC als Dosimeter allen anderen Detektoren u¨berlegen. Eine
etwas formalere Begru¨ndung fu¨r die besondere Eignung des TEPC als De-
tektor im Strahlenschutz ist, daß seine Meßgro¨ße, die lineale Energie y, in
einem engen Zusammenhang mit dem LET L steht, als dessen Funktion der
Qualita¨tsfaktor Q(L) definiert ist.
Ga¨be ein ionisierendes Teilchen seine Energie kontinuierlich und nur ent-
lang einer geraden Spur an die durchdrungene Materie ab, so wa¨re L der
Erwartungswert von y, L ≈ 〈y〉 (
”
LET-Na¨herung“). Diese Voraussetzung ist
fu¨r dicht ionisierende Teilchen, z. B. α-Strahlung, und nicht zu kleine simu-
lierte Volumina gut erfu¨llt. In Abb. 1.5 (S. 29) ist gut zu sehen, daß dann
(fast) nur noch die Wegla¨ngenverteilung die Form des mikrodosimetrischen
Spektrums bestimmt.
Im Rahmen der in der Dosimetrie im Strahlenschutz erforderlichen Meß-
genauigkeit ist die Na¨herung y ≈ L zula¨ssig. Die Berechnung eines effektiven
Qualita¨tsfaktors Q¯ aus einem gemessenen Spektrum d(y) erfolgt dann in
Analogie zu Gl. 1.12,
Q¯ =
∫
Q(y) d(y) dy. (1.28)
Alternative Ansa¨tze zur Berechnung des effektiven Qualita¨tsfaktors Q¯ werden
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in [27] diskutiert.
Der TEPC hat als mikrodosimetrisches Meßgera¨t weite Verbreitung ge-
funden. Einer seiner wenigen Nachteile ist die Inhomogenita¨t seiner Dichte (s.
Abschnitt 1.4.2, S. 40). Aus diesem und anderen, praktischen Gru¨nden wa¨re
ein mikrodosimetrischer Festko¨rperdetektor wu¨nschenswert.[84] Bis jetzt exi-
stieren jedoch noch erhebliche Einschra¨nkungen bzgl. der Gewebea¨quivalenz,
der Miniaturisierung und der Detektion kleiner Ereignisse. Zum TEPC als
mikrodosimetrischen Detektor existiert deshalb noch keine Alternative.
Kapitel 2
Der Vielelement-TEPC
TEPCs wurden wegen ihrer hervorragenden Eigenschaften (s. Abschn. 1.4)
bereits fru¨h in der Dosimetrie eingesetzt, vorwiegend in Ortsdosimetern [1,
14, 13, 51, 59, 69, 68]. Die Verwendung in einem Personendosimeter verur-
sacht jedoch praktische Probleme, fu¨r deren Lo¨sung bis jetzt kaum u¨berzeu-
gende Ansa¨tze existierten. Die wichtigsten zu lo¨senden Aufgaben sind die
Verringerung der Masse und der Abmessungen eines hinreichend empfind-
lichen TEPCs, die Verbesserung der Langzeitstabilita¨t der Gasversta¨rkung,
die Vermeidung oder Verringerung der allen TEPCs eigenen Empfindlichkeit
gegenu¨ber Schall und Erschu¨tterungen (Mikrophonie) und die Miniaturisie-
rung der notwendigen elektronischen Komponenten, sowie die Verringerung
von deren Stromverbrauch.
Der klassische TEPC (s. Abschn. 1.4) ist spha¨risch (s. Abb. 1.7) oder
kreiszylindrisch, wobei La¨nge und Durchmesser ungefa¨hr gleich groß sind.
Wie beschrieben wird die Unabha¨ngigkeit der Gasversta¨rkung vom Ort der
prima¨ren Ionisation durch eine Helix oder field tubes erzielt. Ein erheblicher
praktischer Nachteil der Helix ist ihre geringe mechanische Steifheit. Sie ist
u¨berwiegend fu¨r die
”
Mikrophonie“ des Rossi-Counters verantwortlich. Jeder
Stoß und sogar Schall regt die Helix zu Schwingungen an. Die elektrostatische
Kapazita¨t zwischen Helix und Anode variiert bei jeder Auslenkung der He-
lix aus der Ruhelage. Da zwischen beiden eine (hohe) Spannung anliegt, hat
jede A¨nderung der Kapazita¨t auch einen Stromfluß zur Folge, der sich dem
Rauschen und den
”
echten“ Impulsen u¨berlagert. Die Folge ist, daß
”
echte“
Impulse in ihrer Ho¨he vera¨ndert werden und Rauschsignale u¨ber die untere
Detektionsschwelle (
”
lower level dicriminator“) der nachgeschalteten Elektro-
nik gehoben werden, wodurch Ionisationsereignisse und Dosis vorgeta¨uscht
werden.
Bereits in den 1980er-Jahren wurde von H. H. Rossi und Mitarbeitern
ein Vielelement-TEPC aus einer großen Anzahl gleicher kreiszylindrischer
Detektorelemente entwickelt.[61, 49] Er bestand aus einer sehr kompakten
ra¨umlichen Anordnung von 296 Zylindern mit einer Ho¨he und einem Durch-
messer von je 3.175mm. Die gesamte Kathodenfla¨che dieses Detektors und
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damit seine Empfindlichkeit waren hoch, vor allem im Verha¨ltnis zu den ge-
ringen Außenabmessungen. Dies sind wichtige Eigenschaften fu¨r den Einsatz
in einem Personendosimeter. Die Elongation e ≡ h/d = 1 resultiert in einer
schmalen Wegla¨ngenverteilung und garantiert zusammen mit der ra¨umlichen
Anordnung der Zylinder einen geringen Einfluß der Orientierung des Detek-
tors relativ zum Strahlungsfeld auf Spektren und Dosismeßwerte.
Acht u¨bereinanderliegende, 3.175mm dicke Platten aus leitfa¨higem ge-
webea¨quivalentem Kunststoff mit je 37 Bohrungen (in hexagonaler Anord-
nung, je 3.175mm Durchmesser) stellten die Kathoden dar. 37 Dra¨hte als
Anoden liefen durch jeweils acht u¨bereinanderliegende Einzelzylinder, die
durch du¨nne Mylarfolien voneinander getrennt waren. Da die Auflo¨sung des
Detektors in dieser einfachen Ausfu¨hrung relativ schlecht war, mußten an den
Enden der kurzen Zylinder, d. h. zwischen den Ebenen zusa¨tzliche (
”
field sha-
ping“) Elektroden mit einem einstellbaren Potential angebracht werden. Die
einfache Mylarfolie wurde durch ein Sandwich aus zwei Mylarfolien mit ei-
ner dazwischenliegenden du¨nnen Platte aus leitfa¨higem gewebea¨quivalentem
Kunststoff ersetzt. Nicht zuletzt dadurch wurde der Detektor konstruktiv
und herstellungstechnisch sehr aufwendig. Als Nachteil stellten sich auch die
insgesamt großen isolierenden Oberfla¨chen heraus, auf denen sich Ladungen
sammeln, die wiederum das elektrische Feld unkontrollierbar verformen.
2.1 Geometrie
Das im Folgenden vorgestellte neue Detektorkonzept zeichnet sich gerade
auch im Vergleich mit dem beschriebenen Vielelement-TEPC von H. H. Rossi
durch seinen konstruktiv und herstellungstechnisch einfachen Aufbau aus. Es
vermeidet insbesondere jegliche zusa¨tzliche
”
field shaping“ Elektroden und
isolierende Oberfla¨chen nahe am sensitiven Gasvolumen.
Die wichtigste konzeptionelle Besonderheit des am Strahlenbiologischen
Institut entwickelten TEPCs ist die große Elongation e ≡ h/d = 20 des
einzelnen Zylinders (s. Abbildung 2.1). Mehrere – beispielsweise 12, 24 oder
144 – der zylindrischen Detektorelemente werden zu einem Detektor zusam-
mengefaßt. Die gesamte Kathodenoberfla¨che wird dadurch sehr groß. Diese
Eigenschaft ist wichtig fu¨r den Einsatz im Strahlenschutz, wo sehr niedrige
Dosisleistungen zu messen sind.
10mm
Abbildung 2.1: Schematische isometrische Darstellung eines einzelnen De-
tektorelements des Vielelement-TEPCs.
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2.1.1 Wegla¨ngenverteilung
Die Wegla¨ngenverteilungen von Rotationsellpsoiden ko¨nnen analytisch be-
rechnet werden.[45] Ein vielleicht unerwartetes aber nicht unanschauliches
Ergebnis ist, daß lange du¨nne Ko¨rper (angena¨hert durch prolate Rotations-
ellipsoide) eine relativ schmale Wegla¨ngenverteilung aufweisen, in der Weg-
la¨ngen in der Gro¨ßenordnung des Durchmessers dominieren. Obwohl die Weg-
la¨ngenverteilung der Kugel bzw. des spha¨rischen Rossi-Counters die einfach-
ste Form und die geringste Breite hat, ist also ein du¨nner langer Detektor
nicht wesentlich ungu¨nstiger. Ein Zylinder großer Elongation e ≫ 1 entha¨lt
zwar Wegla¨ngen l mit d≪ l ≤ √d2 + h2, diese sind jedoch besonders selten.
In Abbildung 2.2 sind die Wegla¨ngenverteilungen c
µ
(l) bzgl. µ-Randomness
fu¨r drei Zylinder mit Elongation e = 0.5, e = 1 bzw. e = 20 und eine Ku-
gel dargestellt. Bei e = 20 sind große Wegla¨ngen l ≫ l¯ erkennbar a¨ußerst
unwahrscheinlich, die Verteilung wird durch einen Pol bei l = d = 1.025l¯
dominiert.
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Abbildung 2.2: Wegla¨ngenverteilungen c
µ
(l) von Kreiszylindern mit Elon-
gation e = 0.5, e = 1.0 bzw. e = 20 und einer Kugel mit der mittleren
Wegla¨nge l¯. Links ist ein Ausschnitt bei kleinen Wegla¨ngen linear dargestellt,
rechts die gesamten Wegla¨ngenverteilungen in halblogarithmischer Darstel-
lung und fla¨chentreu bzgl. lc
µ
(l) (vgl. Abb. 1.4). (Berechnung nach [43, 56])
µ-Randomness ist exakt nur dann gegeben, wenn das Strahlungsfeld (ins-
besondere das sekunda¨re) im Detektor homogen und isotrop ist. Dies ist in
einem nicht kugelsymmetrischen Detektor nicht einmal in einem isotropen
prima¨ren Strahlungsfeld der Fall. Vielmehr wird das Strahlungsfeld in ei-
nem realen Detektor in einem realen prima¨ren Strahlungsfeld immer mehr
oder weniger anisotrop sein. Zum Beispiel resultiert die Korrelation zwischen
der Richtung eines prima¨ren Neutronenfeldes und der Richtungsverteilung
der Ru¨ckstoßprotonen im Detektor aus der Kinematik des elastischen Stoßes
und der Geometrie des Detektors. Bei zentralem Stoß erha¨lt das Proton die
gesamte Energie des Neutrons, je gro¨ßer der Stoßwinkel ist, desto kleiner ist
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der Energietransfer (s. Gl. 1.24).
Die Abha¨ngigkeit des gemessenen mikrodosimetrischen Spektrums eines
bestimmten Strahlungsfeldes von der Orientierung des anisotropen Detektors
relativ zu dem (i. allg. anisotropen) Strahlungsfeld wird fu¨r mo¨glichst ideale
mikrodosimetrische Messungen nicht in Kauf genommen. Fu¨r diese Zwecke
sind spha¨rische oder kurze (d ≈ h) zylindrische Detektoren verfu¨gbar. Im
Falle eines Personendosimeters fu¨r den Strahlenschutz liegen die Priorita¨ten
anders. Vor dem Hintergrund der in Abschnitt 1.4 geschilderten allgemeinen
Vorteile des Prinzips des TEPC und der eingangs dieses Kapitels dargeleg-
ten spezifischen Vorteile der neuen Bauweise sind die Folgen der anisotropen
Geometrie in viel ho¨herem Maße tolerabel. Außerdem hat das vom Perso-
nendosimeter gemessene mikrodosimetrische Spektrum an sich nur eine un-
tergeordnete Bedeutung, entscheidend ist der aus dem Spektrum berechnete
Dosis-Meßwert (s. u., Glngen. 2.7, 2.8). Dieser wird aber nicht allein durch
die Form des Spektrums bestimmt, sondern auch von der absoluten Anzahl
der registrierten Ereignisse, die ebenfalls eine Funktion der relativen Orien-
tierung des Detektors ist.
Eine quantitative experimentelle Untersuchung der Winkelabha¨ngigkeit
des Ansprechvermo¨gens wird in Abschnitt 4.2 vorgenommen.
2.1.2 Elektrisches Feld und Gasversta¨rkung
Bei idealer Zylindersymmetrie sind die A¨quipotentialfla¨chen zwischen Katho-
de und Anode ebenfalls zylindrisch. Wenn die Lage der Anode die z-Achse
definiert, sind das elektrische Feld und die Gasversta¨rkung unabha¨ngig von
der z-Koordinate. Dies ist in sehr guter Na¨herung nahe der Mitte jedes De-
tektorelements, also weit entfernt von den Enden von Kathode und Anode,
gegeben.
Insbesondere die Enden der Kathode brechen die Zylindersymmetrie des
einzelnen Detektorelements. An den Enden weiten sich die A¨quipotentialfla¨-
chen trompetenfo¨rmig, und das elektrische Feld an der Anode ist geringer
als in der Mitte des Detektorelements. Sekunda¨rionisationen beginnen des-
halb bei einem Potential, das dem der Anode na¨her liegt als in der Mitte
des Detektorelements. Folglich nimmt die Gasversta¨rkung nahe den Enden
ab. Die Gasversta¨rkung ist somit nicht fu¨r alle Ionisationsereignisse, die in
dem Detektorelement stattfinden, gleich, sondern von deren Ort abha¨ngig.
Dies hat eine leichte Verschmierung eines mit dem Detektorelement erfassten
Einzelereignis-Spektrums zur Folge.
Aufgrund der großen Elongation der Detektorelemente wurde von vorn-
herein davon ausgegangen, daß dieser Einfluß der Enden auf das Einzelereig-
nis-Spektrum gering ist, insbesondere geringer als der Einfluß der Wegla¨ngen-
verteilung. Hinzu kommt, daß der Vielelement-TEPC nie fu¨r die Erzeugung
idealer mikrodosimetrischer Spektren vorgesehen war, sondern fu¨r die Dosi-
metrie. Fu¨r diesen Zweck aber spielt das mikrodosimetrische Spektrum an
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sich eine untergeordnete Rolle. Daru¨ber hinaus ist festzustellen, daß auch in
einem herko¨mmlichen spha¨rischen oder kurzen kreiszylindrischen Detektor
eine Unabha¨ngigkeit der Gasversta¨rkung vom Ort der Prima¨rionisation nur
na¨herungsweise erzielbar ist. Aus diesen Gru¨nden wurde auf eine genauere
theoretische Untersuchung verzichtet.
Eine summarische Aussage u¨ber den Einfluß der Abweichung der Wegla¨n-
genverteilung von derjenigen der Kugel und u¨ber den Einfluß der Enden auf
die Gasversta¨rkung kann aus Messungen abgeleitet werden, die in Abschnitt
3.1.3 gezeigt und diskutiert werden.
2.1.3 Exzentrizita¨t der Anode
Die geringen Abmessungen des TEPC des SBI bedingen erho¨hte Anforde-
rungen an die mechanische Pra¨zision. Davon sind sowohl die Oberfla¨chen der
Elektroden (s. a. Abschn. 2.2.2) als auch die Positionierung der Anode rela-
tiv zur Kathode betroffen. Die Position der Anode beeinflußt das elektrische
Feld und damit die Gasversta¨rkung. Dies wurde bereits in einem fru¨hen Ent-
wicklungsstadium des Detektors theoretisch und experimentell untersucht.[4]
In Abb. 2.3 sind die theoretischen und die experimentellen Ergebnisse dar-
gestellt. Es ist erkennbar, daß eine kleine Exzentrizita¨t r/RK die Gasversta¨r-
kung nur wenig beeinflußt. Fu¨r r/RKathode ≤ 0.1 wird die Gasversta¨rkung um
weniger als 5% beeinflußt. Beim gegebenen Kathodenradius RK = 1.5mm
muß die Anode also mit einer Pra¨zision von 0.15mm zentrisch montiert wer-
den. Diese Anforderung wird von einer feinmechanischen Werkstatt ohne
weiteres erfu¨llt.
2.2 Besondere konstruktive Merkmale
Aus der Geometrie und den kleinen Abmessungen des TEPC des SBI, aber
auch aus seinen mo¨glichen Einsatzfeldern folgen einige besondere Konstruk-
tionsmerkmale, die von denen herko¨mmlicher TEPCs [66] abweichen und
deshalb im Folgenden kurz erkla¨rt werden.
2.2.1 Modularer Aufbau
Die Kathode des Detektors wird aus leitfa¨higem und weichteilgewebea¨qui-
valentem Kunststoff A150 (s. Abschn. 1.4.1) hergestellt. Dessen elektrische
Leitfa¨higkeit beruht auf dem enthaltenen, feinverteilten Graphit. Leider ist
diese Eigenschaft empfindlich von der Verarbeitung des Materials abha¨ngig.
Spanabhebend bearbeitete Oberfla¨chen (gefra¨st, gedreht, gebohrt) weisen oft
eine stark verringerte Leitfa¨higkeit auf1. Befriedigende Ergebnisse sind nur
mit extrem scharfen Werkzeugen und hohem Zeitaufwand erzielbar. Neben
1Erfahrung der Werkstatt des Strahlenbiologischen Instituts.
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Abbildung 2.3: Gasversta¨rkung M als Funktion der Exzentrizita¨t r/R0
der Anode. Die durchgezogenen Linien stellen die (analytisch) berechneten
Funktionen auf den beiden extremen Radien dar. Die Dreiecke und die Punk-
te stellen empirische Werte der Gasversta¨rkung dar, die aus Maxima bzw.
Mittelwerten von Spektren gewonnen wurden. Die gestrichelten horizontalen
Linien liegen bei M/M0 = 0.95 bzw. M/M0 = 1.05. (Aus [4].)
der Oberfla¨chenleitfa¨higkeit ist auch die Erzeugung kleiner Spa¨ne kritisch,
die durch das Werkzeug in die relativ weiche Oberfla¨che des A150 gedru¨ckt
werden und sich spa¨ter teilweise ablo¨sen und abstehen ko¨nnen. Außerdem
erfordert die Herstellung einer gro¨ßeren Anzahl von Kathoden (in Kleinse-
rie) einen einfachen und zuverla¨ssigen Prozess. Unter diesen Aspekten sind
spanabhebende Verfahren zur Bearbeitung innerer Oberfla¨chen des Detektors
ungeeignet.
Fu¨r die Kathoden wurde ein modularer Aufbau aus einem Stapel gleicher,
gegossener Bauteile gewa¨hlt. Das einzelne, plattenfo¨rmige Gußteil entha¨lt auf
Ober- und Unterseite jeweils zwo¨lf parallel laufende Nuten mit halbkreisfo¨r-
migem Querschnitt. In einem Stapel dieser Kathodenmodule entstehen so
zwischen je zwei Modulen die gewu¨nschten kreiszylindrischen Hohlra¨ume.
Ein bedeutender Vorteil der modularen Konstruktion liegt in der Flexibi-
lita¨t der Dimensionierung des Detektors. Aus nahezu beliebig großen Stapeln
von Kathodenmodulen ko¨nnen Detektoren fu¨r verschiedene Anwendungen
gebaut werden. Im Gegensatz zu ebenfalls denkbaren einteilig hergestellten
Kathoden sind in der beschriebenen Variante alle Oberfla¨chen einer direkten
(optischen) Kontrolle zuga¨nglich. Die Fertigstellung der einzelnen Detektor-
elemente wird dadurch erleichtert, daß die Anodendra¨hte in den erwa¨hnten
Nuten eines Kathodenmoduls gespannt werden ko¨nnen bevor dann ein wei-
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teres Kathodenmodul aufgesetzt wird.
2.2.2 Herstellung der Kathode
Das bevorzugte Verfahren zur Herstellung von Kathoden fu¨r TEPCs ist der
Druckguß. Das A150-Granulat wird in der Gußform bis zum Schmelzpunkt
(ca. 160) erhitzt, danach wird die Form geschlossen und der Kunststoff
einem Druck von 7MPa . . . 15MPa (70 bar . . . 150 bar) ausgesetzt. Obwohl
in der Literatur Werte bis 1500 bar empfohlen werden [66], hat sich die-
ser Druck als geeignet erwiesen. Die Form besteht aus zwei gegeneinander
beweglichen Teilen, zwischen denen ein Hohlraum liegt, dessen Gestalt der
des zu erstellenden Gußteiles entspricht. Die Geometrie der Form und hoch-
genaue Passungen gewa¨hrleisten, daß kein flu¨ssiger Kunststoff austritt und
gleichzeitig eine geringe relative Beweglichkeit der Teile der Form erhalten
bleibt. Federn dru¨cken wa¨hrend des Abku¨hlens und der damit verbundenen
Schrumpfung des Kunststoffs die beiden Teile der Form weiter zusammen, so
daß der Druck im Kunststoff weitgehend aufrechterhalten wird.
Der gesamte Gußvorgang dauert mehrere Stunden, so daß pro Tag mit
einer Gußform ca. ein bis zwei Gußteile hergestellt werden ko¨nnen. Der Ar-
beitsaufwand betra¨gt dabei weniger als eine Arbeitsstunde pro Gußteil.
2.2.3 Anode und ihre Befestigung
Als Anode wird vergoldeter Wolfram-Draht mit einem Durchmesser von
20µm verwendet. Die du¨nne Goldauflage hat den Vorteil eine glatte Ober-
fla¨che aufzuweisen und die Polymerisation des gewebea¨quivalenten Gases auf
der Anode zu verringern.[66, S. 367] Dadurch verbessert sie die Stabilita¨t der
Gasversta¨rkung.
Um Kriechstro¨me zwischen Kathode und Anode zu unterbinden, ist eine
sogenannte Schutzelektrode (engl.:
”
guard electrode“) vorgesehen. Diese ist
so angeordnet, daß jeder mo¨gliche Strompfad zwischen der Kathode und der
Anode u¨ber diese Schutzelektrode fu¨hrt. Die Schutzelektrode liegt auf dem
gleichen elektrischen Potential wie die Anode, ist jedoch von dieser elektrisch
isoliert. Ein Kriechstrom kann deshalb von der Kathode nur zur Schutzelek-
trode und nicht zur Anode fließen.
Die Anode muß mit einer Pra¨zision von ca. 0.1mm auf der Zylinderachse
liegen und gegenu¨ber Kathode und Geha¨use elektrisch isoliert sein. Diese pra¨-
zise Fu¨hrung wird durch zwei geerdete Aluminiumplatten gewa¨hrleistet, die
den Enden der Kathoden in einem Abstand von ca. 3mm gegenu¨berliegen,
und die gleichzeitig die Funktion der Schutzelektrode erfu¨llen. In diese Alu-
miniumplatten sind kleine Rubine (industrielle Uhrsteine oder Ziehdu¨sen)
mit zentrischer Bohrung (70µm oder 100µm) eingesetzt. Die Anodendra¨hte
werden durch diese Bohrungen hindurchgefu¨hrt und jeweils auf der der Ka-
thode abgewandten Seite mit (nichtleitendem) Klebstoff fixiert (s. Abb. 2.4).
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An einem Ende der Kathode werden alle Anodendra¨hte auf eine elektrische
Sammelschiene weitergefu¨hrt.
Anode
Kathode
Rubin
Kleb-
stoff
Sammel-
schiene
Vorversta¨rker HochspannungMasse
(Geha¨use)
Alu-
Platte
Abbildung 2.4: Halterung einer Anode im Querschnitt. Die Anode ist durch
eine Bohrung (70µm) eines Rubins gefu¨hrt, mittels eines Klebstoffes daran
befestigt, und auf eine elektrische Signalsammelschiene weitergefu¨hrt. Am
anderen Ende ist die Anode auf die gleiche Weise befestigt, jedoch nicht auf
eine Sammelschiene weitergefu¨hrt.
2.3 Baureihen
Entsprechend den beiden mo¨glichen Einsatzgebieten in Personen- und Orts-
dosimetern wurden zwei Detektorbaureihen entwickelt. Das modulare Kon-
zept la¨ßt natu¨rlich auch viele weitere denkbare Varianten zu.
2.3.1
”
tepc24“ fu¨r ein Personendosimeter
Fu¨r den Einbau in einem Personendosimeter ist ein Detektor mit 24 Zylindern
in zwei Ebenen vorgesehen (
”
tepc24“, s. Abb. 2.5; innerhalb der Baureihe
wurden die Detektoren duchnummeriert: tepc24.1, tepc24.2, . . . ). In Tabel-
le 2.1 sind die Maße der ersten Prototypen zusammengefaßt. Die gesamte
Kathodenfla¨che betra¨gt 136 cm2 und entspricht damit der eines spha¨rischen
Detektors von 6.6 cm Durchmesser (ca. 2.5”). Das Geha¨use eines spha¨rischen
Detektors mit diesem Durchmesser ha¨tte einen Außendurchmesser von min-
destens 8 cm und wa¨re damit fu¨r ein Personendosimeter, das am Ko¨rper
getragen wird und dabei nicht sto¨ren soll, schlecht geeignet.
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20mm
Abbildung 2.5: Axonometrische Darstellung des
”
tepc24.x“ mit 24 Zylin-
dern in zwei Ebenen a` 12 Zylindern. Detektor (mitte), Geha¨use (unten) und
Deckel (oben) sind lateral ausgerichtet und vertikal verschoben sowie teilwei-
se aufgebrochen dargestellt.
Um eine mo¨glichst geringe Masse und kleine Außenabmessungen zu er-
zielen wurden mehrere konstruktive Maßnahmen ergriffen:
 Auf eine feste mechanische Verbindung der drei Kathoden-Module wird
verzichtet. Sie sind nur in den beiden Richtungen senkrecht zu den
Zylinderachsen durch Formschluß gefu¨hrt und werden in La¨ngsrichtung
erst durch den Druck des Geha¨uses fixiert.
 100µm starke Hostaphanfolien isolieren die Kathode elektrisch gegen-
u¨ber dem Geha¨use. Verletzungen der Folie sind dabei zu vermeiden.
 Die beiden Teile des Geha¨uses werden nach dem Einsetzen des De-
tektors miteinander verklebt. Um die Klebefla¨che zu vergro¨ßern greift
eine umlaufende Feder des Deckels in eine Nut des Geha¨useunterteils.
Die Nut wird vor Aufsetzen des Deckels mit dem Klebstoff
”
Torr Se-
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Detektor:
Durchmesser Kathode dK 3.0mm
Durchmesser Anode dA 20µm
La¨nge h 60mm
Anzahl der Elemente 24 in zwei Ebenen
Abstand der Zylinderachsen 4.5mm
Gesamtoberfla¨che Kathode 136 cm2
Gesamtvolumen der Zylinder 10.2 cm3
Kathodenmaterial A 150, 32 g
Anodenmaterial Wolfram, vergoldet
Geha¨use:
La¨nge 95mm
Breite 70mm
Ho¨he 15mm
Wandsta¨rke Deckel/Boden 1mm
Wandsta¨rke Rahmen, effektiv 4.5mm
Material Aluminium, 96 g
Gesamtmasse ca. 144 g
Tabelle 2.1: Maße und Materialien des ersten Prototypen eines TEPC fu¨r
den Einsatz in einem Personendosimeter (
”
tepc24.x“).
al“2 gefu¨llt. Der pasto¨se Klebstoff benetzt die gereinigten Aluminium-
Oberfla¨chen und bildet eine sehr zuverla¨ssige und gasdichte Klebever-
bindung aus. Da im Inneren des Geha¨uses Unterdruck herrscht, und
der Deckel fast vollfla¨chig durch den Kathodenko¨rper abgestu¨tzt wird,
ist die Klebenaht kaum mechanisch belastet.
Die drei Kathoden-Module und die Hostaphanfolien zwischen diesen
und dem Geha¨use u¨ben aufgrund ihrer Elastizita¨t eine abhebende Kraft
auf den Geha¨usedeckel aus. Um eine entsprechende Belastung der Kle-
benaht zu vermeiden, ist sicherzustellen, daß innerhalb des Geha¨uses
immer Unterdruck herrscht.
 Als Ventil findet eine Kugel Verwendung, die durch eine Feder von
der Geha¨useinnenseite aus gegen einen O-Ring gedru¨ckt wird und so
eine kleine O¨ffnung des Geha¨uses verschließt. Das Ventil wird geo¨ff-
net, indem ein Stift durch diese O¨ffnung hindurch die Kugel vom O-
Ring abhebt. Zum Gaswechsel des Detektors wird ein Adapter von
außen gasdicht am Detektorgeha¨use angeflanscht. Der Adapter entha¨lt
den genannten Stift, der, durch einen Metallfaltenbalg abgedichtet, von
2Varian Vacuum Technologies, 121 Hartwell Avenue, Lexington, MA 02421 USA
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außen verschoben werden kann, um das Ventil zu o¨ffnen. U¨ber einen
”
Kleinflansch DF16“ wird der Adapter mit dem Gassystem verbunden.
2.3.2
”
tepc144“ fu¨r ein Ortsdosimeter
Fu¨r die Anwendung in einem Ortsdosimeter ist ein Detektor mit 144 Zylin-
dern in zwo¨lf Ebenen vorgesehen (
”
tepc144.1“), der in Abb. 2.6 dargestellt
ist. Im Gegensatz zum miniaturisierten Detektor tepc24 wurde der große
Detektor ohne Ru¨cksicht auf eine Miniaturisierung entworfen und gebaut.
Das kreiszylindrische zweiteilige Geha¨use ist durch einen O-Ring abgedichtet
und verschraubt. Die hochspannungsfu¨hrende Kathode ist gegenu¨ber dem
Geha¨use durch ausreichend große Absta¨nde (>1 cm) isoliert.
Anoden-
ko¨rper
Schutz-
elektrode
Sammel-
schiene
Abbildung 2.6: Schematische axonometrische Darstellung des
”
tepc144.1“
mit 144 Zylindern in zwo¨lf Ebenen a` 12 Zylindern (ohne Geha¨use). Die Ver-
bindung mit der Sammelschiene ist nur fu¨r die Anodendra¨hte der obersten
beiden Ebenen dargestellt.
Um den Einfluß der ra¨umlichen Orientierung des Detektors relativ zum
Feld zu verringern, wurden bei einer Variante (
”
tepc144.2“) zwei Gruppen
von je sechs Ebenen um 90°gegeneinander gedreht. Jeder Stapel aus sieben
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Kathoden-Modulen wird durch je vier Schrauben und zwei Aluminiumrah-
men zu einer Einheit verbunden.
2.4 Langzeitstabilita¨t der Gasversta¨rkung
Die Gasversta¨rkung eines Proportionalza¨hlers ist empfindlich von der Zu-
sammensetzung des Gases und seinem Druck abha¨ngig. Vor allem elektro-
negativen Moleku¨len wie Sauerstoff oder Wasser wird die Rolle von Elektro-
nenfa¨ngern zugeschrieben [73]. Verunreinigungen ko¨nnen von außen durch
das Geha¨use ins Gas gelangen oder sich von Oberfla¨chen ablo¨sen, an denen
sie adsorbiert waren. In gewebea¨quivalenten Proportionalza¨hlern ist die er-
giebigste Quelle von Verunreinigungen der Kathodenko¨rper aus A150. Als
Kunststoff und besonders aufgrund seiner heterogenen Zusammensetzung la-
gert A 150 Gasmoleku¨le nicht nur an der Oberfla¨che an, sondern auch in
oberfla¨chennahe Schichten ein. Eine weitere Quelle verschiedenster Moleku¨-
le ko¨nnen Klebstoffe sein, die deshalb sparsam einzusetzen und mo¨glichst
vollsta¨ndig auszuha¨rten sind. Die klassische Methode zur Vermeidung von
”
Ausgasen“ wa¨hrend des Betriebs, das vorherige
”
Ausheizen“ unter Vakuum
und bei hohen Temperaturen ist nicht anwendbar, da A150 ab etwa 60
weich wird.
Durch kontinuierliche Spu¨lung des TEPC mit Gas wa¨hrend des Betriebs
kann die Konzentration der Verunreinigungen im Gas gering gehalten wer-
den. Da alle TEPCs bei Gasdru¨cken unterhalb einer Atmospha¨re arbeiten,
ist dazu neben der Regelung von Gasdruck und -fluß auch eine Grobvakuum-
Pumpe im Ru¨cklauf no¨tig. Die am SBI verwendete Apparatur ist in Abbil-
dung 2.7 schematisch dargestellt. Im Vorlauf des Detektors wird mittels ei-
nes Gasflußmeßgera¨tes, eines nicht dargestellten PID-Reglers und eines elek-
tromagnetisch angetriebenen Ventils der Gasfluß geregelt, analog wird im
Ru¨cklauf des Detektors der Gasdruck geregelt. Eine (Grob-)Vakuumpumpe
erzeugt den erforderlichen Unterdruck. Fu¨r die Kalibrierung mit 37Ar wird
ein zusa¨tzliches Gefa¨ß (mit Absperrventil und Druckmeßgera¨t) in das System
eingesetzt. in dem die Ar-Ampulle zerbrochen und anschließend das Argon
mit dem TE-Gas gemischt wird. Offensichtlicher Nachteil dieser Methode
und der verwendeten Apparatur ist der erho¨hte Aufwand beim Transport3
und bei Vorbereitung und Durchfu¨hrung von Messungen.
Wenn der Detektor la¨ngere Zeit gespu¨lt und nicht mehr geo¨ffnet oder
anderweitig belu¨ftet wurde, kann er auch im geschlossenen Zustand, d. h.
ohne Gasfluß betrieben werden. Fu¨r den Einsatz in einem Personendosime-
ter kommt ausschließlich ein geschlossener TEPC in Frage. Die Stabilita¨t
der Gasversta¨rkung ist dabei besonders wichtig. Einerseits ist der Austausch
3Die neu aufgebaute, sehr kompakte Gasapparatur des SBI wiegt mit Membranpumpe
ca. 25 kg. Dazu kommt eine Druckgasflasche mit einer Masse von mindestens 19 kg.
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Druckgasflasche mit TE-Gas
Druck-
reduzierer
Apparatur fu¨r
37Ar-Ampulle
Gasflußregelung
mit Bypass
TEPC
Druckregelung
mit Bypass
Vakuumpumpe
Abbildung 2.7: Apparatur zur Gasversorgung eines TEPC (siehe Text).
des TE-Gases des Detektors mit logistischem Aufwand, Kosten und Ausfall-
zeit verbunden, die die Betriebskosten erho¨hen und die Wirtschaftlichkeit
verschlechtern. Andererseits ist die Kontrolle der Gasversta¨rkung nicht ohne
weiteres mo¨glich, da keine interne Kalibrierquelle vorgesehen ist.
Der miniaturisierte TEPC
”
tepc24“ entha¨lt nur im Ventil einen Perbunan-
Dichtring (
”
5mmÖ1.6mm“). Die Dichtfla¨chen sind die polierte Oberfla¨che
einer geha¨rteten Stahlkugel und eine gefra¨ste kreisfo¨rmige Fla¨che in Alumi-
nium.
Eine wichtige Maßnahme zur Vermeidung von Verunreinigungen ist die
gru¨ndliche Reinigung aller Bauteile des Detektors vor dem Zusammenbau
mit einem Labor-Neutralreiniger oder Azeton. Die gereinigten Teile werden
ausschließlich mit (ungepuderten) Handschuhen und gereinigtem Werkzeug
gehandhabt. Um die Ablagerung von Staub – besonders auf den Oberfla¨chen
der Elektroden – zu vermeiden, erfolgt der Zusammenbau in einer
”
Flow-
box“4.
Klebstoffe werden a¨ußerst sparsam eingesetzt und mo¨glichst vollsta¨ndig
ausgeha¨rtet. Dies gilt insbesondere fu¨r einen lichtha¨rtenden Klebstoff, der aus
Gru¨nden der Zeito¨konomie fu¨r die Befestigung der Anodendra¨hte verwen-
det wird. Der Einsatz des Vakuum-Klebstoffs
”
Torr Seal“ ist wegen seiner
4Mit staubarmer (gefilterter) Luft gespu¨lter Arbeitsplatz.
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hervorragenden, fu¨r Hochvakuum-Anwendungen optimierten Eigenschaften
vo¨llig unkritisch.
Nach dem Zusammenbau des Detektors mu¨ssen die auf allen Oberfla¨chen
adsorbierten, in den Oxidschichten der Aluminiumbauteile und in den Kunst-
stoffschichten eingelagerten elektronegativen Moleku¨le (Sauerstoff, Wasser,
etc.) entfernt werden. Die bloße Evakuierung erscheint dazu, vor allem an-
gesichts der kleinen Querschnitte in Detektor und Ventil, ungeeignet. Statt-
dessen wird der Detektor ca. zwei Wochen lang alle zehn Minuten einem
Gaswechsel unterzogen. Dazu wird die Druckregelung der in Abb. 2.7 gezeig-
ten Apparatur durch einen Computer gesteuert. Die Verunreinigungen im
Detektor werden auf diese Weise weitgehend durch Moleku¨le des TE-Gases
verdra¨ngt.
Die Meßdaten zur Stabilita¨t der Gasversta¨rkung werden in Abschnitt 3.2
dargestellt.
2.5 Meßtechnik
2.5.1 Beschaltung des Detektors
Die Hochspannung zwischen Kathode und Anode eines TEPC hat empfind-
lichen Einfluß auf die Gasversta¨rkung. Letztere ha¨ngt ferner von geometri-
schen Parametern des Detektors sowie vom Gas, seiner Zusammensetzung
und Dichte ab. Die Hochspannung wird im Bereich weniger hundert bis u¨ber
tausend Volt so gewa¨hlt, daß die Gasversta¨rkung typischerweise Werte zwi-
schen 102 und 104 annimmt.
Aufgrund der Hochspannung treten entlang allen potentiellen Strompfaden
zwischen Anode und Kathode mit nicht verschwindender Leitfa¨higkeit Kriech-
stro¨me auf. Ein Stromfluß durch das Volumen eines Isolators kann gewo¨hn-
lich ausgeschlossen werden. Potentielle Strompfade fu¨hren jedoch u¨ber Ober-
fla¨chen von Isolatoren, sobald auf diesen Niederschla¨ge mit nicht verschwin-
dender Leitfa¨higkeit vorliegen. Solche Niederschla¨ge oder Filme ko¨nnen bei
der Herstellung des Detektors oder wa¨hrend seines Betriebs auf verschiedene
Weise entstehen und sind nicht vollsta¨ndig vermeidbar.
Wegen der Verwendung hochempfindlicher Vorversta¨rker ko¨nnen aber
selbst kleinste Kriechstro¨me Messungen beeintra¨chtigen. Um dies zu ver-
meiden sind die in Abb. 2.4 dargestellten Aluminiumplatten als Schutz-
Elektroden bzw.
”
guard“-Elektroden so angeordnet, daß jeder potentielle
Strompfad zwischen Anode und Kathode u¨ber eine solche Aluminiumplatte
fu¨hrt. Die Aluminiumplatten weisen das gleiche Potential auf wie die Anode,
sind gegenu¨ber dieser jedoch isoliert. Die Kriechstro¨me ko¨nnen deshalb die
Anode nicht erreichen.
In Abb. 2.8 sind verschiedene mo¨gliche Beschaltungen eines Proportio-
nalza¨hlers PC gezeigt. Bei der in Abb. 2.8.a dargestellten herko¨mmlichen
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Beschaltung liegt die Kathode K an Masse, die durch das Geha¨use G bzw.
die Außenleiter der Koaxialkabel definiert ist. An der Anode A liegt u¨ber
einen hochohmigen Widerstand und einen Tiefpaß RC (mehrere RC-Glieder
in Serie) eine positive Hochspannung an, die durch eine Hochspannungsquelle
HV erzeugt wird. Ein ladungsempfindlicher Vorversta¨rker PA mit einer ex-
trem hochohmigen FET-Eingangsstufe ist u¨ber einen hochspannungsfesten
Koppelkondensator C kapazitiv mit der Anode verbunden.
KKKK AAAA
PCPCPCPC
CCC
RRRR
RCRC
RCRCRCRC
PAPAPAPA
HVHV
HV
HV MAMAMAMA
a b c d
Abbildung 2.8: Beschaltung eines TEPC (s. Text). PC Proportionalza¨hler;
A Anode; K Kathode; HV Hochspannungserzeugung; MA Hauptversta¨rker;
PA Vorversta¨rker; C Koppelkondensator; RC RC-Glieder; R Arbeitswider-
stand.
Ka¨ufliche Vorversta¨rker integrieren die eigentliche Vorversta¨rker-Elektro-
nik (PA), den (Keramik-)Koppelkondensator C und den Tiefpaß RC in einem
Geha¨use (s. Abb. 2.8.a). Diese Vorversta¨rker werden u¨ber ein kurzes, hoch-
spannungsfestes Koaxialkabel mit dem Detektor verbunden. Die sehr kleinen
elektrischen Signale des Detektors werden so optimal gegen die U¨berlagerung
und Verfa¨lschung durch Einkopplungen aus elektromagnetischen Feldern ge-
schu¨tzt.
Fu¨r die Vielelement-TEPCs wurde eine andere Beschaltung gewa¨hlt, die
in Abb. 2.8.b dargestellt ist. Die Anode liegt u¨ber die Widersta¨nde der im
Vorversta¨rker integrierten RC-Glieder an Masse, an die Kathode wird ei-
ne negative Hochspannung angelegt. Aus dieser Beschaltung ergeben sich
konstruktive Vorteile, da die Schutzelektroden geerdet sind und nur ein Bau-
teil, na¨mlich der relativ große und handliche Kathodenko¨rper Hochspannung
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fu¨hrt und isoliert werden muß. Die Miniaturisierung des Detektors wird da-
durch deutlich erleichtert. Bei den Detektoren
”
tepc24“ dient zur Isolati-
on der Kathode gegenu¨ber dem Geha¨use lediglich eine dazwischen liegende,
100µm dicke Hostaphan-Folie.
Ein Nachteil der gewa¨hlten Beschaltung wird in Abb. 2.8.b deutlich. Fu¨r
die Zufu¨hrung der Hochspannung zum Detektor und fu¨r die Verbindung der
Anode mit dem Vorversta¨rker sind zwei Leitungen no¨tig. Dadurch entsteht
bei Verwendung herko¨mmlicher Laborelektronik und des in Abb. 2.8.a ge-
zeigten Vorversta¨rkers eine
”
Erdschleife“, d. h. eine geschlossene Schleife
Hochspannungserzeugung — Detektor — Vorversta¨rker — Hauptversta¨rker
— Hochspannungserzeugung. Diese Schleife wirkt als Antenne fu¨r elektroma-
gnetische Wechselfelder. Zwar fließen die induzierten Wechselstro¨me zuna¨chst
in der Abschirmung der Koaxialkabel bzw. der Geha¨use, deren ohmscher Wi-
derstand erzeugt aber automatisch auch Potentialdifferenzen, die wiederum
kapazitiv auf die Innenleiter u¨bertragen werden. Dies wirkt sich besonders
auf der Eingangsseite des hochempfindlichen Vorversta¨rkers gravierend aus.
Die beschriebenen Einkopplungen sind schwa¨cher, wenn die Schleife klein
gehalten wird. Dazu ko¨nnen Hauptversta¨rker und Hochspannungsversorgung
in unmittelbarer Na¨he des Detektors aufgestellt werden, d. h. bei Experimen-
ten an Strahlungsquellen innerhalb des Bestrahlungsraums. Der Ablauf von
Messungen wird dadurch deutlich erschwert, eine unmittelbare Kontrolle des
Detektors wa¨hrend des Experiments ist nicht mo¨glich.
Ferner kann die Erdschleife am Vorversta¨rker bzw. am Tiefpaß in der
Hochspannungszufu¨hrung kurzgeschlossen werden (in Abb. 2.8.b punktiert
dargestellt). In der Abschirmung der Schleife Hochspannungsquelle — Tief-
paß — Vorversta¨rker — Hauptversta¨rker — Hochspannungsquelle induzierte
Stro¨me werden so (zumindest im Grenzfall eines idealen Kurzschlusses) von
der hochempfindlichen Signalstrecke Detektor — Vorversta¨rker ferngehalten;
in diesem fließen nur noch die in der kleinen Schleife Tiefpaß — Detektor —
Vorversta¨rker — Tiefpaß selbst induzierten Stro¨me.
Eine weitere Verbesserung wurde erreicht, indem eine kleine Hochspan-
nungsquelle (basierend auf einem Bauteil von Hamamatsu) direkt mit dem
Detektor verbunden wurde, deren Versorgungsspannung dem Vorversta¨rker
entnommen wurde (Abb. 2.8.c). Dadurch entfa¨llt der gro¨ßere Teil der Erd-
schleife (u¨ber den Hauptversta¨rker). Bei den meisten Messungen war es zu-
sa¨tzlich erforderlich Detektor, Vorversta¨rker und Hochspannungsversorgung
gemeinsam durch Umwickeln mit Aluminiumfolie abzuschirmen.
Durch Verwendung einer triaxialen Anordnung der Leitungen von Signal
(Anode—Vorversta¨rker), Hochspannung (Tiefpaß—Kathode) und Abschir-
mung wird die Schleife ganz vermieden (Abb. 2.8.d). Diese Anordnung wurde
bis jetzt nicht realisiert, weil sie einen Umbau eines Vorversta¨rkers erforder-
lich macht, der auch anderweitig verwendbar sein soll, und vor allem da eine
entsprechende Gestaltung der Detektoren
”
tepc24“ hinsichtlich Miniaturisie-
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rung und Verwendung derselben in dem erwa¨hnten Personendosimeter eher
nachteilig gewesen wa¨re.
Bei dem Personendosimeter sind Detektor, Vorversta¨rker und Tiefpaß in
einer einfach zusammenha¨ngenden, dickwandigen Abschirmung (Aluminium-
geha¨use) angeordnet und innerhalb dieser unmittelbar benachbart angeord-
net. Die beschriebene Problematik einer Bildung einer Erdschleife und einer
resultierenden Einkopplung von Sto¨rsignalen entfa¨llt damit.
2.5.2 Signalverarbeitung
Mikrodosimetrische Spektren umfassen oft vier bis fu¨nf Dekaden. Um bei
Verwendung eines einzelnen Analog-Digital-Konverters (
”
ADC“) auch am
unteren Ende des Spektrums eine minimalen relativen Energieauflo¨sung von
10% zu erhalten wa¨re ein ADC mit 105. . . 106 Kana¨len erforderlich. Stattdes-
sen werden drei (von anderen Labors bis zu vier) parallel geschaltete Haupt-
versta¨rker mit je einem nachgeschalteten ADC verwendet. Das Signal des
Vorversta¨rkers wird in den drei parallelen Signalpfaden um die Faktoren 800,
40 und 2 versta¨rkt.
Die drei Teilspektren werden zuna¨chst in drei Dateien abgelegt und an-
schließend zusammengefu¨gt und ausgewertet. Dazu werden alle registrierten
Ereignisse zuna¨chst neuen
”
Bins“ zugeordnet, die auf einer logarithmischen
Energieskala a¨quidistant sind. Die mittlere Energiedeposition bzw. die mitt-
lere lineale Energie des Bins i betra¨gt
e[i] = e0 · 10i/B bzw. y[i] = e[i]/l¯ = y0 · 10i/B. (2.1)
Meist ist B = 20 . . . 60. Die Kalibrierung (s. Kapitel 3) des Detektors bzgl.
der Energiedeposition in Einzelereignissen bzw. der linealen Energie besteht
praktisch in der Bestimmung des Faktors e0 bzw. y0.
Aus dem Satz {n[i]} der Anzahlen der Ereignisse in den Bins werden die
Scha¨tzwerte fu¨r die diskretisierte Wahrscheinlichkeitsdichte
f[i] =
n[i]
∆y[i]
∑
j n[j]
=
n[i]
y[i] (101/2B − 10−1/2B) ∑j n[j] (2.2)
und die diskretisierte Dosisverteilung
d[i] =
n[i] y[i]
∆y[i]
∑
j n[j] y[j]
=
n[i]
(101/2B − 10−1/2B) ∑j n[j] y[j] (2.3)
berechnet [34, Appendix B]. Der Faktor ∆y[i] = y[i] (101/2B − 10−1/2B) stellt
die Breite des Bins i dar (vgl. Gl. 2.1). Die Wahrscheinlichkeitsverteilungen
dienen zur Berechnung der frequenzgemittelten linealen Energie (vgl. Gl.
1.20)
yf =
∑
i
y[i] f[i] ∆y[i] = (101/2B − 10−1/2B) ∑
i
(y[i])2 f[i], (2.4)
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der dosisgemittelten linealen Energie (vgl. Gl. 1.21)
yd =
∑
i
y[i] d[i] ∆y[i] = (101/2B − 10−1/2B) ∑
i
(y[i])2 d[i] (2.5)
und des effektiven Qualita¨tsfaktors (vgl. Gl. 1.28)
Q¯ =
∑
i
Q(y[i]) d[i] ∆y[i] = (101/2B − 10−1/2B)∑
i
Q(y[i]) d[i] y[i] (2.6)
Der Meßwert MD = D der Energiedosis ist
MD = D = cD
∑
i
n[i] y[i], (2.7)
mit dem Dosiskalibrierfaktor cD, der Meßwert MH = H der A¨quivalentdosis
ist
MH = H = Q¯ D. (2.8)
Die skizzierten Berechnungen wurden in einem
”
Pascal“-Programm zu-
sammengefaßt, das mit einer einfachen aber komfortablen Benutzerschnitt-
stelle die Bestimmung und Vera¨nderung aller erforderlichen Eingabeparame-
ter zula¨ßt.
Fu¨r die Bearbeitung gro¨ßerer Mengen von Meßdaten wurde ein zweites
Programm geschrieben, das im
”
Batch“-Betrieb arbeitet. Alle fu¨r die Auswer-
tung der Messungen relevanten oder zur Dokumentation wichtigen Parameter
des Detektors (Form und Abmessungen des Gasvolumens, molare Masse und
Druck des Gases, Energie- und Dosiskalibrierung, . . . ), der Auswerteelek-
tronik (Vorversta¨rker, Versta¨rkung der Hauptversta¨rker, Anzahl und Gro¨ße
der ADCs, . . . ) und der Meßbedingungen (Art und Energie des Strahlungs-
feldes, Orientierung des Detektors, Dosisreferenzwerte, . . . ) werden aus ein-
fach editierbaren Klartext-Dateien gelesen, ebenso alle Anweisungen fu¨r die
Verarbeitung der Daten (Dateinamen, Art der Darstellung, . . . ). Da diese
Dateien beliebig oft gelesen und vera¨ndert werden ko¨nnen, ist es mo¨glich
mit geringem Zeitaufwand aber vollsta¨ndig dokumentiert Parameter zu ver-
a¨ndern und Eingabefehler zu korrigeren. Wegen ihrer gro¨ßeren Ma¨chtigkeit
und zugunsten uneingeschra¨nkter Portabilita¨t und einer laufzeitoptimierten
Kompilierung wurde die Programmiersprache
”
C“ verwendet (weitestgehend
entsprechend dem ANSI-Standard).
Kapitel 3
Test und Kalibrierung
In Abschnitt 1.4.4 wurde die Bedeutung der Gasversta¨rkung fu¨r den Pro-
portionalza¨hler und ihre Empfindlichkeit gegenu¨ber Verschmutzungen des
Za¨hlgases beschrieben. Wenn herko¨mmliche TEPCs aus praktischen Gru¨n-
den geschlossen betrieben werden, wird ihre Gasversta¨rkung regelma¨ßig kon-
trolliert, bzw. der Detektor kalibriert. Die am weitesten verbreitete Methode
zur Kalibrierung eines TEPC ist die interne α-Quelle.[67] Sie ist im Vaku-
umgeha¨use des Detektors fest installiert und wird von einem mechanischen
Verschluß
”
an- und ausgeschaltet“. Dieser Verschluss wird von außen meist
durch Lagea¨nderung des Detektors gesteuert. Die Strahlung wird durch einen
Kollimator auf einen engen Kegel begrenzt, dessen Achse durch den Mittel-
punkt bzw. die Zylinderachse des Detektors geht. Damit ist die Wegla¨nge l
bestimmt zu l = d. Energie und LET der α-Teilchen sind bekannt, und da
α-Teilchen dicht ionisieren, sind die statistischen Fluktuationen der im Za¨hl-
ergas deponierten Energie gering. Es resultiert eine scharfe Linie bekannter
deponierter Energie ε. Als α-Quellen finden vor allem 244Cm und 241Am Ver-
wendung (α-Energie bei 5.5MeV bzw. 5.8MeV).[67]
Das beschriebene Verfahren stellt eine einfache, robuste und innerhalb
weniger Prozente genaue Methode dar. Der Nachteil der Existenz einer Strah-
lungsquelle wiegt bei gewo¨hnlichen Anwendungen nicht schwer, da Quellen
sehr geringer Aktivita¨t zum Einsatz kommen und die α-Strahlung durch das
Vakuumgeha¨use des Detektors vollsta¨ndig abgeschirmt wird. Wenn das Toch-
ternuklid des α-Zerfalls in einem angeregten oder instabilen Zustand entsteht,
emittiert es γ- bzw. β-Strahlung, die das Geha¨use des Detektors durchdringt.
Die dadurch in unmittelbarer Na¨he des Detektors hervorgerufene sehr geringe
Dosisleistung wird in Kauf genommen, da selbst die ausfu¨hrenden Wissen-
schaftler ihr kaum langfristig ausgesetzt sind. Diese – wenn auch sehr kleine
– Dosisleistung wird anders bewertet, wenn der Detektor in einem Personen-
dosimeter zum Einsatz kommt, das bis zu mehrere tausend Stunden pro Jahr
am Ko¨rper getragen wird.
Gegen die Verwendung einer internen α-Quelle zur Kalibrierung des Viel-
element-TEPC des SBI sprechen aber auch gewichtige konstruktive und meß-
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technische Gru¨nde. Konstruktiv wa¨re eine einfache, robuste und zuverla¨ssige
Verschluß-Konstruktion in der erforderlichen Miniaturisierung schwer reali-
sierbar. Meßtechnisch wa¨re diese Methode ho¨chst unbefriedigend, da sie nur
einen kleinen Teilbereich eines einzelnen Zylinders betra¨fe und damit streng
genommen keine Aussage u¨ber den Detektor als Ganzes zuließe. Anderer-
seits stellen der Aufbau des Detektors aus vielen einzelnen Zylindern und die
vergleichsweise geringen linearen Abmessungen von vornherein ho¨here An-
forderungen an Fertigungstoleranzen als die herko¨mmliche Konstruktion des
spha¨rischen oder zylindrischen Einzeldetektors. Obwohl zu erwarten ist (s.
Abschnitt 2.1.3), daß diese erho¨hten Anforderungen erfu¨llt werden ko¨nnen,
ist eine experimentelle U¨berpru¨fung notwendig.
3.1 Kalibrierung mit 37Ar
3.1.1 Prinzip
Durch Beimischung eines radioaktiven Gases zum Za¨hlgas des Detektors ist
eine Kalibrierung mo¨glich, die sich auf das gesamte sensitive Volumen des De-
tektors bezieht. Ein geeignetes Gas ist 37Ar [26, 72, 62, 3], das u¨berwiegend
durch K-Einfang und mit einer Halbwertszeit von 35 Tagen in 37Cl zerfa¨llt.
Nach dem K-Einfang wird ein Auger-Elektron mit einer Energie von 2.38 keV
(KLL), 2.6 keV (KLM) oder 2.8 keV (KMM) emittiert.[53] Da seine Reich-
weite in Gewebe ca. 0.2 µm betra¨gt, deponiert es in einem Detektor, der eine
mittlere Wegla¨nge l¯ = 1 µm simuliert, mit großer Wahrscheinlichkeit seine
gesamte Energie im Detektorgas. Nach einem KLL- oder KLM-Auger-Elek-
tron werden zwei bzw. ein 200 eV Ro¨ntgenphoton emittiert, dessen mittlere
Reichweite ca. 1µm betra¨gt, und das deshalb mit einiger Wahrscheinlichkeit
den Detektor verla¨ßt und deshalb nicht registriert wird.
Mit den Auger-Prozessen konkurriert die Emission eines Ro¨ntgenphotons
mit 2.6 keV (Kα) bzw. 2.8 keV (Kβ), dessen mittlere Reichweite in Gewebe
allerdings mit 50µm so groß ist, daß seine Energiedeposition im Detektor
vernachla¨ssigt werden kann.
Neben dem K-Einfang ist mit geringerer Ha¨ufigkeit auch der L-Einfang
mo¨glich. Dabei wird u¨berwiegend ein Auger-Elektron (LMM) mit 193 keV
emittiert. Insgesamt entstehen im Spektrum zwei
”
Linien“ (s. Abb. 3.1). Im
Falle des betrachteten Detektors mit dem simulierten Durchmesser 1 µm lie-
gen sie bei 2.56 keV (Auger-Elektronen mit Ro¨ntgenphotonen aus K-Einfang)
bzw. 193 eV (dominiert durch Auger-Elektronen nach L-Einfang).
3.1.2 Herstellung von 37Ar
Die praktikabelste Methode zur Herstellung von 37Ar ist die Bestrahlung
von Argon in seiner natu¨rlichen Zusammensetzung (0.337% 36Ar, 0.063%
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Abbildung 3.1: Mikrodosimetrisches 37Ar-Spektrum in einem Zylinder von
1µm Durchmesser und 20µm La¨nge. Die beiden Linien bei 2.56 keV und
193 eV werden u¨berwiegend von Auger-Elektronen aus K-Einfang bzw. L-
Einfang erzeugt. (Aus [3].)
38Ar und 99.6% 40Ar) mit thermischen Neutronen aus einem Kernreaktor.
Dabei laufen die Neutroneneinfangreaktionen 36Ar(n,γ)37Ar, 38Ar(n,γ)39Ar
und 40Ar(n,γ)41Ar ab. 41Ar kann sich wegen seiner kurzen Halbwertszeit von
1.83 h trotz der großen Ha¨ufigkeit von 40Ar nicht nennenswert anreichern.
39Ar spielt keine Rolle, da die Ha¨ufigkeit von 38Ar sehr gering ist, und da
es wegen seiner langen Halbwertszeit T1/2(
39Ar) = 269 a nur eine geringe
spezifische Aktivita¨t aufweist. Bereits wenige Tage nach der Bestrahlung ist
deshalb fast nur noch die Aktivita¨t des 37Ar nachweisbar.
Zur Bestrahlung wird Argon der Qualita¨t
”
5.0“ (Reinheit ≥ 99.999%)
oder besser in eine Quarzglas-Ampulle eingeschmolzen (z. B. ca. 5 cm3 bei ca.
800mbar). Nach Bestrahlung mit einem Neutronenfluß der Gro¨ßenordnung
1019 cm−2 klingt die Ampulle einige Tage ab. Dabei zerfallen neben dem 41Ar
vor allem einige Spurenelemente, die im Quarz enthalten sind, und aufgrund
ihrer teilweise sehr großen Wirkungsquerschnitte anfangs sehr hohe Aktivi-
ta¨ten erzeugen. Danach wird die Ampulle gereinigt (verdu¨nnte Salzsa¨ure,
destilliertes Wasser und Aceton) und in ein gasdichtes Gefa¨ß eingebaut.
3.1.3 Durchfu¨hrung der Kalibrierung
Das die Ampulle enthaltende Gefa¨ß liegt in der in Abb. 2.7 (S. 57) dargestell-
ten Apparatur im Vorlauf des Detektors zwischen der TE-Gasflasche und der
Gasflußregelung. Das Gefa¨ß wird einige Zeit evakuiert und mit gewebea¨qui-
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valentem Gas gespu¨lt um Luft und Wasser zu entfernen bzw. an Oberfla¨chen
adsorbierte Moleku¨le zu verdra¨ngen (vgl. Abschn. 2.4). Vor dem O¨ffnen der
Ampulle wird das Gefa¨ß mit zwei faltenbalggedichteten Ventilen sowohl zur
Gasflasche als auch zur Druckregelung hin abgeschlossen.
Das Gefa¨ß weist eine Einrichtung auf, mittels derer von außen gesteuert
die eingebaute Ampulle gebrochen werden kann. Anfangs wurde ein entlang
eines Rohres u¨ber eine Strecke von ca. 20 cm beweglicher Bolzen verwendet,
der beim Aufprall auf die Wandung der Ampulle diese zerbrechen soll, der
sich allerdings nicht bewa¨hrte. Deshalb wird seither eine durch einen Metall-
Faltenbalg hermetisch gedichtete Kraftu¨bertragungseinrichtung verwendet,
mittels derer ein Metalldorn auf die fest eingespannte Ampulle gedru¨ckt wird.
Nach dem Brechen der Ampulle wird mit TE-Gas aus der Druckgasflasche
der Druck im Gefa¨ß bis auf ca. 1 bar erho¨ht. Bei den gewa¨hlten Dru¨cken und
Volumina resultiert ein Ar-Anteil im TE-Gas von ca. 1% oder weniger, der
einen vernachla¨ssigbaren Einfluß auf die Gasversta¨rkung hat.
Mit dem so hergestellten Gemisch aus TE-Gas und einem kleinen Volu-
menanteil Ar wird nun der Detektor gefu¨llt. Anschließend fließt das Gemisch
mit konstantem Druck und Fluß sowie konstantem Ar-Anteil durch den De-
tektor. Abha¨ngig vom gewa¨hlten Gasfluß und dem Volumen des Detektors
reicht das hergestellte Gasvolumen fu¨r einige Stunden. Ist der Detektor hin-
reichend stabil, d. h. sauber und leckfrei, so kann er nach dem Fu¨llen mit
dem Gas auch abgeschlossen werden.
Abbildung 3.2 zeigt ein Spektrum von 37Ar in dem Detektor tepc24.3. An
das Maximum wurde im Intervall y = 0.9·2.56 keVµm−1 . . . 2.56 keVµm−1/0.9
eine Gaußfunktion (f(ln(y)) = c/ exp(b∗(ln(y)−ln(a))2)) gefittet. Die durch-
gezogene Linie in Fig. 3.2 zeigt diese Gaußfunktion.
3.1.4 Ergebnis
Fu¨r einen einzelnen Zylinder mit perfekt zentrischer Anode wird die Lini-
enbreite prima¨r durch Fluktuationen der Anzahl der prima¨r erzeugten Io-
nenpaare und der Gasversta¨rkung erzeugt. Die Geometrie des Gasvolumens
bzw. die daraus resultierende Wegla¨ngenverteilung (s. Abschnitt 2.1.1) spielt
hier wegen der geringen Reichweite der Auger-Elektronen eine untergeordne-
te Rolle. Eine genauere Analyse des mit dem Detektor mit einem einzelnen
Zylinder gemessenen 37Ar-Spektrums zeigt, daß die Breite der Verteilung der
Ereignisse sehr nahe an der theoretischen Untergrenze liegt, die im Wesent-
lichen aus statistischen Schwankungen der Gasversta¨rkung resultiert.[3] Dies
bedeutet insbesondere, daß der Einfluss der Enden der Detektorelemente auf
die Gasversta¨rkung vernachla¨ßigbar ist (vgl. Abschnitt 2.1.2).
Durch die Exzentrizita¨t eines Anodendrahtes vera¨ndert sich die Gasver-
sta¨rkung und wird abha¨ngig vom Ort der prima¨ren Ionisation (s. Abschnitt
2.1.3). Eine zusa¨tzliche Verbreiterung der Linie im Spektrum des tepc144.2
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Abbildung 3.2: Mikrodosimetrisches 37Ar-Spektrum im Detektor tepc 24.3.
Die Linie am Maximum kennzeichnet das ǫ-Intervall, in dem das Maximum
gefittet wurde.
gegenu¨ber der des TEPC mit einem Zylinder ko¨nnte deshalb aus Exzentrizi-
ta¨ten der Anodendra¨hte sowie der Verteilung der Exzentrizita¨ten folgen.
In Abbildung 3.3 ist das mikrodosimetrische 37Ar-Spektren eines De-
tektors mit 144 Zylindern (tepc144.1) dargestellt. Die Breite der Linie bei
2.56 keV ist bei Parallelschaltung einer großen Anzahl von Detektorelemen-
ten nicht erkennbar vergro¨ßert. Offensichtlich bewirken Exzentrizita¨ten der
Anoden keine sichtbare Verbreiterung der dargestellten Linie des 37Ar-Spek-
trums des Detektors mit 144 Zylindern. Damit ist gezeigt, daß es mo¨glich
ist, TEPCs der in dieser Arbeit beschriebenen Konstruktion und Dimensio-
nierung mit der erforderlichen mechanischen bzw. geometrischen Pra¨zision
herzustellen.
3.2 Langzeitstabilita¨t der Gasversta¨rkung
Der erste Prototyp eines kompakten TEPCs fu¨r den Einsatz in einem Perso-
nendosimeter,
”
tepc24.3“ wurde nach dem Zusammenbau und ca. zweiwo¨chi-
gem Spu¨len mit TE-Gas sieben Monate mit der selben Gasfu¨llung betrieben.
In dieser Zeit wurden wiederholt mikrodosimetrische Spektren einer 137Cs-
Quelle aufgenommen. An die Flanke jedes Spektrums wurde im Intervall
4 keVµm−1 ≤ y ≤ 30 keVµm−1 die Funktion f(x) = c/((x/a)b + 1) gefittet.
In Abb. 3.4 ist der Parameter a (f(a) = c/2) als Funktion des Zeitpunktes
der Erfassung des Spektrums dargestellt.
Es ist erkennbar, daß in dem betrachteten Zeitraum die Gasversta¨rkung
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Abbildung 3.3: Mikrodosimetrisches 37Ar-Spektrum im Detektor tepc144.1.
innerhalb von ca. ± 5% stabil ist. Dieses Ergebnis ist vor allem in Bezug auf
den Einsatz in einem Personendosimeter zu bewerten. Ein mo¨glichst langer
Betrieb des Detektors ohne Austausch des TE-Gases verringert die Betriebs-
kosten des Gera¨ts. Aufgrund der dargestellten Messung ist zu erwarten, daß
das Zeitintervall, innerhalb dessen ein Detektor ohne Gasaustausch und ohne
eine U¨berpru¨fung oder Korrektur der Energiekalibrierung betrieben werden
kann, mindestens sechs oder zwo¨lf Monate betragen wird. Fu¨r die Festlegung
dieses Zeitintervalls sind jedoch noch ausgedehntere Meßreihen an mehreren
Detektoren oder besser noch an kompletten Personendosimetern erforderlich.
Daru¨ber hinaus sind in der Herstellung des TEPC noch einige Verbes-
serungen und Vereinfachungen mo¨glich. Neben konstruktiven Maßnahmen
sind auch Maßnahmen denkbar, die sich auf die Herstellung beziehen. Bei-
spielsweise ko¨nnte die Stabilita¨t der Gasversta¨rkung noch weiter verbessert
werden, indem die Einzelteile des Detektors nach ihrer Herstellung und ins-
besondere wa¨hrend des Zusammenbaus nur noch einem Schutzgas oder dem
gewebea¨quivalenten Za¨hlergas ausgesetzt werden. Dazu mu¨sste der Zusam-
menbau in einer geschlossenen
”
glove box“ erfolgen. Die Reinigung des fer-
tigen Detektors durch wiederholten Gaswechsel wa¨re dann u¨berflu¨ssig oder
ko¨nnte zumindest wesentlich schneller erfolgen.
3.3 Hintergrund und Nulleffekt
Ein sehr wichtiges Kriterium fu¨r die Verwendbarkeit eines Detektors im
Strahlenschutz ist die Genauigkeit bei der Messung kleiner Dosen und Do-
sisleistungen. Wa¨hrend Messungen kleiner Dosen prima¨r durch den Einfluß
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Abbildung 3.4: Langzeitstabilita¨t der Gasversta¨rkung. Nach dem Fu¨llen
und Schließen des Detektors tepc24.3 zum Zeitpunkt t = 0 wurden innerhalb
der folgenden 222 Tage wiederholt mikrodosimetrische Spektren einer 137Cs-
Quelle aufgenommen. Dargestellt ist die Position der fallenden Flanke des
mikrodosimetrischen 137Cs-Spektrums als Funktion der Zeit.
stochastischer Fluktuationen von Anzahl und Gro¨ße der Ionisationsereignis-
se im Detektor betroffen sind, konkurrieren kleine Dosisleistungen mit dem
vom Detektor gemessenen natu¨rlichen Strahlungshintergrund und mit einem
durch den Detektor oder die auswertende Elektronik produzierten Dosis-
”
Nulleffekt“. Um beide Einflu¨sse zu unterscheiden wurden zwei Gruppen von
Messungen durchgefu¨hrt.
Die in diesem Abschnitt beschriebenen Messungen ohne ku¨nstliches Strah-
lungsfeld zeigen die von der natu¨rlichen Umgebungsstrahlung hervorgerufene
zusammen mit der durch Detektor und Elektronik vorgespiegelten Dosislei-
stung. Aufgrund der zumindest bei kurzen Messungen (Stunden) a¨ußerst
geringen akkumulierten Dosis sind hier jedoch zwangsla¨ufig gleichzeitig er-
hebliche stochastische Flukuationen sichtbar.
Im na¨chsten Abschnitt werden Messungen bei sehr kleinen akkumulier-
ten Dosen in sehr kurzen Zeitspannen, d. h. bei relativ hoher Dosisleistung
beschrieben. Die Ergebnisse dieser Messungen werden fast nur durch stocha-
stische Fluktuationen beeinflußt, da die in diesen kurzen Zeitspannen akku-
mulierte Dosis aus natu¨rlicher Umgebungsstrahlung vernachla¨ssigbar ist.
Ein mikrodosimetrisches Spektrum des innerhalb von 121 Stunden ak-
kumulierten
”
Hintergrunds“ ist in Abb. 3.5 dargestellt. Bei kleinen linealen
Energien ist zwischen ca. 2 keVµm−1 und ca. 4 keVµm−1 eine Schulter zu er-
kennen, die Photonen zuzuordnen ist. Bei noch niedrigeren linealen Energien
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dominiert das Rauschen der Elektronik, insbesondere des Vorversta¨rkers.
Bei linealen Energien zwischen ca. 30 keVµm−1 und 100 keVµm−1 weist
das Spektrum ein Maximum auf, das durch die bekannte Zusammensetzung
der Hintergrundstrahlung nicht erkla¨rbar ist. Aus privater Kommunikation
ist bekannt, daß dieses Maximum in den Hintergrundspektren von TEPCs
regelma¨ßig auftritt, und zwar auch bei Messungen mit stark reduzierter Hin-
tergrundstrahlung. Eine plausible Erkla¨rung ist, daß es von α-Teilchen aus
dem Zerfall von 238U oder von weiteren Nukliden aus der Zerfallskette von
238U im Detektor erzeugt wird. 238U gelangt als Verunreinigung des im A150
enthaltenen ungebundenen Kohlenstoffs (Graphit) in den Detektor.
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Abbildung 3.5: Mikrodosimetrisches Spektrum des natu¨rlichen Unter-
grunds.
In Abb. 3.6 sind die Verteilungen der in 121 Intervallen von je einer
Stunde erfassten Meßwerte MD der Dosis D und MH der A¨quivalentdosis
H in Histogrammen dargestellt. Die Mittelwerte liegen bei 〈MD〉 = 19 nGy
und 〈MH〉 = 62 nSv, die Standardabweichungen bei σ(MD) = 2 nGy und
σ(MH) = 28 nSv. Der konventionell wahre Wert der Hintergrund-Dosislei-
stung liegt am Ort der Messung in der Gro¨ßenordnung von 60 nSvh−1 bis
70 nSvh−1. Wenn man die durch α-Teilchen aus der Zerfallskette von 238U er-
zeugte Dosisleistung beru¨cksichtigt, liegt die gemessene Dosisleistung eher zu
niedrig. Einer Erfassung niedriger Dosisleistungen steht eine derart niedrige
Hintergrund-Dosisleistung jedenfalls nicht im Wege.
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Abbildung 3.6: Verteilungen f(MD) und f(MH) der Meßwerte MD der
Dosis und MH der A¨quivalentdosis bei 121 jeweils einstu¨ndigen Messungen
des natu¨rlichen Untergrunds.
3.4 Kleine Dosen
Der Einfluß stochastischer Fluktuationen auf die Messung kleiner Dosen
wurde in mehreren Meßreihen untersucht. Im Neutronenfeld einer 241Am-
Be(α,n)-Quelle mit Bleimantel (zur Verringerung des Photonenanteils) wur-
den 1000 Messungen1 mit einem Detektor mit 24 Elementen (tepc24.2) durch-
gefu¨hrt. Der konventionell wahre Wert der A¨quivalentdosis betrug fu¨r jede der
Messungen Hp(10, α) = 1.0µSv. Abb. 3.7 zeigt die Wahrscheinlichkeitsdichte
f(MH/Hp(10, α)), f(MD/K) und die Verteilungsfunktionen F (MH/Hp(10, α)),
F (MD/K) der Meßwerte MH der Personen-A¨quivalentdosis und MD der
Energie-Dosis jeweils im Verha¨ltnis zu ihrem konventionell wahren Wert. Als
konventionell wahre Werte wurden von der GSF aus den Bestrahlungsbedin-
gungen berechnete Werte der Personen-A¨quivalentdosis Hp(10, α) bzw. der
Kerma K verwendet. Der Meßwert MH der Personen-A¨quivalentdosis wurde
– wie auch sonst immer in dieser Arbeit – mit dem Qualita¨tsfaktor Q(L)
nach ICRP 60 und der Na¨herung y ≈ L aus den Spektren berechnet (s. Ab-
schnitt 2.5.2 ab S. 61, Gl. 2.6, Gl. 2.8). Wiederum ist die Dosisleistung mit
H˙ = 15µSvh−1 wesentlich gro¨ßer als die des natu¨rlichen Strahlungshinter-
grunds und dessen Einfluß somit vernachla¨ssigbar.
1Die (unno¨tig) große Zahl ergab sich aus den Meßbedingungen.
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Abbildung 3.7: Wahrscheinlichkeitsdichten f(MH/Hp(10, α)) und
f(MD/K) und Verteilungsfunktionen F (MH/Hp(10, α)) und F (MD/K) des
Verha¨ltnisses MH/Hp(10, α) des A¨quivalentdosis-Meßwerts MH zu seinem
konventionell wahren Wert Hp(10, α) und des Verha¨ltnisses MD/K des
Energiedosis-Meßwerts MD zu seinem konventionell wahren Wert K bei
1000 Messungen im Neutronenfeld einer 241Am-Be(α,n)-Quelle.
Fu¨r die Verteilung von RH =MH/Hp(10, α) betra¨gt die Standardabwei-
chung σ(MH) = 0.31, wa¨hrend sie fu¨r die Verteilung von RD = MD/K nur
σ(MD) = 0.14 betra¨gt. Berechnet man die Meßwerte MH der Personen-
A¨quivalentdosis mit dem Qualita¨tsfaktor Q(L) nach ICRP 26, so betra¨gt die
Standardabweichung der Verteilung von RH σ(MH) = 0.25. Dies ru¨hrt daher,
daß der Qualita¨tsfaktor Q(L) nach ICRP 60 (s. Abb. 1.2) im Vergleich zu
dem nach ICRP 26 ein ausgepra¨gteres, scharfes Maximum aufweist. Fluktua-
tionen im Bereich um dieses Maximum wirken sich stark auf den berechneten
Meßwert der Personen-A¨quivalentdosis aus.
Eine weitere Meßreihe wurde mit einem weiteren Detektor mit 24 Ele-
menten (tepc24.3) durchgefu¨hrt. An der PTB wurde im Feld einer unmode-
rierten 252Cf-Quelle eine Serie von zehn Messungen mit einer konventionell
wahren A¨quivalentdosis von je Hp(10, α) = 10µSv durchgefu¨hrt. Wegen der
Dosisleistung von H˙ =1.47mSvh−1 ist der Einfluß des natu¨rlichen Strah-
lungshintergrunds auf diese Messungen wiederum vernachla¨ssigbar gering.
Fu¨r die Verha¨ltnisse RH = MH/Hp(10, α) und RD = MD/K betragen die
Standardabweichungen σ(RH) = 0.10 und σ(RD) = 0.066.
Kapitel 4
Messungen in Neutronenfeldern
Wie bereits erwa¨hnt, sind Neutronenfelder und gemischte Strahlenfelder mit
Neutronenanteil die wichtigsten potentiellen Einsatzgebiete des hier beschrie-
benen TEPCs. Einerseits eignen sich TEPCs als mikrodosimetrische Detekto-
ren prinzipbedingt fu¨r fast alle Arten von ionisierender Strahlung und damit
insbesondere auch fu¨r Neutronen. Andererseits besteht gerade bei der Dosi-
metrie von Neutronenfeldern ein Bedarf an aktiven Personendosimetern, die
noch nicht verfu¨gbar sind.
Wichtigstes Ziel der nachfolgend beschriebenen Messungen war eine Be-
stimmung der Abha¨ngigkeit des Ansprechvermo¨gens des Detektors von der
Energie und der relativen Richtung der eingestrahlten Neutronen. Diese wird
in Abschnitt 4.2 dargestellt. Davor werden jedoch in Abschnitt 4.1 die mi-
krodosimetrischen Spektren gezeigt, aus denen die Dosismeßwerte berechnet
wurden.
Alle nachfolgend beschriebenen Messungen in Neutronenfeldern wurden
im Rahmen von gemeinsamen Meßkampagnen der Kooperationspartner des
CEC-Vertrages
”
ANDO“ durchgefu¨hrt. Diese Bedingungen ermo¨glichten Mes-
sungen in einer relativ großen Anzahl verschiedener Neutronenfelder, ließen
aber fu¨r die einzelne Gruppe nur knapp bemessene
”
Strahlzeiten“ zu. Bei
einigen Messungen ist die
”
Statistik“ deshalb vergleichsweise schlecht. Vor-
dringliches Ziel war aber nicht die Bestimmung mo¨glichst exakter mikrodo-
simetrischer Spektren, da diese mit Rossi-Countern der klassischen Bauart
besser gewonnen werden ko¨nnen und auch in allen Feldern schon wurden. Ziel
war vielmehr eine erste, mo¨glichst breit angelegte Charakterisierung der neu-
en TEPCs fu¨r ein Personendosimeter bzw. ein Ortsdosimeter. Entsprechend
wurden nach Mo¨glichkeit Messungen bei verschiedenen Einfallswinkeln des
Strahlungsfeldes relativ zum Detektor auch dann durchgefu¨hrt, wenn dies zu
Lasten der Statistik des einzelnen Spektrums ging.
Die Meßgro¨ße eines Personendosimeters ist die A¨quivalentdosis. Entspre-
chend liegt das Augenmerk auf dem Meßwert MH der A¨quivalentdosis bzw.
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seinem Verha¨ltnis R zum konventionell wahren Wert H der A¨quivalentdosis,
R =
MH
H
. (4.1)
Die Anzahl der Ereignisse in jedem einzelnen Kanal eines ADCs und in
jedem
”
Bin“ der diskreten mikrodosimetrischen Spektren ist statistischen
Fluktuationen unterworfen, die relativ umso gro¨ßer sind, je geringer die ak-
kumulierte Dosis ist. Da der Meßwert MH durch eine einfache gewichtete
Integration bzw. Summation des mikrodosimetrischen Spektrums gewonnen
wird (s. Gleichungen 2.7, 2.8), wirken sich die Fluktuationen der Anzahlen
der Ereignisse in den einzelnen
”
Bins“, wie sie in den mikrodosimetrischen
Spektren deutlich sichtbar sind, nur schwach auf den Meßwert MH aus.
Fu¨r den konventionell wahren Wert wurden im Fall des fu¨r eine Ver-
wendung in einem Personendosimeter vorgesehenen 12- oder 24-elementigen
TEPCs die A¨quivalentdosis Hp(10, α) und im Falle des fu¨r eine Verwendung
in einem Ortsdosimeter vorgesehenen 144-elementigen TEPCs die A¨quiva-
lentdosis H∗(10) verwendet. Die Werte von Hp(10, α) und H
∗(10) wurden
fu¨r alle Messungen von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB)
in Braunschweig mit einer Unsicherheit von wenigen Prozent bestimmt.
An der PTB wurden Messungen in quasi-monoenergetischen Neutronen-
feldern mit Neutronenenergien En zwischen 71 keV und 14.8MeV sowie an
verschiedenen 252Cf-Neutronenquellen mit breiten Energiespektren durchge-
fu¨hrt. An der Universite´ Catholique de Louvain (UCL) in Louvain-la-Neuve
(Belgien) wurden Messungen in quasi-monoenergetischen Neutronenfeldern
mit einer Neutronenenergie En = 61MeV durchgefu¨hrt und am Institut de
Protection et de Surete´ Nucle´aire (IPSN) in Cadarache (Frankreich) an drei
verschiedenen Neutronenquellen (SIGMA, CANEL I, CANEL II) mit thermi-
schen Neutronen bzw. mit breiten,
”
realistischen“ Neutronen-Energiespek-
tren.
SIGMA ist ein homogener Graphit-Wu¨rfel mit einer Kantenla¨nge von
150 cm, in dessen Inneren sechs AmBe-Quellen (241Am-Be(α,n)) mit einer
Gesamtaktivita¨t von ca. 5.9 · 1011 Bq (16Ci) angeordnet sind. Das Spektrum
der Neutronen umfaßt fast ausschließlich thermische Neutronen mit Neutro-
nenenergien zwischen 10meV und 100meV.
Bei CANEL erzeugen beschleunigte Deuterium-Kerne in einem Tritium-
Target Neutronen mit einer Energie von En = 14.6MeV. Diese schnellen
Neutronen erzeugen in einem 238U-Konverter Spalt-Neutronen, die wieder-
um in einer 10 cm dicken hemispha¨rischen Schicht Eisen moderiert werden.
Die Eisen-Hemispha¨re befindet sich an einem Ende eines Polyethylen-Roh-
res, dessen anderes Ende zu dem Meßplatz hin offen ist. CANEL wird in zwei
verschiedenen Konfigurationen betrieben, na¨mlich mit (CANEL II) oder ohne
(CANEL I) ein zusa¨tzliches 10 cm dickes Wasserfilter zwischen dem Polyethy-
len-Rohr und dem Meßplatz.
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Das Neutronen-Spektrum von CANEL umfasst a¨hnlich wie das Spek-
trum an einem Kernreaktor zwei ausgepra¨gte Maxima zwischen 10meV und
100meV und zwischen 0.1MeV und 1MeV. Wa¨hrend bei CANEL I der Neu-
tronenfluß im niederenergetischen Maximum um ca. ein Gro¨ßenordnung klei-
ner ist als im hochenergetischen Maximum, betra¨gt dieses Verha¨ltnis bei
CANEL II ca. vier Gro¨ßenordnungen.
Tabelle 4.1 zeigt eine U¨bersicht aller Felder. Die an der PTB erzeugten
Strahlungsfelder sind teilweise in [12] beschrieben.
E¯n /MeV σE Erzeugung Betreiber
0.071 5.7 7Li(p1.95MeV,n) PTB
0.144 5.3 7Li(p1.95MeV,n) PTB
0.565 5.3 7Li(p2.35MeV,n) PTB
1.2 4.4 3T(p2.06MeV,n) PTB
2.5 3T(p3.31MeV,n) PTB
5.0 4.2 2D(d2.44MeV,n) PTB
14.8 4.2 3T(d237 keV,n) PTB
61.0 7Li(p62.9MeV,n) UCL
〈E¯n〉Φ /MeV 〈E¯n〉H /MeV Erzeugung Betreiber
2.13 2.4 252Cf PTB
0.59 2.2 252Cf, D2O-Mod. PTB
0.55 2.2 252Cf, D2O-Mod., Cd-Filter PTB
therm. SIGMA
CANEL I IPSN
CANEL II IPSN
4.4 241Am-Be(α,n) GSF
Tabelle 4.1: Neutronenfelder, in denen die dargestellten Messungen durch-
gefu¨hrt wurden.[25]
Neben den Ergebnissen der als Prototypen fu¨r Personen- bzw. Ortsdo-
simeter im Mittelpunkt dieser Arbeit stehenden Detektoren tepc24.3 und
tepc144.2 sind im Folgenden auch Spektren von Detektoren tepc12 (zwo¨lf
Elemente in einer Ebene), tepc24.2 (direkter Vorla¨ufer von tepc24.3) und
tepc144.1 (direkter Vorla¨ufer von tepc144.2, jedoch alle Elemente parallel)
dargestellt.
4.1 Mikrodosimetrische Spektren
Wie erwa¨hnt wurden, wann immer es zeitlich mo¨glich war, Spektren bei meh-
reren verschiedenen Orientierungen des Detektors relativ zum Neutronenfeld
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erfasst. Im Folgenden sind fu¨r jedes Neutronenfeld jeweils alle verfu¨gbaren
Spektren in einem Diagramm dargestellt. In den Legenden wurde versucht
durch einfache Symbole die Orientierung des Detektors relativ zum Feld ein-
fach identifizierbar zu machen. Diese Symbole sind so zu verstehen, daß die
Neutronen jeweils horizontal von links einfallen. In Klammern ist dahinter
jeweils der Winkel zwischen den Detektorelementen bzw. deren Anoden und
der Richtung des Strahlungsfeldes angegeben. Die durch die Anordnung und
Ausrichtung der Anoden der einzelnen Detektorelemente einer Schicht defi-
nierte Ebene wird im Folgenden als Detektorebene bezeichnet.
(90◦) Die Detektorebene ist senkrecht zur Einfallsrichtung der Neutronen
angeordnet.
`
`
`
`
`
`
(90◦) Die Normale der Detektorebene ist gegenu¨ber der Einfallsrichtung
um 30◦ gekippt, wobei die Anoden senkrecht zur Einfallsrichtung der
Neutronen angeordnet sind.
`
`
`
`
`
` (90◦) Die Normale der Detektorebene ist gegenu¨ber der Einfallsrichtung
um 60◦ gekippt, wobei die Anoden senkrecht zur Einfallsrichtung der
Neutronen angeordnet sind.
` ` ` ` ` ` (90◦) Die Normale der Detektorebene ist gegenu¨ber der Einfallsrichtung
um 90◦ gekippt, die Detektorebene liegt also parallel zur Einfallsrich-
tung. Die Anoden sind senkrecht zur Einfallsrichtung der Neutronen
angeordnet.
(60◦) Die Normale der Detektorebene ist gegenu¨ber der Einfallsrichtung
um 30◦ gekippt, wobei die Anoden unter einem Winkel von 60◦ zur
Einfallsrichtung der Neutronen angeordnet sind.
(30◦) Die Normale der Detektorebene ist gegenu¨ber der Einfallsrichtung
um 60◦ gekippt, wobei die Anoden unter einem Winkel von 30◦ zur
Einfallsrichtung der Neutronen angeordnet sind.
(0◦) Die Normale der Detektorebene ist gegenu¨ber der Einfallsrichtung
um 90◦ gekippt, die Detektorebene liegt also parallel zur Einfallsrich-
tung. Die Anoden sind parallel zur Einfallsrichtung der Neutronen an-
geordnet.
Der Detektor wird also um zwei zueinander senkrechte Achsen gekippt.
Bei der Kippung um die eine Achse ( , `````
`
, ` ` ` ` ` ` , ` ` ` ` ` ` ) sind die Anoden der
Detektorelemente immer senkrecht zur Richtung des Strahlungsfeldes ange-
ordnet. Deshalb a¨ndert sich im Wesentlichen nur die mittlere Dicke der Ma-
terialschicht vor den Detektorelementen (
”
Aufbauschicht“) bzw. die Tiefe im
”
Gewebe“. Wie den Spektren in Abschnitt 4.1.3 zu entnehmen ist, hat eine
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Kippung um die erste Achse jedoch tatsa¨chlich keine erkennbare Vera¨nderung
der mikrodosimetrischen Spektren zur Folge.
Bei der Kippung um die zweite Achse ( , , , ) a¨ndern sich
daru¨ber hinaus der Winkel zwischen den Anoden und der Richtung des
Strahlungsfeldes und damit die Wegla¨ngen der (prima¨ren und sekunda¨ren)
ionisierenden Teilchen im Detektor. Den Spektren in den Abschnitten 4.1.2
und 4.1.3 ist deutlich zu entnehmen, daß ein streifender Einfall der prima¨ren
Strahlung auf die Detektorelemente gegenu¨ber einem senkrechten Einfall eine
Verschiebung der Spektren (auf der logarithmischen y-Skala) zur Folge hat.
Bei einem Winkel von 30◦ zwischen dem Strahlungsfeld und den Detekto-
relementen ( ) verla¨ngern sich die Wege ungestreuter Teilchen des prima¨ren
Strahlungsfeldes na¨herungsweise um einen Faktor 1/ cos(60◦) = 2. Die Ver-
schiebung der mikrodosimetrischen Spektren ist jedoch erkennbar deutlich
geringer. Wenn die prima¨ren Teilchen parallel zu den Detektorelementen
einfallen ( ), ist die Wegla¨nge der ungestreuten prima¨ren Teilchen gleich
der La¨nge 20µm des simulierten Gewebezylinders und damit 20 mal so lan-
ge wie dessen Durchmesser. Die mikrodosimetrischen Spektren sind jedoch
na¨herungsweise nur um einen Faktor zwei verschoben. Diese Beobachtun-
gen sind vo¨llig plausibel, da in den mikrodosimetrischen Spektren enthal-
tenen Ionisationsereignisse nicht direkt durch die Neutronen des prima¨ren
Strahlungsfeldes sondern durch Teilchen des sekunda¨ren Strahlungsfeldes (s.
Abschnitt 1.3.2, S. 32), d. h. vor allem Protonen und von diesen erzeugte δ-
Elektronen, hervorgerufen werden. Deren Richtung ist aber mit der Richtung
des prima¨ren Neutronenfeldes nur schwach korreliert.
Wie in Abschnitt 2.3.2 beschrieben wurde, weist der tepc144.2 zwei Grup-
pen von je 72 Detektorelementen in sechs Ebenen auf, deren Anoden in zwei
zueinander senkrechten Richtungen ausgerichtet sind. Bei der nachfolgenden
Darstellung der Meßergebnisse werden die verschiedenen Orientierungen des
Detektors tepc144.2 durch die beiden Winkel identifiziert, welche die Anoden
der Detektorelemente der beiden Gruppen zur Richtung des Strahlungfeldes
einnehmen.
45◦/45◦ In der Normal-Ausrichtung des Detektors sind alle Anoden hori-
zontal, d. h. in einer gemeinsamen Ebene mit der Richtung des Strah-
lungsfeldes ausgerichtet, und die Anoden der Detektorelemente beider
Gruppen nehmen jeweils einen Winkel von 45◦ zur Richtung des Strah-
lungsfeldes ein.
60◦/30◦ Alle Anoden sind horizontal ausgerichtet, und die Anoden der De-
tektorelemente nehmen Winkel von 60◦ bzw. 30◦ zur Richtung des
Strahlungsfeldes ein.
75◦/15◦ Alle Anoden sind horizontal ausgerichtet, und die Anoden der De-
tektorelemente nehmen Winkel von 75◦ bzw. 15◦ zur Richtung des
Strahlungsfeldes ein.
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90◦/0◦ Alle Anoden sind horizontal ausgerichtet, und die Anoden der De-
tektorelemente der einen Gruppe sind senkrecht zur Einfallsrichtung
des Strahlungsfeldes angeordnet, die der anderen Gruppe parallel.
47◦/47◦, 52◦/52◦, 60◦/60◦, 69◦/69◦, 79◦/79◦ Der Detektor ist bezogen
auf die Normal-Ausrichtung um 15◦, 30◦, 45◦, 60◦ bzw. 75◦ um eine
horizontale Achse, die zur Einfallsrichtung des Strahlungsfeldes senk-
recht steht, gekippt. Alle Anoden nehmen Winkel von 47◦, 52◦, 60◦, 69◦
bzw. 79◦ zur Richtung des Strahlungsfeldes ein.
90◦/90◦ Gegenu¨ber der Normal-Ausrichtung ist der Detektor um 90◦ um die
horizontale Achse, die zur Einfallsrichtung des Strahlungsfeldes senk-
recht steht, gekippt. Die Anoden aller Detektorelemente sind senkrecht
zur Einfallsrichtung des Strahlungsfeldes angeordnet.
Nach den oben beschriebenen Beobachtungen zur Verschiebung von Spek-
tren bei streifendem Einfall der Strahlung auf die Detektorelemente ist zu
erwarten, daß die Orientierung des tepc144.2 einen noch geringeren Einfluss
auf die erfassten Spektren hat. Dies ist in den Abbildungen des Abschnitts
4.1.5 tatsa¨chlich erkennbar.
Verschiedentlich wird bei Neutronendosimetern die Anzahl der Neutro-
nenereignisse pro mSv oder pro µSv als Maß fu¨r die statistische Sicherheit
der Meßergebnisse angegeben. Dies ist fu¨r einen mikrodosimetrischen De-
tektor nicht ohne weiteres mo¨glich, da (fast) jedes einzelne zum Spektrum
beitragende Ereignis durch jeden beliebigen Bestandteil des prima¨ren Strah-
lungsfeldes erzeugt worden sein kann. Man kann allerdings bestimmten y-
Intervallen innerhalb eines mikrodosimetrischen Spektrums bestimmte Wech-
selwirkungsereignisse zuordnen. Beispielsweise stammen Ereignisse mit we-
nigen keVµm−1 u¨berwiegend von Photonen.
In den Abbildungen der nachfolgenden Abschnitte ist neben den mikro-
dosimetrischen Spektren yd(y) auch eine Gro¨ße S als Funktion von y darge-
stellt. S(y) ist die Anzahl der Ereignisse mit einer linealen Energie y′ ≥ y.
Am sehr steilen Verlauf von S(y) ist zu erkennen, daß eine Angabe u¨ber die
Anzahl der
”
Neutronenereignisse“ in einem Detektor sehr stark von der bis
zu einem gewissen Grad willku¨rlichen Schwelle yth abha¨ngt, oberhalb derer
man ein Ereignis einer Wechselwirkung eines Neutrons zuordnet. Zur Quan-
tifizierung der statistischen Genauigkeit von Dosismeßwerten sind deshalb
andere Untersuchungen vorzuziehen, insbesondere die in Abschnitt 3.4 (S.
71) vorgestellte statistische Auswertung einer großen Anzahl von Messungen
mit gleichen konventionell wahren Dosiswerten.
Sofern eine Festlegung auf eine Schwelle yth trotzdem notwendig und sinn-
voll erscheint, gibt die Gro¨ße S(yth)/Hp(10, α) bzw. S(yth)/H
∗(10) in den Ab-
bildungen der folgenden Abschnitte fu¨r jeden beliebigen Wert der Schwelle
yth an, wieviele Ereignisse mit einer linealen Energie y ≥ yth pro Dosiseinheit
erfasst werden.
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4.1.1 Spektren des tepc12
Die folgenden Spektren wurden im November 1997 mit dem tepc12 erfasst.
Der Detektor war dabei in der Mitte einer der Neutronenquelle zugewandten
Seite eines PMMA-Phantoms (30× 30× 15 cm3) montiert. Die Dosen lagen
u¨berwiegend in der Gro¨ßenordnung von 1mSv bis 10mSv, bei En = 71 keV
und En = 144 keV ca. eine Gro¨ßenordnung niedriger.
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Abbildung 4.1: Mikrodosimetrische Spektren des tepc12 in monoenergeti-
schen Neutronenfeldern.
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Abbildung 4.2: Mikrodosimetrische Spektren des tepc12 in Feldern von
Neutronenquellen mit breiten Energiespektren.
4.1.2 Spektren des tepc24.2
Die folgenden Spektren wurden im April, August und November 1998 mit
dem tepc24.2 erfasst. Da die Meßzeiten in der Regel sehr knapp bemessen
waren, lagen die Dosen jeweils in der Gro¨ßenordnung von 1mSv oder noch
deutlich niedriger. Bei den Messungen, deren Ergebnisse im folgenden dar-
gestellt sind, war der Detektor in der Mitte einer der Neutronenquelle zuge-
wandten Seite eines PMMA-Phantoms (30 × 30 × 15 cm3) angeordnet (
”
on
phantom“).
Fast alle Messungen wurden daru¨ber hinaus auch
”
free in air“ (fa) aus-
gefu¨hrt, d. h. bei einer Aufstellung des Detektors frei im Raum und mo¨glichst
weit entfernt von anderer kondensierter Materie. Die bei diesen Messungen
erfassten Spektren unterscheiden sich nur minimal von den im Folgenden dar-
gestellten und sind deshalb selbst nicht dargestellt. Die Funktion S(y) wurde
jedoch sowohl fu¨r die Messungen auf dem Phantom (op) als auch fu¨r die
Messungen
”
free in air“ (fa) angegeben, wobei Sop(y) bei den Messungen am
Phantom im Verha¨ltnis zur Personen-A¨quivalentdosis Hp(10, α) und Sfa(y)
bei den Messungen
”
free in air“ im Verha¨ltnis zur Umgebungs-A¨quivalent-
dosis H∗(10) angegeben wurde. Erkennbar ist der bei Messungen an einem
Phantom deutlich ho¨here Anteil an niederenergetischen Ereignissen, die vor
allem von im Phantom erzeugten Photonen herru¨hren.
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Abbildung 4.3: Mikrodosimetrische Spektren des tepc24.2 bei En =
565 keV und verschiedenen Orientierungen (s. S. 76) des Detektors.
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Abbildung 4.4: Mikrodosimetrische Spektren des tepc24.2 bei En =
1.2MeV und verschiedenen Orientierungen (s. S. 76) des Detektors.
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Abbildung 4.5: Mikrodosimetrische Spektren des tepc24.2 bei En =
2.5MeV und verschiedenen Orientierungen (s. S. 76) des Detektors.
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Abbildung 4.6: Mikrodosimetrische Spektren des tepc24.2 bei En =
5.0MeV und verschiedenen Orientierungen (s. S. 76) des Detektors.
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Abbildung 4.7: Mikrodosimetrische Spektren des tepc24.2 bei En =
14.8MeV und verschiedenen Orientierungen (s. S. 76) des Detektors.
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Abbildung 4.8: Mikrodosimetrische Spektren des tepc24.2 bei En =61MeV
und verschiedenen Orientierungen (s. S. 76) des Detektors.
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Abbildung 4.9: Mikrodosimetrisches Spektrum des tepc24.2 im Feld einer
AmBe-Quelle.
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4.1.3 Spektren des tepc24.3
Die folgenden Spektren wurden im Zeitraum Ma¨rz bis Mai 1999 mit dem
tepc24.3 erfasst. Der Detektor war dabei in der Mitte einer der Neutronen-
quelle zugewandten Seite eines PMMA-Phantoms (30 × 30 × 15 cm3) mon-
tiert. Da die Meßzeiten in der Regel sehr knapp bemessen waren, lagen die
Dosen jeweils in der Gro¨ßenordnung von 1mSv. Die Spektren weisen deshalb
starke statistische Fluktuationen auf. Damit trotzdem die bei verschiedenen
Neutroneneinfallsrichtungen erfassten Spektren erkennbar sind, wurden die
Spektren mit nur zehn Punkten bzw. Bins pro Dekade dargestellt.
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Abbildung 4.10: Mikrodosimetrische Spektren des tepc24.3 im Feld der
Quelle SIGMA (En = 25meV) bei verschiedenen Orientierungen (s. S. 76)
des Detektors.
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Abbildung 4.11: Mikrodosimetrische Spektren des tepc24.3 bei En =
71 keV und verschiedenen Orientierungen (s. S. 76) des Detektors.
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Abbildung 4.12: Mikrodosimetrische Spektren des tepc24.3 bei En =
144 keV und verschiedenen Orientierungen (s. S. 76) des Detektors.
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Abbildung 4.13: Mikrodosimetrische Spektren des tepc24.3 bei En =
565 keV und verschiedenen Orientierungen (s. S. 76) des Detektors.
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Abbildung 4.14: Mikrodosimetrische Spektren des tepc24.3 bei En =
1.2MeV und verschiedenen Orientierungen (s. S. 76) des Detekto
88 KAPITEL 4. MESSUNGEN IN NEUTRONENFELDERN
µ
µ
µ µ
(90◦)
`
`
`
`
`
`
(90◦)
`
`
`
`
`
` (90◦)
y/keVµm−1
10 100 1000
y
d
(y
)
y
d
(y
)
y
d
(y
)
y
d
(y
)
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
1
µ
00
40
80
120
S
o
p
(y
)
H
p
(1
0
,α
)
/
µ
S
v
−
1
S
o
p
(y
)
H
p
(1
0
,α
)
/
µ
S
v
−
1
S
o
p
(y
)
H
p
(1
0
,α
)
/
µ
S
v
−
1
S
o
p
(y
)
H
p
(1
0
,α
)
/
µ
S
v
−
1
Sop(y)
Hp(10,α)
En = 5.0MeV
Abbildung 4.15: Mikrodosimetrische Spektren des tepc24.3 bei En =
5.0MeV und verschiedenen Orientierungen (s. S. 76) des Detektors.
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Abbildung 4.16: Mikrodosimetrische Spektren des tepc24.3 bei En =
14.8MeV und verschiedenen Orientierungen (s. S. 76) des Detektors.
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Abbildung 4.17: Mikrodosimetrische Spektren des tepc24.3 bei En =
61MeV und verschiedenen Orientierungen (s. S. 76) des Detektors.
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Abbildung 4.18: Mikrodosimetrisches Spektrum des tepc24.3 im Feld der
Quelle CANEL.
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Abbildung 4.19: Mikrodosimetrische Spektren des tepc24.3 im Feld der
Quelle CANEL II bei verschiedenen Orientierungen (s. S. 76) des Detektors.
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Abbildung 4.20: Mikrodosimetrische Spektren des tepc24.3 im Feld einer
252Cf-Quelle bei verschiedenen Orientierungen (s. S. 76) des Detektors.
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Abbildung 4.21: Mikrodosimetrische Spektren des tepc24.3 im Feld einer
252Cf-Quelle bei verschiedenen Orientierungen (s. S. 76) des Detektors.
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Abbildung 4.22: Mikrodosimetrische Spektren des tepc24.3 im Feld einer
252Cf-Quelle bei verschiedenen Orientierungen (s. S. 76) des Detektors.
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4.1.4 Spektren des tepc144.1
Die folgenden Spektren wurden im November 1997, im April und im Novem-
ber 1999 mit dem tepc144.1 erfasst. Der Detektor war dabei frei aufgestellt.
Die Dosen lagen u¨berwiegend in der Gro¨ßenordnung von 1mSv.
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Abbildung 4.23: Mikrodosimetrisches Spektrum des tepc144.1 bei En =
71 keV.
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Abbildung 4.24: Mikrodosimetrisches Spektrum des tepc144.1 bei En =
144 keV.
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Abbildung 4.25: Mikrodosimetrische Spektren des tepc144.1 bei En =
570 keV und verschiedenen Orientierungen (s. S. 76) des Detektors.
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Abbildung 4.26: Mikrodosimetrische Spektren des tepc144.1 bei En =
1.2MeV und verschiedenen Orientierungen (s. S. 76) des Detektors.
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Abbildung 4.27: Mikrodosimetrische Spektren des tepc144.1 bei En =
2.5MeV und verschiedenen Orientierungen (s. S. 76) des Detektors.
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Abbildung 4.28: Mikrodosimetrische Spektren des tepc144.1 bei En =
5.0MeV und verschiedenen Orientierungen (s. S. 76) des Detektors.
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Abbildung 4.29: Mikrodosimetrische Spektren des tepc144.1 bei En =
14.8MeV und verschiedenen Orientierungen (s. S. 76) des Detektors.
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Abbildung 4.30: Mikrodosimetrisches Spektrum des tepc144.1 im Feld ei-
ner 252Cf-Quelle.
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Abbildung 4.31: Mikrodosimetrisches Spektrum des tepc144.1 im Feld ei-
ner 252Cf-Quelle mit D2O-Moderator.
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Abbildung 4.32: Mikrodosimetrisches Spektrum des tepc144.1 im Feld ei-
ner 252Cf-Quelle mit D2O-Moderator und Cd-Filter.
4.1.5 Spektren des tepc144.2
Die folgenden Spektren wurden im Ma¨rz, April und Mai 1999 mit dem
tepc144.2 erfasst. Der Detektor war dabei frei aufgestellt. Die Dosen lagen
u¨berwiegend in der Gro¨ßenordnung von 0.1mSv.
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Abbildung 4.33: Mikrodosimetrische Spektren des tepc144.2 bei En =
71 keV und verschiedenen Orientierungen (s. S. 77) des Detektors.
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Abbildung 4.34: Mikrodosimetrische Spektren des tepc144.2 bei En =
144 keV und verschiedenen Orientierungen (s. S. 77) des Detektors.
4.1. MIKRODOSIMETRISCHE SPEKTREN 99
µ
µ
µ µ
45◦/45◦
52◦/52◦
90◦/90◦
y/keVµm−1
10
100
100 1000
y
d
(y
)
y
d
(y
)
y
d
(y
)
y
d
(y
)
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1
µ
00
20
40
60
80
µ
S
(y
)
H
∗
(1
0
)
/
µ
S
v
−
1
S
(y
)
H
∗
(1
0
)
/
µ
S
v
−
1
S
(y
)
H
∗
(1
0
)
/
µ
S
v
−
1
S
(y
)
H
∗
(1
0
)
/
µ
S
v
−
1
S(y)
H∗(10)
En = 570 keV
Abbildung 4.35: Mikrodosimetrische Spektren des tepc144.2 bei En =
570 keV und verschiedenen Orientierungen (s. S. 77) des Detektors.
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Abbildung 4.36: Mikrodosimetrische Spektren des tepc144.2 bei En =
1.2MeV und verschiedenen Orientierungen (s. S. 77) des Detektors.
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Abbildung 4.37: Mikrodosimetrische Spektren des tepc144.2 bei En =
5.0MeV und verschiedenen Orientierungen (s. S. 77) des Detektors.
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Abbildung 4.38: Mikrodosimetrische Spektren des tepc144.2 bei En =
14.8MeV und verschiedenen Orientierungen (s. S. 77) des Detektors.
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Abbildung 4.39: Mikrodosimetrische Spektren des tepc144.2 bei En =
61MeV und verschiedenen Orientierungen (s. S. 77) des Detektors.
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Abbildung 4.40: Mikrodosimetrische Spektren des tepc144.2 im Feld einer
252Cf-Quelle bei verschiedenen Orientierungen (s. S. 77) des Detektors.
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Abbildung 4.41: Mikrodosimetrische Spektren des tepc144.2 im Feld einer
252Cf-Quelle bei verschiedenen Orientierungen (s. S. 77) des Detektors.
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Abbildung 4.42: Mikrodosimetrische Spektren des tepc144.2 im Feld einer
252Cf-Quelle bei verschiedenen Orientierungen (s. S. 77) des Detektors.
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4.1.6 Vergleich der Spektren verschiedener Detekto-
ren
Im Folgenden sind fu¨r einige Neutronenfelder die Spektren von verschiede-
nen Detektoren u¨bereinandergelegt. Dabei wurden jeweils die Spektren mit
senkrechtem Einfall des Neutronenfeldes auf die Detektorelemente und die
Detektorebenen dargestellt.
Die Detektoren, deren Spektren dargestellt sind, unterscheiden sich nicht
nur in der Anzahl der Detektorelemente und der Ebenen, in denen diese an-
geordnet sind (tepc12: 12 Elemente in einer Ebene; tepc24.2 und tepc24.3:
24 Elemente in zwei Ebenen; tepc144.1: 144 Elemente in zwo¨lf Ebenen).
Daru¨ber hinaus unterscheiden sie sich in der Bauform der Geha¨use. Insbe-
sondere weist der tepc24.2 ein relativ dickwandiges Aluminiumgeha¨use mit
einem massiven Schraubflansch auf, wa¨hrend tepc24.3 in einem du¨nnwandi-
gen Aluminiumgeha¨use angeordnet ist, das durch eine Klebung verschlossen
ist.
Den nachfolgenden Abbildungen ist jedoch zu entnehmen, daß diese Un-
terschiede keinen erkennbaren Einfluss auf die Spektren haben. Der Versatz
von Flanken in den Spektren um einige wenige Prozent entspricht dem zufa¨lli-
gen und unsystematischen Versatz, der selbst bei ein und demselben Detektor
auftritt, wenn ein Spektrum zu verschiedenen Zeitpunkten mehrfach erfasst
wird. Er ist ohne Weiteres mit Fluktuationen von Versta¨rkungsfaktoren und
anderen Eigenschaften der Elektronik erkla¨rbar.
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Abbildung 4.43: Mikrodosimetrische Spektren verschiedener Detektoren
bei En = 71 keV.
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Abbildung 4.44: Mikrodosimetrische Spektren verschiedener Detektoren
bei En = 144 keV.
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Abbildung 4.45: Mikrodosimetrische Spektren verschiedener Detektoren
bei En = 570 keV.
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Abbildung 4.46: Mikrodosimetrische Spektren verschiedener Detektoren
bei En = 1.2MeV.
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Abbildung 4.47: Mikrodosimetrische Spektren verschiedener Detektoren
bei En = 2.5MeV.
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Abbildung 4.48: Mikrodosimetrische Spektren verschiedener Detektoren
bei En = 5.0MeV.
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Abbildung 4.49: Mikrodosimetrische Spektren verschiedener Detektoren
bei En = 14.8MeV.
µ
µ
µ µ
y/keVµm−1
10 100 1000
y
d
(y
)
y
d
(y
)
0.1
0.2
0.3
0.4
1
µ
0
tepc24.2
tepc24.3
µ
µ
En = 61MeV
Abbildung 4.50: Mikrodosimetrische Spektren verschiedener Detektoren
bei En = 61MeV.
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Abbildung 4.51: Mikrodosimetrische Spektren verschiedener Detektoren
im Feld einer 252Cf-Quelle.
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Abbildung 4.52: Mikrodosimetrische Spektren verschiedener Detektoren
im Feld einer 252Cf-Quelle mit D2O-Moderator.
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Abbildung 4.53: Mikrodosimetrische Spektren verschiedener Detektoren
im Feld einer 252Cf-Quelle mit D2O-Moderator und Cd-Filter.
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4.2 A¨quivalentdosis-Ansprechverhalten
Im Folgenden ist fu¨r jeden Detektor die Abha¨ngigkeit des Verha¨ltnisses R =
MH/Href zwischen dem Meßwert MH und dem konventionell wahren Wert
Href von der Neutronenenergie En und von der Orientierung dargestellt. Fu¨r
alle Messungen mit den Detektoren tepc12, tepc24.2 und tepc24.3
”
on phan-
tom“ wurde als konventionell wahrer Wert Href die Personen-A¨quivalentdo-
sis Hp(10, α) eingesetzt. Fu¨r alle Messungen mit den Detektoren tepc144.1,
tepc144.2 und tepc24.2
”
free in air“ wurde als konventionell wahrer Wert Href
die Umgebungs-A¨quivalentdosis H∗(10) eingesetzt.
Die Meßwerte der A¨quivalentdosis und der Energiedosis wurden an einer
AmBe-Quelle kalibriert, d. h. im Neutronenfeld einer AmBe-Quelle ist – von
Fluktuationen abgesehen – das Verha¨ltnis R =MH/Href = 1. Diese Kalibrie-
rung wurde nur einmal, und zwar fu¨r den tepc24.2 vorgenommen. Fu¨r alle
anderen Detektoren ergibt sich der Kalibrierfaktor aus dem Verha¨ltnis ihrer
sensitiven Gasmassen zu der des tepc24.2. Anders ausgedru¨ckt verhalten sich
die Dosiskalibrierfaktoren cD (s. Gleichungen 2.7, 2.8 S. 62) fu¨r die verschie-
denen Detektoren umgekehrt proportional zu den sensitiven Gasmassen.
Fu¨r tepc24.2 wurde R fu¨r zwei (
”
on phantom“) bzw. drei (
”
free in air“)
verschiedene Orientierungen des Detektors relativ zur Einfallsrichtung der
Neutronen erfasst. Fu¨r diese beiden Detektoren wurde R jeweils als Funktion
der Neutronenenergie En dargestellt. Bei den anderen Detektoren wurde R
daru¨ber hinaus jeweils auch als Funktion der Orientierung des Detektors im
Strahlungsfeld dargestellt.
Messungen im thermischen Neutronenfeld der Quelle SIGMA wurden mit
tepc24.3 durchgefu¨hrt. Die Ergebnisse sind bei der Winkelabha¨ngigkeit fu¨r
die monoenergetischen Felder dargestellt. In den Neutronenfeldern der Quel-
len CANEL I und CANEL II wurde R fu¨r den tepc24.3 bestimmt, in den
in Tabelle 4.1 aufgefu¨hrten 252Cf-Quellen fu¨r tepc24.3 und tepc144.2. Diese
Ergebnisse sind in separaten Abbildungen dargestellt.
Eines der wichtigsten Ergebnisse dieses Abschnitts ist in Abb. 4.57 (S. 113
zu finden. Es ist erkennbar, daß beim tepc24.3 R als Funktion der Neutronen-
energie und der Orientierung des Detektors insgesamt nur um einen Faktor
zwei variiert, wenn man die thermischen Neutronen außer acht la¨ßt, sogar
noch deutlich weniger. Dies ist gemessen an den Anforderungen des Strah-
lenschutzes und der Leistungsfa¨higkeit herko¨mmlicher Personendosimeter ein
vollkommen befriedigender Wert. Bei senkrechtem Einfall des Strahlungsfel-
des auf den Detektor variiert R in Abha¨ngigkeit von der Neutronenenergie
En sogar nur um ca. ein Drittel.
Ein weiteres wichtiges Ergebnis ist in Abb. 4.63 (S. 116) zu finden. Hier
ist – gerade auch im Vergleich mit den Ergebnissen fu¨r den tepc144.1 auf
der Seite davor – erkennbar, daß die Winkelabha¨ngigkeit von R durch den
Aufbau des tepc144.2 aus zwei Gruppen gegeneinander um 90◦ verdrehter
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Elemente sehr weitgehend reduziert werden kann.
Bei Neutronenenergien En ≤ 71 keV nimmt R bei streifendem Einfall der
Neutronen in der Regel zu. Im Gegensatz dazu nimmt R im thermischen Neu-
tronenfeld der Quelle SIGMA bei streifendem Einfall ab. Dies ist auch im Feld
der Quelle CANEL II der Fall, das u¨berwiegend ebenfalls thermische Neutro-
nen entha¨lt. Fu¨r die 252Cf-Quellen mit ihren relativ breiten Energiespektren
ist die Winkelabha¨ngigkeit sowohl bei tepc24.3 als auch bei tepc144.2 sehr
gering. In der Praxis des Strahlenschutzes du¨rften Neutronenfelder mit brei-
ten Energiespektren ha¨ufiger auftreten als solche mit schmalen. Insofern sind
die Ergebnisse der 252Cf-Quellen von gro¨ßerer praktischer Relevanz als die
der monoenergetischen Felder.
Die Energieabha¨ngigkeit ist beim tepc144.2 (Abb. 4.62, S. 116) bei Neu-
tronenenergien En ab ca. 0.5MeV a¨hnlich gering wie im Fall des tepc24.3
(Abb. 4.57, S. 113). Bei niedrigeren Neutronenenergien nimmt R jedoch
deutlich ab. Dies ist darauf zuru¨ckzufu¨hren, daß die Durchdringungsfa¨hig-
keit der Neutronen und damit der Neutronenfluß in den von der Neutronen-
quelle enfernteren Detektorelementen abnehmen. Diese Erkla¨rung wird auch
durch einen Vergleich mit dem wesentlich du¨nneren tepc24.3 besta¨tigt, bei
dem zwar bei niedrigen Neutronenenergien unterhalb von 0.5MeV auch ein
Ru¨ckgang von R zu verzeichnen ist, der jedoch wesentlich schwa¨cher ausfa¨llt.
Bei bekannter Neutronenenergie oder Neutronenenergien oberhalb von
0.5MeV kann ein Detektor der Bauart des tec144.2 den Vorteil der schwa-
chen Abha¨ngigkeit von R von der Orientierung des Detektors ausspielen. Fu¨r
eine Ausdehnung des Einsatzbereichs auf unbekannte Neutronenfelder, deren
Neutronenenergien auch kleiner als 0.5MeV sein ko¨nnen, ko¨nnte R verbessert
werden, indem bei der Berechnung von MH zusa¨tzlich zum Qualita¨tsfaktor
Q(y) ein von der linealen Energie y abha¨ngiger Korrekturfaktor verwendet
wird, der Ereignisse mit kleiner linealer Energie y ho¨her bewertet (vgl. [77]).
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Abbildung 4.54: Energieabha¨ngigkeit des A¨quivalentdosis-Ansprechverhal-
tens des tepc12 (o.p.).
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Abbildung 4.55: Energieabha¨ngigkeit des A¨quivalentdosis-Ansprechverhal-
tens des tepc24.2 (o.p.).
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Abbildung 4.56: Energieabha¨ngigkeit des A¨quivalentdosis-Ansprechverhal-
tens des tepc24.2 (f.a.).
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Abbildung 4.57: Energieabha¨ngigkeit des A¨quivalentdosis-Ansprechverhal-
tens des tepc24.3 (o.p.).
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Abbildung 4.58: Winkelabha¨ngigkeit (s. S. 76) des A¨quivalentdosis-An-
sprechverhaltens des tepc24.3 (o.p.).
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Abbildung 4.59: Winkelabha¨ngigkeit (s. S. 76) des A¨quivalentdosis-An-
sprechverhaltens des tepc24.3 (o.p.).
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Abbildung 4.60: Energieabha¨ngigkeit des A¨quivalentdosis-Ansprechverhal-
tens des tepc144.1.
µ
µ
µ µ
µ
µ
µ
µ
(90◦)(60◦)(30◦)(0◦)
µ
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2
2.2
2.4
µ
0
565 keV
1.2MeV
2.5MeV
5.0MeV
14.8MeV
R
=
M
H
/H
∗
(1
0)
R
=
M
H
/H
∗
(1
0)
R
=
M
H
/H
∗
(1
0)
R
=
M
H
/H
∗
(1
0)
R
=
M
H
/H
∗
(1
0)
tepc144.1
Abbildung 4.61: Winkelabha¨ngigkeit (s. S. 76) des A¨quivalentdosis-An-
sprechverhaltens des tepc144.1.
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Abbildung 4.62: Energieabha¨ngigkeit des A¨quivalentdosis-Ansprechverhal-
tens des tepc144.2.
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Abbildung 4.63: Winkelabha¨ngigkeit (s. S. 77) des A¨quivalentdosis-An-
sprechverhaltens des tepc144.2.
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Abbildung 4.64: Winkelabha¨ngigkeit (s. S. 77) des A¨quivalentdosis-An-
sprechverhaltens des tepc144.2 in den Feldern von Neutronenquellen mit
breitem Energiespektrum.
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Zusammenfassung
Der gewebea¨quivalente Proportionalza¨hler ist der Detektor zur Erfassung mi-
krodosimetrischer Spektren. Aufgrund des besonderen Informationsgehalts
mikrodosimetrischer Spektren ist er damit gleichzeitig der einzige Detek-
tor, der mit einer einzigen Messung eine umfassende Erfassung derjenigen
Eigenschaften eines Strahlenfeldes ermo¨glicht, die seine Wirkung auf leben-
des Gewebe bestimmen. Dies pra¨destiniert den TEPC fu¨r einen Einsatz im
Strahlenschutz, ganz besonders dann, wenn nicht nur die Dosisleistung son-
dern auch die Strahlenqualita¨t unbekannt ist. Aufgrund praktischer Nachteile
herko¨mmlicher Bauarten war seine Verwendung jedoch bislang im wesentli-
chen auf wissenschaftliche Anwendungen beschra¨nkt.
Die in der vorliegenden Arbeit in Kapitel 2 beschriebene vo¨llig neue Kon-
struktion u¨berwindet diese praktischen Nachteile. Vor allem aufgrund der
ungewo¨hnlichen Geometrie der sensitiven Gasvolumina mussten die Eigen-
schaften von Detektoren dieser neuen Bauart jedoch erst noch sorgfa¨ltig em-
pirisch erfasst werden.
Die in den vorangehenden Kapiteln 3 und 4 dargestellten Ergebnisse be-
legen, daß die neue Bauart die besonderen Vorteile des TEPC als mikrodosi-
metrisches Meßgera¨t weitestgehend erha¨lt ohne dessen praktische Nachteile
zu u¨bernehmen.
 Umfangreiche Messungen in zahlreichen Neutronenfeldern zeigen, daß
das A¨quivalentdosis-Ansprechverhalten in Abha¨ngigkeit von der Ener-
gie und dem Einfallswinkel der Neutronen nur verha¨ltnisma¨ßig wenig
variiert. Im Fall des fu¨r ein Personendosimeter geeigneten flachen De-
tektors mit 24 Elementen betra¨gt das Verha¨ltnis zwischen dem maxi-
malen und dem minimalen
”
Response“ nur ca. zwei.
 Fu¨r den fu¨r ein Ortsdosimeter geeigneten Detektor mit 144 Elementen
ist dieses Verha¨ltnis etwas gro¨ßer. Es konnte jedoch eine ausgezeichnete
Richtungsunabha¨ngigkeit des Ansprechverhaltens festgestellt werden.
 Die Gasversta¨rkung ist u¨ber viele Monate stabil. Dies ermo¨glicht einen
Betrieb u¨ber entsprechend lange Zeitra¨ume ohne das Erfordernis ei-
nes Austauschs der Gasfu¨llung oder einer Nachkalibrierung. Damit ist
insbesondere auch keine interne Strahlenquelle zur Kalibrierung no¨tig,
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wodurch der Aufbau vereinfacht und die Eignung fu¨r ein Personendo-
simeter verbessert oder u¨berhaupt erst geschaffen werden.
 Messungen des natu¨rlichen Untergrunds zeigen, daß auch kleine und
kleinste Dosen und Dosisleistungen, wie sie im Strahlenschutz relevant
sind, von dem
”
Rauschen“ der Elektronik nicht u¨berdeckt werden.
 Messungen mit sehr kleinen Dosen zeigen, daß selbst Dosen von 1µSv
noch mit einer fu¨r die Belange des Strahlenschutzes sehr befriedigenden
statistischen Genauigkeit erfaßt werden.
Gleichzeitig weisen die Detektoren einen einfachen Aufbau auf, der die
Fertigung gegenu¨ber herko¨mmlichen TEPCs erheblich vereinfacht. Da we-
der eine Helix noch
”
field electrodes“ erforderlich sind, ist die Erzeugung
einer weiteren Hochspannung nicht erforderlich, und die Empfindlichkeit ge-
genu¨ber Erschu¨tterungen oder Schall ist deutlich reduziert.
Im Verha¨ltnis zur Gro¨ße des Detektors ist seine Nachweisempfindlichkeit
wesentlich gro¨ßer als die eines herko¨mmlichen TEPC. Die beschriebene hohe
Empfindlichkeit, d. h. die Fa¨higkeit auch sehr kleine Dosen mit ausreichender
Genauigkeit zu erfassen, geht deshalb mit einem geringen Volumen und einer
geringen Masse des Detektors einher.
Der modulare Aufbau ermo¨glicht eine Anpassung des Detektors, insbeson-
dere seiner Nachweisempfindlichkeit, an die Erfordernisse bei Anwendungen
auf unterschiedlichen Gebieten in einem weiten Bereich. Dies wurde durch
die Realisierung flacher Detektoren mit 12 oder 24 Elementen fu¨r einen Ein-
satz in einem Personendosimeter und na¨herungsweise kubischer Detektoren
mit 144 Elementen fu¨r einen Einsatz in einem Ortsdosimeter bewiesen.
Fu¨r Messungen in Neutronenfeldern und gemischten Strahlungsfeldern
ist der neue TEPC geradezu pra¨destiniert. Sie stellen jedoch nur eine An-
wendung von Personendosimetern mit dem neuen TEPC dar. Da fu¨r diese
Strahlenfelder bislang keine aktiven Personendosimeter existierten, werden
sie auch eine besonders wichtige Anwendung sein. Die Beschra¨nkung dieser
Arbeit auf Neutronendosimetrie ist jedoch keine origina¨re Restriktion des
Detektors oder des ihm zugrundeliegenden Prinzips; sie ist Folge der Aus-
richtung des die beschriebene Arbeit finanzierenden CEC-Contracts FI4P-
CT95-0024
”
Advanced methods of active neutron dosimetry for individual
monitoring and radiation field analysis“. Das Prinzip des gewebea¨quivalen-
ten mikrodosimetrischen Proportionalza¨hlers ist jedoch sehr viel allgemeiner
zur Dosimetrie geeignet. Lediglich fu¨r Strahlung, die in den Detektor nicht
eindringt, wie α- oder niederenergetische β-Strahlung, ist der TEPC nicht
geeignet.
Man kann nicht unbedingt erwarten, daß die gute Energieabha¨ngigkeit der
A¨quivalentdosis-Antwort bei einer Erweiterung der Anwendung auf andere
Strahlungsarten ungemindert erhalten bleibt. Grundlegende Probleme sind
aber aufgrund des mikrodosimetrischen Detektorprinzips nicht zu erwarten.
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Zu den na¨chsten Schritten za¨hlen also Testmessungen in anderen Strah-
lungsfeldern. Besondere praktische Bedeutung haben dabei vor allem Photo-
nen, die Bestandteil praktisch aller fu¨r den Strahlenschutz relevanten Strah-
lenfelder sind.
Der Prototyp des auf dem beschriebenen TEPC basierenden Personen-
dosimeters hat einen sehr fortgeschrittenen Entwicklungsstand erreicht. Der
Schritt zum Industrieprodukt steht jedoch noch aus. Es wa¨re deshalb wu¨n-
schenswert das Gera¨t mo¨glichst bald an einen kompetenten Industriepartner
zu u¨bergeben, der es bis zur Serienreife weiterentwickelt und kommerziell
verfu¨gbar macht.
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